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Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

    Dělnická 1132/24, Havířov, PSČ 736 01, IČ 00844896
                                   Akreditovaná nemocnice                                              

Číslo objednávky:
[image: image1.jpg]
	
	
	

	
	VWR International s. r. o.
	

	
	Pražská 442
	

	
	281 67 Stříbrná Skalice

IČ:630 73 242
	

	
	
	


Havarijní oprava    FORMCHECKBOX 

Limitovaný příslib:

Smlouva:

Kontroloval (a): 



……………………

	Telefon/ mobil

606 771 966

	E-mail
miron.balaz@nsphav.cz
	                Vyřizuje

                Bc. Baláž
	       v Havířově dne

       21. 11. 2018 


Objednávka





Pro odd. / NS: Patologie / 406 401
Specifikace: Prosím o kontrolu a opravu termoregulačního a tlakového systému pro imunolaboratoř od výrobce BIOCARE, typ  DC2012-220V, sn: DC12-220-0281, který přestal správně fungovat. 

Důvod / závada:  

Vypadá to, že na přístroji nefunguje správně termoregulace. Po nalití destil. vody o pokojové teplotě ukazuje 94 st. C, po přerušení programu a znovu zapnutí programu ukazuje 61 st. C, poté se nahřeje dle údaje na displeji na 94 st. C, na kterých setrvává, ale program se nespustí.

Předpokládaná cena/cena dle nabídky z emailu: 64 311,50 Kč vč. DPH vč. dopravy
Datum realizace / dodání do: urgentně
Zpracovatel: 

Bc. Miron Baláž




Vedoucí oddělení OZT

Příkazce operace:
Bc. Marcela Mesochoridisová




Provozně technická náměstkyně
Správce rozpočtu:
Ing. Barbora Gilová




Ekonomická náměstkyně

Objednávku akceptujeme: ……………………. (zde podpis zhotovitele)
Děkujeme.

Fakturační podmínky: platba bezhotovostním převodem, 45 dnů od doručení faktury.

Žádáme o zasílání faktur na adresu sídla naší organizace uvedené v záhlaví, na oddělení finančního účetnictví. Uvádějte DIČ na fakturách! Na faktuře uveďte číslo objednávky. 
18-03-0799/RUM
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Moravskoslezského kraje






