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Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1  

Příloha č. 1 
 
 
Pořízení ohřívače plazmy a krve 
 
 
 

 Ohřívač plazmy (infuze) a krve, 3 ks 
 

 

ASTOFLO plus ECO, Stihler electronic GmbH 

 

 Univerzální průtokový ohřívací systém určený pro ohřev všech typů infuzí a krevních 

produktů. 

 Použití na operačních sálech. 

 K ohřevu musí být možné využít stávající infuzní sety (kanyly) o průměru cca 4-5 mm. 

 Provoz nonstop. 

 Možnost nastavení teploty alespoň v rozsahu 37°C až 42°C s krokem max.1°C. 

 Jištění proti přetopení. 

 Alarm vysoké a nízké teploty 

 Autodiagnostika přístroje. 

 Montáž na infuzní stojan (tyč). 

 Omyvatelnost a dezinfikovatelnost bez nutnosti rozebrání či demontáže přístroje za užití 

nářadí či jiných pomůcek (rozšroubování a podobně). 

 Včetně veškerého potřebného příslušenství potřebného pro provoz přístroje. 

 

 




