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Minimální zadavatelem požadované technické 

parametry

Dodavatelem nabízená hodnota 

(dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných 

údajů uvedením hodnoty parametru, u 

ostatních slovem splňuje)

Zvětšení  200x, 400x, 1000x (imersion oil) 

Zvětšení  200x, 400x, 1000x - imersní 

olejový 

fázový kontrast splňuje

binokulár včetně adaptéru na připojení fotoaparátu splňuje

DSLR fotoaparát s napojením na PC včetně SW splňuje

LED osvětlení preparátu splňuje

Napájecí kabel splňuje

Napájení 230V AC 230V AC

Název přístroje / sestavy:

Laboratorní mikroskop pro hematologické oddělení (1 ks)
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