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AIR 4bar

VAC

VACVACVAC

AIR 4barAIR 4bar

Panel klinického alarmu. Propojen
s ventilovou krabicí. Musí
odpovídat ČSN EN 7396-1
výkres č. 109, pohled č.03

Stoupačka S2
z 1NP do 2NP
výkres č. 108, pohled č.02

Pevný stativ
pro

zákrokový sál
výkres č. 110
pohled č.02

Ventilová krabice pro
3 plyny (O2, Air4bar, Vac)

Musí odpovídat
ČSN EN 7396-1

výkres č. 109, pohled č.01
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Air4bar - Cu 18x1
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LEGENDA
Rozvodné potrubí vakua - 850 mbar
Rozvodné potrubí stlačeného vzduchu - Cu trubka 4 bary
Rozvodné potrubí kyslíku - Cu trubka 4 bary 
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