
Kupní smlouva
C - rameno
podle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená mezi
Prodávající:
AURA Medical s.r.o.
Sídlem: 
K Verneráku 4, 148 00 Praha 4
Zastoupen: 
Andreou Krejčí, jednatelkou
IČO:             
65412559
DIČ:             
CZ65412559
jako prodávající (dále jen „prodávající“), a
Kupující:
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Sídlem: 
Polní 3, 639 00 Brno
Zastoupen: 
MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem
IČO:             
48512478
DIČ:             
CZ48512478
jako kupujícím (dále jen „kupující“)
1. Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím:
1 kus C - rameno v souladu s technickou specifikací, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jeho součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do svého vlastnictví za kupní cenu podle čl. 6 této smlouvy. Součástí dodávky zboží podle tohoto článku této smlouvy je také:
a) předání veškerých písemných dokladů, které jsou potřebné k používání zboží, zejména návod k použití, záruční list, příslušné prohlášení o shodě a další doklady osvědčující, že zboží je vyrobeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými a bezpečnostním normami, 
b) provádění bezpečnostně-technických kontrol po dobu trvání záruky za jakost.
3. Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do 
8 týdnů ode dne účinnosti příslušné kupní smlouvy. Tento závazek se přitom bude považovat za splněný po faktickém předání příslušného zboží, jeho instalaci a uvedení do provozu, a po zaškolení obsluhy formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Místem plnění se přitom rozumí zdravotnické zařízení kupujícího v Brně, Polní 3.
4. Kupující se zavazuje převzít objednané zboží podle čl. 1 této smlouvy, prosté všech zjevných vad, ve lhůtě a místě podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, bude-li se na něm vyskytovat jakákoliv vada.    
5. Nebezpečí škody na převáděném zboží podle čl. 1 této smlouvy a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem faktického převzetí tohoto zboží. 
6. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 a dle čl. 2 této smlouvy kupní cenu ve výši:
1 698 000,- Kč bez DPH, tj. 2 054 580,- včetně DPH.
Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží v místě plnění podle čl. 3 této smlouvy. 

7. Kupní cena podle čl. 6 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: Na faktuře musí být uvedeno, že jde o dodávku zboží dle veřejné zakázky s názvem ,,C - rameno“.
8. S převodem zboží je podle čl. 1 této smlouvy spojena záruka za jeho jakost v trvání 36 měsíců. V rámci záruky se prodávající zavazuje, že zboží podle čl. 1 této smlouvy bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti, které jsou stanoveny právními předpisy nebo technickými normami nebo jsou u zboží tohoto druhu obvyklé, a že bude po dobu záruční lhůty bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou, a to ve lhůtě do 24 hodin od doručení příslušné písemné nebo emailové reklamace kupujícího. Za odstranění vady v uvedené lhůtě se považuje i zapůjčení náhradního srovnatelného zboží v této lhůtě, a to na dobu nezbytnou k odstranění reklamované vady. 

9. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.
10. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.
11. Pro případ prodlení se splněním závazku prodávajícího k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny podle čl. 6 této smlouvy. Pro případ prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Obě strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není nijak dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plné výši. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikace § 2050 na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy. 
12. Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu 3 a více vad na zboží, a to i postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.  
13. Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc. 
14. Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy § 2079 až 2131 násl. občanského zákoníku, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikaci § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy. 
15. Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu jak je obsažen v jejích článcích 1 až 19. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.                                         
16. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy zajistí kupující.
17. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.
18. Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
19. Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
V Praze dne 2.7.2019




V Brně dne 9.7. 2019
Za prodávajícího:





Za kupujícího:
     ………………………………                                   


 
    …………………………………
    
 Andrea Krejčí 






MUDr. Josef Drbal
 jednatelka






ředitel nemocnice
Příloha č. 1 - Technická specifikace
	
	Příloha č. 1  Kupní smlouvy - Technická specifikace
	
	

	
	
	
	

	
	Model - typové/výrobní označení: 
	Ziehm SOLO
	

	
	Výrobce:
	Ziehm GmbH
	

	
	
	
	

	P.č.
	Zadavatelem požadovaná hodnota
	Uchazečem nabízená hodnota

	1
	pro peroperační skiaskopie u ortopedických výkonů a pro širokou škálu ostatních skiaskopických výkonů včetně programů pro růné druhy provozu
	Ano
	ano

	2
	výkon generátoru
	min. 2 kW
	2,02 kW

	3
	velikost ohniska rentgenky
	dvě ohniska 0.5 / 1.5 mm nebo jedno 0,6 mm
	0,6 mm

	4
	celková tepelná kapacita anody rentgenky
	min. 45 kHU
	48 kHU

	5
	měření povrchové dávky (DAP metr)
	Ano
	ano

	 
	Skiaskopie:
	 
	 

	6
	rozsah napětí
	od 40 a méně  – 110 kV a více
	40-110 kV

	7
	rozsah proudu
	 od 0,2 a méně – 6 mA a více
	0,2-16 mA

	8
	skiaskopické režimy pro snížení dávky: pulsní skiaskopie, režim poloviční dávky, dále speciální režimy dle vyšetřované oblasti: hlava, páteř, pánev, hrudník, denzní tkáně
	Ano
	ano

	 
	Radiografie:
	 
	 

	9
	rozsah napětí
	od 40 a méně – 110 kV a více
	40-110 kV

	10
	rozsah proudu
	od 0,7 a méně – 20 mA 
	0,7-20 mA

	 
	Zesilovač obrazu
	 
	 

	11
	velikost
	9” tri-mód 
	9"    tri mód

	12
	formáty
	23, 15 - 16, 10 - 12 cm
	23,15,10 cm

	13
	rozlišení matrice 
	min. 1024 x 1024 pix / 12 bitů
	1024x1024 pix/12 bit

	 
	Kolimátor:
	 
	 

	14
	obdélníková clona
	Ano
	ano

	15
	pro minimalizaci dávky na pacienta a obsluhu nastavení bez záření
	Ano
	ano

	16
	Iris kolimace
	Ano
	ano

	17
	indikace polohy
	zobrazení na hlavním monitoru a na obrazovce dotykového displeje na těle přístroje
	ano

	 
	Rozsah pohybů
	 
	 

	18
	orbitální pohyb
	  min. 120°
	135°

	19
	rotace C-ramene
	min. ±180°
	±225°

	20
	motorický výškový pohyb
	min. 42 cm
	42 cm

	21
	horizontální (podélný) pohyb
	min. 20 cm
	22 cm

	22
	kyv (Wig / Wag / boční vyklonění, panning): ± 10º
	min. 10°
	10°

	23
	SID 
	min. 97 cm
	97 cm

	24
	hloubka C ramene
	min. 60 cm
	68 cm

	25
	volný prostor
	min. 76 cm
	76 cm

	26
	laserový zaměřovač pro zaměření
	Ano
	ano

	27
	ovládání expozice a uložení snímků nožním spínačem nebo ručním ovladačem
	Ano
	ano

	28
	ochrana kabelů C-ramene proti přejetí
	Ano
	ano

	29
	dotykový LCD monitor umístěný na těle přístroje pro ovládání veškerých funkcí a přístupu na PACS s náhledem "živého" obrazu pro obsluhu, monitor musí být přístupný a viditelný z obou bočních stran přístroje
	Ano
	ano

	 
	Monitorový vozík a příslušenství
	 
	 

	30
	monitory
	 dva monitory,  min. 18"
	19" 

	31
	rozlišení monitorů
	min. 1280 x 1024 pixelů
	1280x1024 pix

	32
	maximální jas
	min. 700 cd/m2
	1000 cd/m2

	33
	kontrastní poměr
	min. 600:1
	 600:1

	34
	snadné natáčení do stran
	Ano
	ano

	35
	digitální rotace snímku
	Ano
	ano

	36
	nastavení jasu a kontrastu
	Ano
	ano

	37
	převrácení obrazu
	Ano
	ano

	38
	zvýraznění hran
	Ano
	ano

	39
	zoom a roam (pohyb zvětšeného obrazu)
	min. 1600%
	1600%

	40
	redukce šumu a eliminace pohybových artefaktů v reálném čase
	Ano
	ano

	41
	anotace, popis snímků (značky, komentáře, ořezání snímku)
	Ano
	ano

	42
	negace snímku
	Ano
	ano

	43
	dělení obrazu na obrazovce min. 8 obrázků, snadný výběr obrázku na monitoru
	Ano
	ano

	44
	digitální clony
	Ano
	ano

	45
	zobrazení skiaskopického snímku
	max. do 2 sec. po expozici
	2 sec

	46
	LIH – Last Image Hold
	Ano
	ano

	47
	zobrazení clonění na monitoru bez záření
	Ano
	ano

	48
	2D měřící funkce pro měření úhlů a vzdáleností
	Ano
	ano

	49
	USB 2.0 rozhraní pro výstup obrazových dat
	Ano
	ano

	50
	výstup obrazových dat na CD/DVD ve formátu DICOM a BMP nebo jiný  formát včetně vypálení DICOM prohlížeče
	Ano
	ano

	51
	paměť pro uložené obrazy v plné kvalitě rozlišení
	min. 10.000 obrazů
	100000 obrazů 

	52
	Dicom protokoly: Storage Commitment, Print, Media, Query/Retrieve, Worklist Management, RDSR, MPPS
	Ano
	ano

	53
	komunikace s PACS
	Ano
	ano

	54
	tiskárna
	Ano
	ano

	55
	napájení napětí
	230 V, 50 Hz
	230 V, 50 Hz

	56
	napájecí kabel o délce
	min. 10 m
	10 metrů

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	V Praze dne ….........
	
	

	
	
	
	

	
	
	Andrea Krejčí, jednatelka
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