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Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.e.
Hoeialnì peče 3316f12A

a n , _ , Vaše Číslo dodavatele u nás
457 la Uatı nad Laoem lůlšhüš
ndreea příjemce, faktuxv, :božífelužbv: Termín dodávky: ŰB.11.2D19
Hrajeka edrevotni, a.e.

,Remoonloe Chomutov, o.z.
ÍHoonova llüh

dBU 12 Chomutov

Fekturujte se splatnoetí 60 dnů! Měna CEE
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OŰÚlŰ oprava
l Jedn.vvkon 101.GŰŰ,ŰŰ 101.DŰŰ,ŰÚ
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Ěademe o provedení op`evy, dle Vaší oenove nabidky o.Eü46Í2019
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Itnflelümthavntntżth. r'
Nemocnice Chomutov. 0.2.
'eddělenf ehsluinýth kilflìtkých dm'ıosti
Kothuv31135.ů3 12 Chomutov 110
IČ:25áBBfiE?.DI:C225ů8362?

__..

Sohvàlil:....
E důvodu ťegie Te . je o- .9.200? nutné na dodavatelekvüh faktureoh e vystavených objednávkách uvádět
jak adreäu eidìa Společnosti, tak adreou místa provozovny ifekturflčfll a dodací adresa). Na dodacích
listech, fakturàoh e ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a konooveho odběratele. Faktury
bez čísla objednávky budou považovány za neúplné e vraceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet
uvedený na faktuře Splňovet podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zakona č. EBEÍEUUQ Sb. o DPH.
Účet muei být zveřejněný.
Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 UGS Kč bez DPH, nebývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v
Hegietru emluv. Bez písemná akoeptaoe není objednávka uzavřena. Plnění přodmůtu objednávky před jeji

účinnoetl ee považuje za plnění podle teto objednavky.
IČB'. 25185527 DIČ.: (3325458627 Bankovníspojeni: ČSCJB, e.e., č.13._
Spoletnoet zapsaná v obchodním rejetřlku vedeném Krajským eoudem v Úetì nad Labem, oooil B, vloika lhhü.



EndoSystems CZ, člen skupiny BillMed Group, s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, Sp.značka C 255755, 

Sídlo : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

E046/2019 Datum objednávky:

Zákazník: Kontaktní osoba:
jméno:

oddělení: telefon:
Adresa: fax:
Adresa: email:

Přístroj: Druh opravy:

Výrobce: Uvedené / hlášené závady:

Typ:

Výr.č.:

Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Společnost Endosystems je registrována jako servisní organizace 

ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.

Výměna zkorodovaných el.pinů v konektoru - přepájení el.konektoru. Vysušení a vyčištění od usazenin - zaplavení.

82 780,- Kč

 Podpis/Datum       3.9.2019

Usazeniny od vlhkosti uvnitř přístroje.

     Návrh převzal:

Zjištěny nedostatečné úhly náklonu dist.konce a značná vůle v ovládání (Angulation adjustment).

Výměna pracovního kanálu za kanál nový.

na pozáruční prodej a servis zdravotnických prostředků

Platnost cenové nabídky opravy přístroje je 30dní od vystavení.

Veškeré použité náhradní díly jsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.

Seřízení a nastavení pracovních úhlů distálního konce.

Cenový návrh opravy

Tel. +420 245 009 919

Krajská zdravotní, a. s.

Na provedenou opravu a poskytnuté náhradní díly poskytujeme záruku v délce trvání 12-ti měsíců od převzetí a odzkoušení funkčnosti přístroje 

zákazníkem !

Opotřebovaná ochranná gumová krytka dist.konce.

Oprava zahrnuje :

Rozebrání přístroje, demontáž dotčených součástí přístroje.

servis@endosystems.cz, www.endosystems.cz

Nemocnice Chomutov, o. z.
Gastroenterologie
Kochova 1185

pan Pavel Kubaš

Výměna konusu na zaváděcím tubusu.

     Podpis/Datum

Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO9001

Celková částka opravy v Kč bez DPH :

   Návrh vypracoval:   Martin Šeba, servisní technik

Stav přístroje:

Plná kontrola funkčnosti přístroje. Kontrola tlakové zkoušky přístroje.

Poškozený pracovní kanál, poškozený konus na zaváděcím tubusu, 

zkorodované piny el.konektoru, pracovní úhly 

Zakázka číslo:

2415899

pozáruční

Instalace nové gumové ochranné krytky distálního konce.

Prohlídkou a diagnostikou přístroje bylo zjištěno poškození pracovního kanálu - není možné provést tlakovou zkoušku přístroje.

430 12 Chomutov

Video Gastroskop

Olympus
GIF Q 145

Konus na zaváděcím tubusu je poškozený - natržený.

Zkorodované piny uvnitř el.konektoru.

III ENDO

EndoSystems CZ, člen Skupiny BillIVIed Group, s.r.o. CenQVý návrh 0pľaVy
vedená u Městského Soudu v Praze, Sp.značka C 255755,
Sídlo : Rybná 716/24, Staré Město, 110 OO Praha 1
TeI-+_

Zakázka číslo: EO46/2019 Datum Objednávky:

Zákazník: Krajská zdravotní, a. s. Kontaktní osoba:
Nemocnice Chomutov, o. Z. 177767703 _

Oddë/eH/Í' Gastroenteroløg ie ľe/efOn.'
AWG-9512' Kochova 1185 fö'X'
Adresa: 430 12 Chomutov email'

Přístroj: Video Gastroskop Druh OpľaVyľ POZáľučn/l
Výrobce.“ Olympus Uvedené / hlášené závady:
7)/,0a GIF Q 145 Poškozený ,DracoVn/'kanáĹ poškozený konuS na Za Váo'ě c/'m tubusu,
Výfič, ,' 24 1 5 899 ZkorodoVane' ,o/'nj/ el. kone/(foru, ,Draco Vn/l úh/j/

Stav přístroje:

Předmět kontroly/ Zjištěné závady:
Prohlídkou a diagnostikou přístroje bylo zjištěno poškození pracovního kanálu - není možné provést tlakovou zkoušku přístroje.
Konus na zaváděcím tubusu je poškozený - natržený.
Usazeniny od vlhkosti uvnitř přístroje.
Zkorodované piny uvnitř eI.konektoru.
Zjištěny nedostatečné úhly náklonu dist.konce a značná vůle v ovládání (Angulation adjustment).
Opotřebovaná ochranná gumová krytka dist.konce.

Oprava zahrnuje:
Rozebrání přístroje, demontáž dotčených Součástí přístroje.
Výměna pracovního kanálu za kanál nový.
Výměna konusu na zaváděcím tubusu.
Výměna zkorodovaných el.pinů v konektoru - přepájení eI.konektoru. Vysušení a vyčištění od usazenin - zaplavení.
Instalace nové gumové ochranné krytky distálního konce.
Seřízení a nastavení pracovních úhlů distálního konce.
Plná kontrola funkčnosti přístroje. Kontrola tlakové zkoušky přístroje.

Celková částka opravy v Kč bez DPH : 82 780,- Kč
Platnost cenové nabídky opravy přístrojeje 30dní od vystavení.

Veškeré použité náhradní dílyjsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.

Na provedenou opravu a poskytnuté náhradní díly poskytujeme záruku v délce trvání 12-ti měsíců od převzetí a odzkoušení funkčnosti přístroje
zákazníkem l

Návrh vypracoval: _SerV/'Sn/ technik Návrh převzal:

Podpis/Datum 3.9.2019 P00'p/'S/Dô' ľUm

Společnost Endosystemsje registrovánajako servisní organizace
I I I E N D O ve smyslu zakona č.268/2014 Sb.

Ve společnostije zaveden systém řízení kvality podle normy ISOQOOl
na pozáruční prodej a servıs zdravotnıckych prostředků

S_
ISO BUDI

http://www.endosystems.cz/



