
P íloha č. 1

Podrobn popis p edmětu koupě věetně technické specifikace a v ětu p íslušenství a požadavk na servis

lontou'i chromatograf musí obsahovat minimálně následně uvedené součásti a poloŽky,
resp. musí spl ovat minimálně následující technické parametry a poŽadavky na servis:

1) lontou chromatograf pro stanovení aniontťr ve vodách

TypzaŤízení v nabídce:

2) Autosampler plně kompatibilní s iontov m chromatografem podle bodu 1)

rypza izení v nabídce:

Streamline lC 100

Streamline AS2
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Základní sada spot ebního materiálu a servisního ná adí
MoŽnost budoucího rozší ení svstému o postkolonovou derivatizaci

bromičnanv Š 0.002 mo/l
síranv Š 0.2 mo/l
fosforečnanv s 0.01 mo/l
dusičnanv š 0.2 mo/l
dusitanv Š 0.o5 mo/l
chloridv s 0.1 mo/l
fluoridv s 0.05 mq/l

Mez stanovitelnosti oro:
Čas analÝzv iednoho vzorku s 25 minut
Autoiniektor
P edkolona

Kolona pro stanovení aniont vhodná také pro stanovení bromičnan ve
vodách

lnteqrovanÝ deqasser
Dvoiice hvdraulickÝch DumD se zoětnÝm oolachem oíst

lC modul s kolonov m termostatem, supressorem a termostatovan m
vodivostním detektorem
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ANO
ANO - autosampler Streamline AS2

ANO - AG9-HC.4x50 mm

ANO - AS9-HC lC Column 4x250 mm

ANo - inteorovanr7 dvoukanálouí deoasser
ANo - binární wsokotlak' qradient

ANO
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m do ídícího software
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3) Řioici a vyhodnocovací jednotka (hardware a software) plně kompatibilní s iontov m chromatografem podle bodu 1) a autosamplerem podle bodu 2)

rypzaízení v nabídce:

4) ZáloŽní zdroj(UPS)

rypzaÍizení v nabídce uPs FSP iFP 1000, '1000 vA / 600w

4.1
!

|ZáloŽni zdroj (UPS)' kter' pokn vá pot eby sestavy analyzátoru - volně
Istoiící provedení' ti. bez pevného p ipoiení na rozvod elektrické sítě.
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Pozétttělipuqyygseryis provádí f|rma:
lČo:

telefon; - mail:
Záručni opravv a servis provádí Íirma:
Zaškolení uŽivatele na místě iako součást instalace.
Za ízeni musí bÝt nové neobsahuiící pouŽité nebo reoasované dílv

s.r.o.
142376

WATREX Praha. s.r.o.
ANO
ANO

- mail:

Streamline Claril
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Základní školení SW pro 2 osoby v délce 1 den
UŽivatelská licence pro Windows 'l0 a MS office
MoŽnost exportu daUu sledk do Excelu/LlMS.
Laserová tiskárna

Rídící počítač pro ízení procesu, on-line sběr namě en ch dat a
whodnocování rrr sledkťr včetně LCD monitoru min.22"
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ANO - PC s22" LCD monitorem

nabídka


