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Objednávající:

Objedn§vka ļ²slo: 20/0825/OTO/Mo Datum vystavení: 11.02.2020

305 99 PlzeŔ 130 00 Praha 3

Edvarda Beneše 1128/13 Na rovnosti 2244/5

Objednavatel: Fakultn² nemocnice PlzeŔ Dodavatel: Medisap,s.r.o.

Plátce DPH: Ano
Ļ²slo ¼ļtu: 33739311/0710

IĻO: 00669806 DIĻ: CZ00669806
Bankovní spojení: ĻNB Ļesk§ n§rodn² banka

Fax: 225 001 522
E-mail: medisap@medisap.cz

IĻO: 48029360 DIĻ: CZ48029360
Telefon: 225 001 510

Monitor lŢģkovĨ, Solar 8000i Solar 8000i SE410498702G
A

36250 KARD - kardiologická JIP Lo

18.04.2020 04.12.2002 BTK12 377103166
Monitor lŢģkovĨ Solar 8000M H1RF7000G 32516 KARD - kardiologická JIP Lo

18.04.2020 06.04.2013 BTK12 377103166

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498701G
A

36249 KARD - kardiologická JIP Lo

18.04.2020 06.04.2013 BTK12 377103166

17.04.2020 BTK12 377103713

14.03.2020 22.12.2011 BTK12 377103170

Systém elektrofyziologický CardioLab SEA08491098G
A

35129 KARD - arytmologie Lo

EKG s monitorem MAC 1200 101026083 36225 KARD - lŢģka Lo

02.03.2021 BTK12 377103713

Oxymetr pulsní TUFFSAT Tuff Sat FCB 
06050143SA

D019362 KARD - lŢģka Lo

Monitor centrální GE CIC - Clinical 
Information Center

SDY10456167G
A

36277 KARD - kardiologická JIP Lo

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498699G
A

36247 KARD - kardiologická JIP Lo

18.04.2020 06.04.2013 BTK12 377103166

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498695G
A

36246 KARD - kardiologická JIP Lo

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498700G
A

36248 KARD - kardiologická JIP Lo

18.04.2020 06.04.2013 BTK12 377103166

18.04.2020 06.04.2013 BTK12 377103166

18.04.2020 06.04.2013 BTK12 377103166

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410478414G
A

36253 KARD - kardiologická JIP Lo

18.04.2020 07.04.2013 BTK12 377103166

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498690G
A

36251 KARD - kardiologická JIP Lo

18.04.2020 06.04.2013 BTK12 377103166

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498686G
A

36252 KARD - kardiologická JIP Lo

Objedn§v§me u V§s periodickou servisn² ļinnost u n²ģe uvedenĨch ZP

Datum pŚ²ġt² realizace Záruka Servisn² ļinnost Tel. kontakt

Název Typ VĨr. ļ. Inv. ļ. Inventární úsek
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08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498711G
A

36263 Kardiochirurgie - RES Lo

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498714G
A

36264 Kardiochirurgie - RES Lo

Modul CO2 pro Datex monitory E-miniC 6684569 36269/2 Kardiochirurgie - RES Lo

08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

Ventilátor plicní pro dlouhodobou ventila Engström Carestatio CBCP01890 36270 Kardiochirurgie - RES Lo

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104140, 377104143
Ventilátor plicní pro dlouhodobou ventila Engström Carestatio CBCP01892 36274 Kardiochirurgie - RES Lo

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

Monitor transportní Transport Pro SCS09454255G
A

35549 Kardiochirurgie - OS Lo

02.03.2021 BTK12 377104140, 377104143

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104140, 377104143
Modul CO2 pro Datex monitory E-miniC 6684577 36268/2 Kardiochirurgie - RES Lo

Modul CO2 pro Datex monitory E-miniC 6690564 36270/2 Kardiochirurgie - RES Lo

Modul CO2 pro Datex monitory E-miniC 6695870 36274/2 Kardiochirurgie - RES Lo

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

Ventilátor plicní pro dlouhodobou ventila Engström Carestatio CBCP01888 36268 Kardiochirurgie - RES Lo

08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498718G
A

36265 Kardiochirurgie - RES Lo

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498712G
A

36262 Kardiochirurgie - RES Lo

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498708G
A

36261 Kardiochirurgie - RES Lo

08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498722G
A

36267 Kardiochirurgie - RES Lo

18.04.2020 06.04.2013 BTK12 377103166

08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143
Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498721 36266 Kardiochirurgie - RES Lo

08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

Monitor centrální GE CIC - Clinical Inf SD10456177GA 36273 Kardiochirurgie - RES Lo

08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

08.04.2020 07.04.2013 BTK12 377104140, 377104143

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104140, 377104143
Ventilátor plicní pro dlouhodobou ventila Engström Carestatio CBCP01887 36269 Kardiochirurgie - RES Lo

08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498706G
A

36260 Kardiochirurgie - RES Lo

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498705G
A

36258 Kardiochirurgie - RES Lo

Monitor lŢģkovĨ Solar 8000i SE410498704G
A

36259 Kardiochirurgie - RES Lo

08.04.2020 17.03.2013 BTK12 377104140, 377104143
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Modul plynový CaiOV CO2, N2Om -AiA, E-CaiOV 6668030 36276/2 Kardiochirurgie - OS Lo
02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

OdpaŚovaļ Isofluran  5% ISOTEC 7 BEGN03567 36275/3 Kardiochirurgie - OS Lo

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

Modul plynový CaiOV CO2,N2O,AiA,O2, E-CaiOV 6668029 36275/2 Kardiochirurgie - OS Lo
01.03.2020 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

17.04.2020 BTK12

Monitor vitálních funkcí Solar 8000 D3G45238G A2786 OTO - doļasnŊ nevyuģ. majetek Lo
17.04.2020 BTK12

OdpaŚovaļ Isofluran  5% ISOTEC 7 BEGN03623 36276/3 Kardiochirurgie - OS Lo
02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

Monitor vitálních funkcí Solar 8000 D3G45239G A2783 OTO - doļasnŊ nevyuģ. majetek Lo

OdpaŚovaļ anestetik TEC7 SEVOFL Qui SEVOTEC 7 BEJP13165 36275/4 Kardiochirurgie - OS Lo

Monitor transportní Transport Pro SCS10475371G
A

36245 Kardiochirurgie - OS Lo

08.04.2020 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

Monitor anesteziologický Carescape Monitor 
B850

SED10516043G
A

36242 Kardiochirurgie - OS Lo

08.04.2020 26.11.2012 BTK12 377104901, 377104971

Monitor transportní Transport Pro SCS10495378G
A

36244 Kardiochirurgie - OS Lo

08.04.2020 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

OdpaŚovaļ anestetik TEC7 SEVOFL Qui SEVOTEC 7 BEJP13034 36276/4 Kardiochirurgie - OS Lo
02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

PŚ²stroj anesteziologickĨ S/5 Avance ANBP01807 36275 Kardiochirurgie - OS Lo
02.03.2021 16.03.2013 BTK12 377104901, 377104971

PŚ²stroj anesteziologickĨ S/5 Avance ANBP01808 36276 Kardiochirurgie - OS Lo
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Objedn§v§me u V§s  proveden² pravideln® bezpeļnostnŊ technick® kontroly dle Ä65 z§k. ļ. 268/2014 Sb v platn®m znŊn² a ve znŊn² pozdŊjġ²ch
pŚedpisŢ. 
Term²n: K DATU PřĉĠTĉ REALIZACE  tj   BřEZEN- DUBEN  r. 2020 , n§vġtŊvu dojednejte pŚed term²nem se staniļn² sestrou
Um²stŊn²: viz.pŚiloģenĨ seznam

Do 48 hodin po proveden² PBTK zaġlete struļnĨ pŚehledovĨ seznam zdravotnickĨch prostŚedkŢ (kopii servisn²ho vĨkazu s uvedenĨmi vĨrobn²mi a
invent§rn²mi  ļ²sly) u kterĨch byla provedena PBTK. Tento seznam bude zasl§n na e-mail objedn§vajic²ho, nebo pŚed§n osobnŊ do 15 hod. na odd.
OTO ve FN PlzeŔ v den kontroly.

Faktura bude pŚed§na k likvidaci po dod§n² hodnot²c²ho protokolu jednotlivĨch provŊŚenĨch pŚ²strojŢ (spolu s fakturou) na obchodnŊ - technickĨ odbor.
Fakturaci je potŚeba prov®st v co nejkratġ²m term²nu po proveden® kontrole! UpozorŔujeme na nutnost uv§dŊt na protokolech invent§rn² ļ²slo
kontrolovan®ho zdravotnick®ho prostŚedku a na servisn²m vĨkazu podpis odpovŊdn®ho pracovn²ka kliniky/ oddŊlen² pŚeb²raj²c²ho pr§ci (pokud se jedn§
o pr§ci vykonanou na pracoviġti).

Ģ§d§me V§s o splatnost faktur 30 dn². DUZP na faktuŚe mus² n§sledovat po datu vystaven² t®to objedn§vky.
!!! NA FAKTURU JE NUTNO UVĆDŉT ĻĉSLO NAĠĉ OBJEDNĆVKY !!! Objedn§vka je ve smyslu z§kona ļ. 137/2006 Sb. o veŚejnĨch zak§zk§ch, ve
znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ. V pŚ²padŊ, ģe dodavatel a jeho zamŊstnanci pŚijdou pŚi plnŊn² poģadavkŢ t®to objedn§vky do styku s informacemi
objednatele a osobn²mi ¼daji pacientŢ, zavazuj² se  k ochranŊ tŊchto dat a mlļenlivosti po dobu plnŊn² t®to objedn§vky i n§slednŊ po jej² realizaci.
Tento z§vazek o mlļenlivosti podl®h§ poģadavkŢm z§kona ļ. 110/2019 Sb., d§le z§kona ļ. 372/2011 Sb., 373/2011 Sb. a vyhl§ġkou ļ. 98/2012 Sb. v
platn®m znŊn² a ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ.

Pokud nen² uvedeno jinak ,ZP po vĨkonu PBTK zas²lejte na adresu:  FN PlzeŔ,OTO, alej Svobody 80, 32300 PlzeŔ

Dodavatel plnŊn²m t®to objedn§vky prohlaġuje a doloģ², ģe jeho zamŊstnanci prov§dŊj²c² servis (odbornou ¼drģbu, opravy a revize) dle pŚ²sluġnĨch
ustanoven² v Ä64 aģ Ä68 z§kona ļ. 268/2014Sb. v platn®m znŊn² a ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, splŔuj² veġker® poģadavky pro pracovn²ky
prov§dŊj²c²ch servis na dotļen®m zdravotnick®m prostŚedku. 
                                                                                      DŊkuji


