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EndoSystems CZ, člen skupiny BillMed Group, s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, Sp.značka C 255755, 

Sídlo : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

E072/2019 Datum objednávky:

Zákazník: Kontaktní osoba:
jméno:

oddělení: telefon:
Adresa: fax:

Adresa: email:

Přístroj: Druh opravy: pozáruční

Výrobce: Uvedené / hlášené závady:

Typ:

Výr.č.:

Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Plná kontrola funkčnosti přístroje, vyčištění.

Tlaková zkouška těsnosti přístroje proti úniku vzduchu ve vodní lázni za studena a při teplotě do 55°C.

Celková částka opravy v Kč bez DPH :

Dále zjištěno nadměrné opotřebení krycí gumy distálního konce B/R.

Deinstalace poškozených kanálů: Bioptický, pracovní/odsávací, kanál voda vzduch (Air/water) a kanál přídavného oplachu (JET)

Nezbytné vysušení a vyčištění všech komponentů uvnitř přístroje zasažených vlhkostí - koroze, usazeniny.

Oprava vyžaduje částečné rozebrání přístroje.

430 12 Chomutov

Video Kolonoskop

Olympus

CF Q 165L Netěsnost, poškození na pracovním - Bioptickém kanálu, poškození na 

extra oplachovém kanálu(JET), vlhkost uvnitř přístroje

Stav přístroje:

Zjištěna vlhkost uvnitř přístroje - nutné vysušení a vyčištění

servis@endosystems.cz, www.endosystems.cz

70 650,00 Kč

Nemocnice Chomutov, o. z.
Gastroenterologie
Kochova 1185

pan Pavel Kubaš

Dále je nezbytné seřízení a nastavení pracovních úhlů distálního konce (Angulation system adjusted).

Součástí opravy je instalace nové gumové krytky distálního konce (B/R replaced).

Cenový návrh opravy

Tel. +420 245 009 919

Krajská zdravotní, a. s.

Společnost Endosystems je registrována jako servisní organizace 

ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.

Zakázka číslo:

2204370

kubas@seznam.cz

Diagnostikou a kontrolou přístroje bylo zjištěno poškození na pracovním a oplachovém kanálu - únik z distálního konce - netěsnost.

Dále zjištěny nedostatečné a neodpovídající pracovní úhly dist.konce, předepsané výrobcem.

na pozáruční prodej a servis zdravotnických prostředků

     Návrh převzal:

Platnost cenové nabídky opravy přístroje je 14dní od vystavení.

Veškeré použité náhradní díly jsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.

Na provedenou opravu a poskytnuté náhradní díly poskytujeme záruku v délce trvání 6-ti měsíců od převzetí a odzkoušení funkčnosti přístroje 

zákazníkem !

  Podpis/Datum       30.12.2019      Podpis/Datum

   Návrh vypracoval:   Martin Šeba, servisní technik

Ve společnosti je zaveden systém řízení kvality podle normy ISO9001

III ENDO

EndoSyStemS CZ, člen Skupiny BillIVIed Group, S.r.o. (_'_e|1()\NI návrh Qpľavy
vedená u Městského Soudu v Praze, Sp.značka C 255755,
Sídlo : Rybná 716/24, Staré lVIěSto, 110 OO Praha 1
TaI-+_

Zakázka číslo: E072/2019 Datum Objednávky:

Zákazník: Krajská Zdravotní, a. S. Kontaktní osoba:
Nemocnice Chomutov, o. Z. 177767703 _

Oddë/eH/Í' Gastroenteroløgie ľe/efOn.'
ÁO'ľ65512' Kochova 1185 faX'
Adresa: 430 12 Chomutov email: _

Přístroj: Video Kolonoskop Druh opravy: pozáruční
Výrobce.“ Olympus Uvedené / hlášené závady:
7)/,01 CF Q 165 L Neľěsnoszfi poškozenína ,Draco Vn/'m - B/opľ/'c/(ém kaná/u, poškozenína
Vý/zč; 2204370 eXtra op/achoVém kanálu/1577, V/hkosľ a/'třpřístroje

Stav přístroje:
Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Diagnostikou a kontrolou přístroje bylo zjištěno poškození na pracovním a oplachovém kanálu - únik z distálního konce - netěsnost.
Zjištěna vlhkost uvnitř přístroje - nutné vysušení a vyčištění
Dále zjištěny nedostatečné a neodpovídající pracovní úhly dist.konce, předepsané výrobcem.
Dále zjištěno nadměrné opotřebení krycí gumy distálního konce B/R.

Oprava vyžaduje částečné rozebrání přístroje.
Deinstalace poškozených kanálů: Bioptický, pracovní/odsávací, kanál voda vzduch (Air/Water) a kanál přídavného oplachu (JET)
Nezbytné vysušení a vyčištění všech komponentů uvnitř přístroje zasažených vlhkostí - koroze, usazeniny.
Dáleje nezbytné seřízení a nastavení pracovních úhlů distálního konce (Angulation System adjusted).
Součástí opravyje instalace nové gumové krytky distálního konce (B/R replaced).
Plná kontrola funkčnosti přístroje, vyčištění.
Tlaková zkouška těsnosti přístroje proti úniku vzduchu ve vodní lázni za studena a při teplotě do 55°C.

Celková částka opravy v Kč bez DPH : 70 650,00 Kč

Platnost cenové nabídky opravy přístrojeje 14dní od vystavení.

Veškeré použité náhradní dílyjsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č.268/2014 Sb.

Na provedenou opravu a poskytnuté náhradní díly poskytujeme záruku v délce trvání 6-ti měsíců od převzetí a odzkoušení funkčnosti přístroje
zákazníkem !

Navrh vypracoval:_ Navrh převzal:

Podpis/Datum 30.12.2019 Podpis/Darum

Společnost Endosystemsje registrovánajako servisní organizace
I I I E N D O ve smyslu zakona č.268/2014 Sb.

Ve Společnostije zaveden systém řízení kvality podle normy I509001
na pozaruon'ı prodej a servıs zdravotnıckycn prostředku ISO 9001

http://www.endosystems.cz/
mailto:kubas@seznam.cz



