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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrosprejového generátoru (dále jen „generátor“).

Generátor bude umožňovat / musí splňovat:
· generování monodisperzních aerosolových částic na základě tvorby kapek v elektrickém poli z kapalné suspenze
· průměr primárních kapek < 200 nm
· průměr generovaných monodisperzních částic alespoň 3 – 100 nm
· výsledná koncentrace aerosolových částic musí dosahovat v maximu alespoň 5*106 částic/cm3
· generátor musí mít zabudovaný neutralizér pro neutralizaci náboje na částicích během procesu jejich sušení
· generátor musí umožňovat nastavit průtok kapaliny v rozmezí alespoň 5 – 10 10 μL/min
· průtok kapilárou musí být nastavitelný v rozmezí alespoň 200 to 500 nL/min
· napětí v generátoru musí být nastavitelné v rozmezí alespoň -0.8 to -3.0 kV
· proud v generátoru musí být nastavitelný v rozmezí alespoň 100 to 1000 nA
· generátor musí být dodán se systémem dávkování vzorku, a to včetně injekční pumpy

