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Nlze uvedeneho dne, meslce a roku uzavreli 

Fakultnl nemocnice Olomouc 

statnl pfispevkova organizace zrlzena Ministerstvem zdravotnictvi CR rozhodnutim ministra zdravotnlctvi ze 

dne 25.11.1990, c.j. OP-054-25.11.90 

se sfdlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IC: 00098892 

DIC: CZ00098892 

Zastoupena: prof. MUDr. Romanem Havlfkem, Ph.D., reditelem 

bankovni spojenl: 36334811/0710 

na strane jedne jako ,kupujicf" 

a 

Drager Medical, s.r.o. 

se sldlem: Obchodni 124, 251 01 Cestlice 

IC: 26700760 

DIC: CZ26700760 

zastoupena: lng. liborem Novakem, jednatelem 

zapsana v Obchodnim rejstriku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil c, vloika 88291 

bankovnl spojenl: Deutsche Bank, c.u. 3172300118/7910 

na strane druhe jako ,prodavajld" 

(Uvedeni zastupci obou stran prohlasujf, ie podle stanov nebo jineho obdobneho organizacnfho predpisu ]sou 

opravneni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy nenf treba podpisu j ine osoby.) 

tuto 

KUPNf SMLOUVU 

uzavi'enou die § 2079 a nasi. zakona c. 89/ 2012 Sb. obcanskeho zakonlku v platnem zneni 
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I. 

Uvodnf ustanovenf 

1. Zu~astnene srnluvni strany si navzajern prohlasujf, ze ]sou opr~vneny tuto srnlouvu uzavi'ft a i'adne plnit 

zavazky v nf obsaiene, a ze splnujf veskere podrnfnky a pozadavky stanovene z~konern a touto srnlouvou. 

2. Tato srnlouva je uzavfr~na na zaklade \1\jsledku otevreneho rizenf podle zakona ~. 134/2016 Sb., o zadavanf 

verejnych zakazek, v platnern zneni zahajeneho kupujfdrn jako verejnyrn zadavatelern s nazvern ,Vym~na 

IU!kov'fch rarnp-budova 01, 4. A 5.NP" interni evidencnf cfslo VZ-2020-000463. V pl'ipade, ze je v teto 

srnlouve odkazovano na zadavad dokurnentaci, rna se na rnysli zadavad dokurnentace vztahujid se k uvedene 

verejne zakazce. Srnluvnf strany se zavazuji pi nit podrnfnky obsazene v teto srnlouve, pricernz za zavazne se 

pro obe smluvnl strany povazuje rovnez zadavacl dokurnentace a nabfdka, kterou prodavajfd pi'edlozil do 

zadavadho i'fzenl. 

II. 

Pfedm~t smlouvy 

1. Predmetem smlouvy je zavazek prodavajfdho k provedenf odpojenf, dernont;Ue stavajfdch luzko\1\jch ramp a 

jejich ekologickou likvidaci, dodanf, montazi a zapojenf nov'ich luzkov'ich ramp, technicka specifikace 

luzkov'ich ramp je uvedena v pi'floze c. 1 a ~. 2 teto srnlouvy, provedenf elektro-montaznich pracf die 

zpracovane projektove dokumentace uvedene v prfloze c. 3, (dale ,predmet plnenf", rna se za to, ze 

predrnetem plnenf je zaflzeni, stavebnf upravy a dalsf pozadavky die cl. II. odst. 2). Prodavajld se dale zavazuje 

prevest na kupuj fcfho vlastnicke pravo k tomuto predmetu plnenf a kupujld se zavazuje zaplatit prodavajfdrnu 

kupni cenu. Pi'edmet plneni musf bYt no\1\j, nepouzity, neposkozeny, pine funk~n r, v ne]vym jakosti 

poskytovane v'irobcern predrnetu plneni a spolu se vsemi pravy nutnymi k jeho i'adnernu a nerusenernu 

nakladani a uHvanf kupujfdrn. 

2. Soucasti predrnetu plneni je dale: 

• provedenf kupujfdrn schvalenych projektov'ich a stavebnich prad nutnych k dodavce, instalaci 

a rnontazi predmetu plnenf, 

• doprava a instalace zarfzenl v rnfste pi'edrnetu plneni, uvedeni zarfzenf do provozu a provedeni 

pi'edavadch zkousek, revizf ve stanovenern rozsahu, vcetne uprav nutnych k naptneni platne teglslativy, 

• provedenf vsech prejfmacfch zkousek, provoznfch testu a revizf die pi'islusne legislativy (predevsfrn die 

z. c. 268/2014 Sb., zakon o zdrav. prosti'eddch) 

• overeni deklarovanych technickych parametnl zai'fzenf die technicke specifikace, 

• provedenf proskolenf k zaffzenf ze strany \1\jrobce zarfzenf (v~etne pi'edanf protokolu z provedeneho 

proskolenf) 

• provedeni instruktaze obsluhy na pracovisti kupujidho a protokol o teto instruktazi die zakona c. 
268/2014, o zdravotnickych prosti'edcfch, 

• dodavka navodu k obsluze v ceskem jazyce v tistene i datove podobe (ve 2 vyhotovenich a v elektronicke 

podobe na datovern nosi~i ), 
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• dodavka technicke dokumentace a seznamu technlckych kontrol vcetne jejich terminu a kontaktu na 

servisnf spolecnost, v ceskem jazyce v tistene i datove podobe (ve 2 vyhotovenfch a v elektronicke 

podobe na datovem nosici), 

• dodavka dokladu prokazujfdch kvalitu (ve 2 vyhotovenfch a v elektronicke podobe na datovem nosici), 

• dodavka dokladu prokazujidch schvalenf pro uzivanf v teske republice (ve 2 vyhotovenfch a 

v elektronicke podobe na datovem nosici), 

• dodavka pi'islu~nych atestu a certifikatu (ve 2 vyhotovenfch a v elektronicke podobe na datovem nosici), 

• prohlasenf o shode s uvedenim tridy prfstroje (ve 2 vyhotovenlch a v elektronicke podobe na datovem 

noslcl), 

• dokumentace provedni skutecneho stavu (ve 2 vyhotovenfch a v elektronicke podobe na datovem 

nosicl), 

• pfedavaci protokol od kazde luzkove rapmy, protokol uveden v priloze c.4 (ve 2 vyhotovenfch a 

v elektronicke podobe na datovem nosici), 

• likvidace obalu a odpadu, 

• pfejfmad zkou~ky pro vsechny dodane modality pi'edmetu plnenf, 

• navrh rozsahu metodik pro provadenf zkousek provozni stalosti poiadovane platnou legislativou. 

Ill. 

Doba a misto plnenf 

1. Prodavajfci zahaji realizaci jednotliv'ich etap do 10 tYdnu od pfsemne v'izvy kupujidho, termfn jednotliv'ich 

etap bude uveden v kazde jednotlive pisemne v'izve kupujfdho, delka realizace kazde etapy bude max. 14 

dni, pokud se smluvni strany nedohodnou pfsemne jinak. 

2. Prodavajici se spolu s projektovou dokumentad zavazuje predlozit kupujfdmu soupis prad vcetne v'ikazu 

v'imer v rozsahu die vyhlasky c. 169/2016 Sb., ve znenf pozdej~fch predpisu. 

3. Prodavajfd se zavazuje provest stavebni prace v souladu s projektovou dokumentacf a soupisem prad 

schvalenymi ze strany kupujicfho, a to na zaklade pfsemne v'izvy kupujidho, ze misto plneni je pi'ipraveno 

k provedenf stavebnfch prad a dodanf zarfzenf. Prodavajfcf se dale zavazuje pi'edat kupujidmu dokumentaci 

skutecneho provedeni stavby a dokladu poti'ebnych k uvedeni stavby do uzivani (predani tech to dokumentu 

je podmfnkou pi'evzetf zarfzenf). Prodavajfci je opravnen povei'it provedenfm stavebnfch prad jinou osobu 

(poddodavatele). v takovem pi'ipade odpovfda za vady stavebnfch prad, prodlenf ci skodu, zpusobenou 

touto osobou pfi provadenf stavby stejne, jako by stavbu provadel sam. 

4. Vlastnlcke pravo ke stavebnfm upravam nalezf kupujidmu od pocatku. 

s. Nebezpeci skody na stavbe nese od predani staveniste prodavajfd a to az do protokolarniho pi'edani a 

pi'evzeti celeho pfedmetu plneni kupujicim. 

6. Pokud clnnostf prodavajfcfho dojde ke zpusobenf ~kody, je prodavajici povinen bez zbytecneho odkladu tyto 

skody odstranit a nenf-li to mozne, tak financne nahradit. Ve~kere naklady s tfm spojene nese prodavajicf. 
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1. Prodavajfcf odpovfda za skodu na majetku zpusobenou Cinnostl tech, ktei'f pro nej provadejf cast predmetu 

plnenf. Prodavajfci odpovfda te2 za skodu zpusobenou okolnostmi, ktere ma]i puvod v povaze stroju, 

pi'fstroju nebo jlnych veci, ktere prodavajfcf pouzil nebo hodlal pouzft prl provadeni predmetu plnenL 

8. Naklady na dod ani pi'edmetu plneni do mfsta plnenl jsou zahrnuty ve sjednane kupnf cene. Prodavajici bere 

na vedomi, ze v souladu s internimi pi'edpisy kupujlciho nese naklady souvisejlci s vjezdem motorov'(ch 

vozidel do mista plnenf. 

9. v pripade prodlen( prodavajfdho s predanfm predmetu plneni, uvedenim do provozu, predanim veskerych 

dokladu a provedenfm zaskolenl resp. lnstrukt;lie je prodavajlci povlnen zaplatlt kupujicfmu smluvnl pokutu 

ve V'{si 0,5% ze sjednane kupnf ceny za nedodanou cast predmetu plnenl, a to za kazdy zapocaty den prod len f. 

IV. 

Prava a povlnnosti smluvnfch stran 

1. Kupujld je povinen: 

• umoznit prodavajicimu pristup do prostor mista pi'edmetu plneni za ucelem l'adneho plneni 

povinnostf prodavajfcfho die teto smlouvy 

• zajlstlt soucinnost sV'{ch zamestnancu 

2. Kupujid je opravnen kontrolovat postup provadeni a kvalitu stavebnfch pracf. 

v. 
Predanf a prevzetf zaflzenr 

1. Kupujfcf j e povinen prevzft pi'edmet plneni, kter'( je dodan vcas a i'adne (v souladu s Prilohou c. 1,2,3), tj. 

kter'( vykazuje vsechny vlastnosti a vyhovuje vsem podminkam uvedenym v teto smlouve, stanovenym 

kupujicfm, pravnimi predpisy a technickymi normami. 

2. Kupujfd nenf povinen pi'evzft pi'edmet plnenf zejmena v nasledujiclch pi'lpadech: 

• na zai'izenf nejsou provedeny zkousky a revize nutne k provozovanf dila, 

• zafizeni vykazuje znamky poskozeni, 

• zai'fzeni vykazuje vady, ktere branf jeho fadnemu uzivani, 

• prodavajicf spolu s dodanim zarfzenf nepi'edal kupujfcfmu veskerou dokumentaci k predmetu 

plnenf v souladu s touto smlouvou, 

• predmet plnenf nenf dodan v termfnu uvedenem v teto smlouve. 

3. Naklady na pfipadny odvoz predmetu plnenf (vcetne balneho), ktere kupujfci v souladu s touto smlouvou 

neprevzal, nese prodavajfcf. 

4. Kupujlci je opravnen, nikoli povinen, prevzlt predmet plnenf, kter'( vykazuje vady, ktere nebranf jeho 

radnemu uzivani. Tyto vady se vyznaci v protokolu pri pi'ejfmadm i'izenf. Prodavajki je povinen tyto vady 

bezodkladne odstranit. 

s. Predmet plneni se povazuje za predany a prevzaty dnem podpisu pi'edavacfho protokolu kupujidm. 

6. Okamzikem pi'edani a pi'evzeti pi'edmetu plneni kupujkfm pi'echazi na kupujid ho nebezpeci skody na 

zarfzenf. 
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1. Okamzikem predanf a pfevzetf pi'edmetu plnenf kupujfdm prechazf na kupujidho vlastnicke pravo 

k pi'edmetu plnenf, neni-li v teto smlouve uvedeno jinak. 

VI. 

Kupnfcena 

1. Kupni cena za predmet plnenf cinf: 

2 491 000 Kc bez OPH, 

523 110 Kc DPH, 

3 014 110 Kc vcetne DPH 

Kupnf cena je tvoi'ena takto: 

Pi'edmet plnenf (typ 
BezDPH 

zaffzenf) 
01-4.NP 1 ks trflu!kove 1o9 928 Kc 

rampy 

D1-4.NP 1 ks 76 042 Kc 
dvouluzkove rampy 

01-4.NP 11 ks 595 595 Kc 
dvouluzkove rampy 

D1-4.NP 2 ks tiiluzkove 169 91o Kc 
rampy 

01-s.NP 1 ks tfiluzkove 1o9 868 Kc 
rampy 

01-S.NP 1 ks 79 s94 Kc 
dvouluzkove rampy 

01-45NP 11 ks 404 613 Kc 
dvouhizkove rampy 

01-5.NP 2 ks ti'iluzkove 154 45o Kc 
rampy 

Elektroinstalace 791 ooo Kc 

CELKEM 2 491 ooo Kc 

OPH 21% 

23 084,88 Kc 

15968,82 Kt 

125 074,95 
Kc 

35 681,10 Kc 

23 o72,28 Kc 

16 714,74 Kc 

84 968,73 Kc 

32 434,50 Kc 

166110 Kc 

523110 Kc 

vcetne DPH 

133 o12,88 Kc 

92 o1o,82 Kc 

120 669,95 Kc 

2o5 591,10 Kc 

132 940,28 Kc 

96 308,74 Kc 

489 581,73 Kc 

186 884,50 Kc 

957110 Kc 

3 o1411o Kc 

2. Kupnf cena je sjedn<lna jako pevna a nejV'{se pffpustna a zahrnuje veskere naklady, jejichz vynalozeni je nutne 

na i'adne a vcasne splnenf pi'edmiHu smlouvy, zejmena naklady na dopravu, kompletacl, uvedeni do provozu, 

pi'edanf a ve~kere naklady souvisejld (naklady na spravnl poplatky, dane, cia, schvalovad fizenf, provedeni 

predepsanych zkou~ek, zabezpecenf prohlasenf o shode, certifikatu a atestu, pi'evod prav, pojistenf, 

pi'epravnfch nakladu apod.). 

3. Kupni cena je maximalnf a nemuze byt naV'{sena ani v pi'fpade zV'{senf sazby DPH. 

VII. 

Platebnf podmfnky 
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1. Kupujfcf neposkytuje a prodavaj fcf nenf opravnen pozadovat zalohy. Kupnf cena bude kupujfcfm uhrazena na 

zaklade faktur vystavenych prodavajldm a dorucenych kupujidmu. Prodavajid je povinen fakturu vystavit do 

tri pracovnich dnu po protokolarnim pi'edani a pi'evzetf pi'edmetu plnenf kupujfdm. 

2. Prodavajfd je povinen vystavit fakturu s nalezltostmi dai'ioveho dokladu podle zakona c. 235/2004 Sb., o dani 

z pridane hodnoty, v platnem zneni a splatnostf 60 kalendarnich dnu ode dne prokazatelneho doruceni 

faktury kupujfcfmu, nezbytnou pi'ilohu faktury bude kopie dodadho llstu potvrzeneho kupujfcfm v souladu 

s prfslusnym ustanovenfm teto smlouvy. 

3. Prodavajfd je dale povinen na kazde jednotlive faktui'e, vystavene v ramci kupnfho vztahu zalozeneho touto 

smlouvou, uvest intern! evidencnf cfslo VZ-2020-000463. 

4. v pi'ipade, ze faktura nebude splnovat veskere nalezitosti, je kupujid opravnen fakturu prodavajidmu ve lhute 

splatnosti vratit, pricemz lhuta splatnosti kupni ceny zacfna bezet znovu ode dne dorucenf i'adne vystavene 

faktury kupujfcfmu. 

5. Kupni cena bude kupujfdm uhrazena prodavajfdmu pi'evodem na ucet uvedeny v zahlavi teto smlouvy. Za 

den uhrady se rozumi den odeslani cele fakturovane castky z uctu kupujiciho na ucet prodavajicfho. 

6. Pokud jsou real izovane stavebni a montazni prace zai'azene pod cfselnymi k6dy 41- 43 klasiflkace produkce 

CZ-CPA, dochazf ve smyslu § 92e zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pi'idane hodnoty v platnem znenf, k 

preneseni dar'\ove povinnosti na kupujfdho. Zhotovitel, za tyto provedene prace, bude vystavovat kupujidmu 

dar'\ove doklady bez DPH. 

VIII. 

Odpovednost za vady, zaruka za jakost 

1. Prodavajid poskytuje na zarizeni zaruku za jakost v deice 36 mesicu. Zarucni doba pocina bezet dnem 

pi'edani a pi'evzetf zai'izeni kupujicfm. 

2. Prodavajici poskytuje na stavebnf upravy zaruku za jakost v deice 60 mesicu. Zarucni doba pocina bezet 

dnem predanl a prevzeti stavebnich uprav kupujicim. 

3. Poskytnuta zaruka za jakost znamena, ze dodane zai'fzenf a stavebnf upravy budou po dobu zaruky za jakost 

pine funkcni a budou mit vlastnosti stanovene v teto smlouve a jej fch pi'ilohach a vlastnosti odpovfdajid 

pravnfm predpisum, obsahu technickych norem, eventualne dalsfch technickych pozadavku ci norem (napi'. 

ISO), ktere maji zai'izeni a stavebnf upravy splnovat, a ktere se na dane zarfzenf a stavebnf upravy vztahuji, a 

budou mit vlastnosti uvadene v')trobcem a prodavajicim. 

4. Po dobu zarucnf doby provede prodavajfci bezplatne zarucnf opravy pi'edmetu plnenf vcetne dodavek 

nahradnfch dflu. 

s. Zarucnf servis na predmet plnenf provadi prodavajfd a tento je zahrnut v kupnf cene vcetne vesker')tch s tfm 

souvisejfcfch nakladu. 

6. Kupujfd je povinen uplatnit zjlstene vady predmetu plnenf u prodavajicfho bez zbytecneho odkladu pote, co 

je zjistil. Kupuj fci uplatnf zjiStene vady pfsemne na adresu prodavajfdho uvedenou v zahlavf teto smlouvy, e

mailem na adrese servis-draeger@draeger.com, faxem na faxovem cfsle Kliknete sem a zadejte text. 

ci telefonicky na tetefonnfm cfsle737 282 403 Dnem nahlasenf vady je den, kdy prodavajfd obdriel oznamenf 
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zjistenych vad nebo den, ve kterem byly zjistene vady oznameny kupujidm telefonicky. Kupujfd je opravnen 

vybrat si zpusob uplatneni vad nebo uplatnit zjistene vady vice zpusoby, v tom pripade je dnem nahi<Beni 

vady den, kter¥ podle v¥se uvedeneho urceni dne nahlaseni vady nastane jako prvni. 

1. Kupujidmu mlleZi pravo volby mezi naroky z vad dodaneho plneni, pricemz je opravnen po prodavajidm: 

I. narokovat dodani chybejldho plnenf; 

ii. mirokovat odstraneni vad opravou plneni; 

iii. narokovat dodani nahradniho zbozi za vadne plneni; 

iv. narokovat slevu z kupnl ceny v rozsahu ceny vadneho ci nedodaneho plneni; nebo 

v. odstoupit od teto smlouvy, bude-li se jed nat 0 podstatnou vadu plnenf. 

8. Prodavajfci je povinen nastoupit k odstranenf nahlasene vady bez zbytecneho odkladu, nejpozdeji vsak do 2 

pracovnfch dnu ode dne nahi;Heni vady, nedohodnou-li se smluvnf strany pfsemne jinak. 

9. Prodavajicl je povinen odstranit nahi;Bene vady bez zbytecm!ho odkladu, nejpozdeji vsak do 5 pracovnich 

dnu ode dne nahlasenl vady, nedohodnou-li se smluvnf strany pisemne jinak. 

10. v prfpade, ze prodavajid nenastoupf k odstranenf nahlasene vady ve lhute podle odstavce 8. tohoto clanku, 

je prodavajfd povinen uhradit kupujidmu smluvnl pokutu ve v¥51 0,5% z kupnf ceny polozky, a to za kazdy i 

zapocaty den prod len f. Narok kupujfciho na nahradu skody t im neni dotcen. 

11. V pripade, ze prodavajicl neodstranf vadu nahlasenou ve lhute podle odstavce 9. tohoto clanku nebo 

v pi'fpade opravy trvajfd dele nez 5 dnu nezapujcl nahradnf prfstroj s odpovldajfdml technlckymi parametry, 

resp. s medidnskym ucelem, je prodavajid povinen uhradit kupujidmu smluvni pokutu ve v¥sl 0,5% z kupni 

ceny polozky, a to za kazdy l zapocaty den prodleni. Narok kupujidho na mlhradu skody tim nenl dotcen. 

12. Neodstranl-li prodavajici vady pl'edmetu plnenl v souladu s touto smlouvou l'adne a vcas, a to ani 

v dodatecne pi'lmei'ene lhute poskytnute mu k tomu kupujidm, je kupujid opravnen nechat odstranit vady 

predmetu treti osobou. Prodavajici se pak zavazuje nahradit kupujfdmu veskere ucelne vynalozene a 

prokazane naklady na odstraneni vad pi'edmetu plnenf tretf osobou. Timto nenf dotcen narok kupujidho na 

nahradu skody, jakoz ani narok na zaplacenr smluvnf pokuty die odstavce 10. a 11. tohoto clanku. 

13. Prodavajlcl odpovlda za to, ze zbozl nema pravnf vady. Uplatnl-li tretl osoba vuci kupujicimu jakekoli naroky 

z titulu sveho prumysloveho nebo jineho dusevnfho vlastnictvf vcetne prava autorskeho ke zboii, je 

prodavajfd vlastnfm jmenem povinen tyto m1roky na sve naklady vypoh\dat vcetne prfpadneho soudnfho 

sporu. Uvedeny zavazek prodavaj!dho trva i po ukoncenf zaruky. 

IX. 

Udriba a servis zai'£zeni 

1. Prodavaj!cl se po dobu zaruky za jakost zavazuje poskytovat kupujiclmu kompletnf udribu a servls zai'fzeni ve 

smyslu poskytovanf vsech pravidelnych prohlidek, oseti'ovani, sei'izovani, revizi, oprav a zkousek zai'fzenf, 

ktere jsou vyzadovany v¥robcem nebo pflslusnymi pravn!mi pi'edpisy. 

2. Prodavajid je povinen sledovat dobu, terminy a lhuty vsech v¥se uvedenych prohlfdek, oseti'ovanf, serizovani, 

revizf, oprav a zkousek a nejmene 5 pracovnfch dnu pi'ed pravidelnou servisni prohlidkou pisemne nahlasit 

jeji konan! kupujic!mu, pi'ltom musf respektovat provozni poti'eby kupujidho a vyhovet mu v pi'ipade, ze bude 
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pozadan o jejich presunutl. Melo-li by presunutlm cinnosti die vety prvnf dojft k nedoddenl termlnu a lhut 

stanovenych pravnimi pi'edpisy, cl pokud by v tomto dusledku mohlo dojit k pozbytf prav kupujfclho, je 

povlnen prodavajfd na tuto skutecnost pisemne kupujiciho upozornit. Neuclnl-li tak prodavajlcl, je povinen 

nest veskere neprfznive dusledky z toho vyplyvajld pro kupujlclho. 

3. Kupujfd se zavazuje poskytnout prodavajlcimu k provadeni v'{se uvedenych prohlidek, o~etrovanl, seflzovanf, 

oprav a zkou~ek zai'izeni nezbytnou soucinnost, zejmena umoznit prodavajfdmu pi'istup k zai'izeni, umoznuje

li to jeho provoz. 

4. Uhrada za poskytovani vsech ~~Yse uvedenych prohlidek, oseti'ovani, sei'izovani, oprav a zkousek die tohoto 

clanku je obsazena v kupni cene. 

5. Kupujid je v pi'ipade prodleni prodavajidho s plnenim povinnosti vypl'{vajfdch z tohoto clanku opravnen 

zajlstlt plneni techto povinnostf zpusobem die vlastniho uvazeni, a to na naklady prodavajidho. Narok 

kupujidho na nahradu skody tim nenf dotcen. v tomto pi'fpade se prodavajid nemuze ani dovolavat 

neopravnenosti zasahu do pi'edmetu plnenl a nemuze toto ani vest k pozbytf prav kupujiclho. 

6. Prodavajlci je povinen predlozit kupujidmu plan odborne udrzby na nasledujlci rok vzdy nejpozdeji 

1. prosince. 

7. Prodavajid je povinen zahrnout do provadenych elektrickych revizi i elektrlcke prfvody z rozvadece do 

zdrojov'{ch napajecich jednotek. 

X. 

Zavazky prodavajfclho 

1. Prodavajfd je povinen po celou dobu plneni teto smlouvy (vc. zarucnl doby na zai'fzeni) na svuj naklad mit a 

uddovat pojisteni odpovednosti za skody zpusobene svou cinnosti v rozsahu 2.000.000, - Kc. 

2. Veskera pl'ipadna budoud pojistna plneni z takoveto pojistky se prodavajld zavazuje, bude-11 o to ze strany 

kupujidho pozadan, bezpodminecne a v plnem rozsahu vinkulovat ve prospech kupujidho nebo 

banky/jakehokoliv jlneho subjektu. 

3. Prodavajicl je povinen nejpozdeji do 21 dnu ode dne, kdy tato smlouva nabude ucinnosti, predlozit 

kupujidmu pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto clanku smlouvy. Pojistna smlouva nebude obsahovat 

zadml ujednani, ktera by v pi'lpade nespravneho ci protipravnfho provadeni pi'edmetu plnenf ze strany 

prodavajfciho davala pojistovne moznost neplnit. Smlouva bude pi'edlozena v origin ale ci ui'edne overene 

kopii. Veskere naklady spojene s timto pojiStenlm (zejm. naklady na pojlstne) nese v'{lucne prodavajfcf. 

XII. 

Software 

1. Pokud je soucastf pi'edmetu plneni dodavka softwarov'{ch produktu, pak se kupujidmu vyhrazuje casove 

neomezene, nikoliv v'{hradni a pi'enosne pravo uzivat tyto softwarove produkty predmetu plnenf, se kter'{m 

byly dodany, a to v nezmenene forme. 

2. Uplata za uzivani softwarovych produktu poskytnutych k predmetu plnenf Je obsazena v kupni cene a 

prodavajfcf prohlasuje, ze uzivanf softwaru kupujfclm nebranf jakakoliv prekazka fakticka ci pravnf, vyplyvajfcl 
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zejmena z predpisu o pravu autorskem. Ukaze-li se toto prohlasenf nepravdiv'{m, nese veskerou odpovednost 

a naklady z toho vypl'(vajfd prodavajid, vcetne povinnosti k uspokojenf naroku opravnenych osob. 

XIII. 

Odstoupenf od smlouvy 

1. Kterakoliv ze smluvnfch stran je opravnena od teto smlouvy odstoupit v pi'fpade jejiho podstatm?ho porusenf 

druhou smluvnf stranou. Za podstatne porusenf teto smlouvy ze strany prodavajfdho bude povazovano 

zejmena prodlenf s dodanrm predmetu plnenf po dobu del sf nez 15 dnu, pokud toto prodlenf bude zpusobeno 

duvody na strane prodavajfdho. 

2. Pro ucely teto smlouvy se dale za podstatne poruseni smluvnfch povinnostf povazuje takove porusenf, u 

ktereho strana poru~ujfd smlouvu meta nebo mohla pi'edpokladat, ze pi'i takovemto porusenr smlouvy, s 

prihh?dnutfm ke v~em okolnostem, by druha smluvnf strana nemela zajem smlouvu uzavl'ft. 

3. Odstoupenf od smlouvy musi byt provedeno pfsemnym oznamenfm o odstoupenf, ktere musf obsahovat 

duvod odstoupenf a musf bYt doruceno druhe smluvnf strane. Ucinky odstoupenf nastanou okamzikem 

doruceni pfsemneho vyhotovenf odstoupenf druhe smluvnf strane. 

4. Odstoupenf od smlouvy se nedotYka naroku na zaplacenf smluvnfch pokut, ci j inych sankd z teto smlouvy 

vyplyvajfdch, jakoz ani naroku na nahradu skody, ujmy, usleho zisku vzniknuvsich pred okamzikem 

odstoupenf od smlouvy. 

XIV. 

Ml~nlivost 

1. Dostane-li se prodavajicf pi'i poskytovanf plnenf die teto smlouvy do kontaktu s jakymikoliv osobnimi udaji, 

informacemi, skutecnostmi ci jinymi hodnotami (dale spolecne jen jako ,chranene udaje"), na ktere se 

vztahuje povinnost mlcenlivosti die platnych pravnfch pi'edpisu, nebo budou-11 mu tyto pi'i plnenf jeho 

povinnostl die teto smlouvy zpi'fstupneny, je povinen o techto zachovavat mlcenlivost, nezpl'fstupnit tyto 

zadne osobe, pokud neobdrzf pi'edchozr pfsemny souhlas od subjektu chranenych udaju. Krome toho je 

prodavajfd po uplynutr platnosti teto smlouvy, nebo na zadost kupujfdho povinen vratlt cl vydat neprodlene 

kupujfdmu veskere dokumenty nebo jine material, ktere tvoi'f nebo ktere obsahuji chranene udaje, 

dlsponuje-11 jim I. 

2. Chranene udaje je prodavajfci povinen udrzovat v pfisne tajnosti a nebude je pi'edavat, zpffstupnovat nebo 

rozsii'ovat ti'etim stranam ani jakekoliv osobe neopravnene podle teto smlouvy; nebude je vyuzfvat k jinym 

nez touto smlouvou danym ucelum; nebude je vyuzfvat pro svuj vlastnf prospech bez pi'edchoziho 

pisemneho souhlasu subjektu udaju a kupujiciho. 

3. Prodavajid se zavazuje vynalozit maximalnf usili, aby zajistil, ze zadny z jeho zamestnancu, kteremu byly 

zpi'fstupneny chranene udaje, nebude tyto sdelovat behem sveho zamestnaneckeho pomeru u 

prodavajfcfho, ani nasledne po ukonceni takoveho pracovnfho pomeru jakekoliv osobe, ktera nenf 

opravnena mit k takov'{m informadm prfstup. 

4. Povinnost mlcenllvosti prodavajidho v plnem rozsahu tohoto clanku platf po celou dobu platnosti teto 

smlouvy a take po jejfm ukonceni bez casoveho omezeni (s v'{jimkou pHpadu, kdy subjekt udaju a kupujfcf 

zprostf pfsemne prodavajfdho povinnosti mlcenlivosti). 
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5. Zavazek mlcenlivosti die tohoto clanku se nevztahuje na informace, u nichz prodavajfcf prokaze, ie mu byly 

zmimy pi'ed jejich obddenim v souvislosti s plnenim teto smlouvy u kupujidho; nebo byly znamy siroke 

vei'ejnosti pi'ed jejich ziskanim v souvislosti s plnenim teto smlouvy u kupujfclho nebo se nasledne staly 

zname siroke vei'ejnosti, aniz by prodavajfd jakkoliv porusil povinnost mlcenlivosti; nebo mu chranene odaje 

zpi'istupnily ti'etf strany, na nez se nevztahuje zavazek mlcenlivosti a ktere majf zakonne pravo informace 

takto pi'edavat. Veskere skuteenosti die tohoto odstavce je prodavajid povinen prokazovat relevantnfml 

pfsemnymi zaznamy. 

6. Porusenf zavazku prodavajfdho die tohoto smluvnfho Clanku je podstatnym porusenfm teto sm louvy a zaklada 

opravnenf kupujidho od teto smlouvy odstoupit. 

XV. 

Zavereena ustanovenf 

1. Neni-li v teto smlouve stanoveno jinak, ridi se prava a povinnosti obou smluvnfch stran pi'islusnyml 

ustanovenfmi zak. c. 89/2012 Sb., obeanskeho zakonfku v platnem znenf, zvlastnich pravnich pi'edpisu, 

kter'{mi se provadi obeansky zakonfk a zvlastnfch pravnich predpisu souvisejfdch. 

2. Tuto smlouvu nelze dale postupovat, jakoz ani pohledavky z ni vyplyvajfcL Kvitance za castecne plnenf a 

vraceni dluznfch upisu s ucinky kvitance se vylucujL Pouzitf § 577 zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk se 

vylucuje. Urcenf mnozstevnfho, easoveho, uzemnfho nebo jineho rozsahu ve smlouve je pevne urceno 

autonomni dohodou smluvnich stran a soud nenf opravnen do smlouvy jakkoli zasahovat. Pouzitf ustanovenf 

§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2,3, § 1770, §1950, zak. c. 89/2012 Sb., obcanskeho 

zakonfku, se vylucuje. Ole § 1765 zak. c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakonfku, na sebe prodavajfd pi'evzal 

nebezpeci zmeny okolnosti. Pi'ed uzavrenim smlouvy strany zvazily pine hospodarskou, ekonomickou i 

faktickou situaci a jsou si pine vedomy okolnostf smlouvy, jakoz i okolnostf, ktere mohou po uzavi'enf teto 

smlouvy nastat. 

3. Jakykoliv dopis, oznamenf cl jlny dokument bude povazovan za doruceny druM smluvni strane teto smlouvy, 

bude-li dorucen na adresu uvedenou u dane smluvnf strany v zahlavi teto smlouvy. v prfpade pochybnostf se 

ma za to, ze pfsemnost zaslana doporucenou postovnf pi'epravou byla dorucena tfetf den po dni odeslanf 

pfsemnosti. 

4. Smluvni strany prohlasuji, ie tato smlouva byla sepsana na zaklade pravdiv¥ch udajU a jejich svobodne, prave 

a vaine vule a tuto lze menit pouze dohodou obou smluvnfch stran obsazenou v pfsemnem, chronologicky 

ocislovanem dodatku k teto smlouve, podepsanem statutarnfmi zastupci obou smluvnich stran. Zmena musf 

byt yYslovne oznacena jako "Dodatek ke Smlouve". Jine zapisy, protokoly apod. se za zmenu teto smlouvy 

nepovazuji. Veskere dohody, ucinene pi'ed podpisem smlouvy a v jejfm obsahu nezahrnute, pozbyvaji dnem 

podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkcni postaveni osob, ktere predsmluvnf dojednanf ucinily. 

Tato smlouva tak predstavuje celkovou dohodu smluvnfch stran na jejfm predmetu a nahrazuje vsechna 

pi'edchozf ujednanf a dohody dosazene ohledne jejiho pi'edmetu. 

5. Tato smlouva byla sepsana ve dvou vyhotovenfch s platnostl originalu, z nichZ kazda ze smluvnfch stran 

obddf po jednom. 
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6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejlho podpisu obema smluvnfmi stranami a ucinnosti dnem zvei'-ejnenf 

v registru smluv. 

7. Smluvni strany prohlasuji, ie si smlouvu i'adne pi'ecetly, s celym jejfm obsahem souhlasf a na dtikaz toho, ze 

se jedm1 o projev jejich svobodne a vazne vtile, pi'ipojuji sve podpisy. 

8. Prodavajfcf souhlas! se zvei'ejnen!m vsech nalezitostf smluvn!ho vztahu (napi'. podminky smlouvy). 

Seznam prfloh: 

Pi'lloha c. 1-Minimaln! technicke pozadavky Traumatologie S.NP

Pi'Ooha c. 2 - Minimalnf technicke pozadavky Urologie 4.NP 

Pi'floha c. 3 - Projekt elektro 

Pi'floha c. 4 - Pi'edavacl protokol 

11 -12- 20ZO 14 -12- 2020 
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Polozkovy rozpocet stavby 

Stavba: 200060 Olomouc-FN 

Objekt: 01 D1-4.,5.NP 

Rozpoeet: 01 Dodavka a montti lufkovjch ramp 

Objednatel: Fakultni nemocnlce Olomouc ICO: 98892 

ul. I.P.Pavlova 6 DIC: CZ00098892 

77250 Olomouc 

Zhotovitel: Drager Medical s.r.o. ICO: 0026700760 

Na Vysehrade 1098 DIC: 

57201 Pollcka 
Vypracoval: Drager 

Medical s.r.o. 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 0,00 

PSV 0,00 

MON 1 700 000,00 

Vedlej~i naklady 0,00 

Ostatni naklady 0,00 

Celkem 1 700 000,00 

Rekapitulace dani 

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snizena DPH 15 % 0,00 CZK 

Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1 700 000,00 CZK 

Zakladnf DPH 21 % 357 000,00 CZK 

Zaokrouhleni 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 2 057 000,00 CZK 

v dne 

Prochazka Marek, lng. 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1 z 2 
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Rekapitulace dilu 

Ola1o l'llazev ifyp dflu Celkem o/o 

804 Rozvody medicinalnlch plynu MON 1 700 000,00 100 

I 

•Cerra celkGm I 1 ?<00 '000',0.0 ~·ee I 

Zpracovano programem BUILDpower S, @ RTS, a .. s. Stranka 2 z 2 



Technicke pozadavky 

"Luzkove rampy pro Urologii,budova D1-4.NP" 

technicke pozadavky I ANO/NE I pozm1mky 
1.1. Charakteristika osvetlovacfch a instalacnich ramp k luiki.Jm pro Urologii, D1-4.NP: I I 
Dodavka hizkov'{ch ramp pro rozvody medicinalnich plynu k pacientsk'(m luzkum na Oddelenr urologie. Tate spociva v dodani l ks 

dvouh.iikove rampy + 1 ks tiiluzkove rampy pro nadstandardni pokoj a 11 kusu dvojluzkov'fch + 2 kusu triluzkov'fch ramp na 
standardni pokoje vcetne jejich instalace na stenu,demontaze a likvidace stavajfdch hizkov'{ch ramp ,napojenf na jednotlive rozvody ANO 

medicinalnfch plynu a elektroinstalaci. 

1.1.1. Technicke parametry 1 ks dvouluzkove rampy pro nadstandardni pokoj Urologle JIP: 

• 1 kus nastenne dvojluzkove osvetlovad a instalacni rampy nad luzka o celkove deice 4000 mm,barevny odstfn RAL 9002, demontaz 

Gl I 

stavajidch ramp a jejich likvidace. Pled zahajenim vyroby je nutne provest zamereni na miste, aby pozadovana v'fbava byla nad 

luzkem. Terminalni jednotky musi bYt umfsteny v takove vzdalenosti od sebe, aby bylo umozneno pouzfvat zvlhcovace a regulatory 
podtlaku zaroveii. 

• kazda rampa musf byt vybavena Led primym osvetlenfm se srillrovym vypfnacem na rampe, nepl'fmym osvetlenim luzka s externim 

I ANO I vypfnacem na Stene a nocnfm Led svetlem se stmivacem na rampe 

I kazda rampa musi bYt osazena rychlospojkami medicinalnfch plynti -1ks 02, 2 ks vakuum,l ks SV4 pro kazde luzko I ANO 

I kazda rampa musi mit 5 ks samostatnych elektrickych zasuvek ZIS (230 V/50 Hz) pro kazde ltizko 

~ I • kazda rampa musf mit 4 ks samostatnych elektrickych zasuvek DO (230 V/50 Hz) pro kazde luzko 0 

I· kazda rampa musf mft 6 ks zdfrek PA-ochranneho propojenf pro kazde luzko II ANO 

I· kaida rampa musf mft 2 ks pripravy pro spojeni pacient- sestra pro kaide luzko II ANO 

• kazda rampa musi mit 1 ks pripravy pro slaboproud prop kazde luzko B:8 kazda rampa musf mit 1 ks datove dvojzasuvky pro prenos dat pro kazde luzko 0 

kazda rampa musi mit v horni casti medilistu po cele deice rampy ANO 

kazda rampa musi mit 1 ks v dolni casti medilistu o deice min.1000mm pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musi mit 2 ks drzaku pump a infuznich sacku a lahvf na tyci o deice 1000mm pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musi mft 1 ks polices uchycenim na spodni medilistu o min. rozmeru 400x300mm pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musi mit 1 ks drhiku monitoru na medilistu pro kazde ltizko-stavajid monitor ANO 

kazda rampa musf obsahovat uzavfrad ventily medicinalnlch plynu pro celou rampu ANO 

kazda rampa musr mit samostatny uzaviracf ventil pro kaidy jednotliv'{ druh plynu ANO 

kazda rampa musf mft odsouhlasene umistenf a rozlozenf v'{bavy rampy k ose pacienta vedenfm zdravotnickeho pracoviste ANO 

11.1.2. Technicke parametry 1 ks tfihizkove rampy pro nadstandardni pokoj Urologie JIP: ll I 
• 1 kus nastenne ti'Htizkove osvetlovaci a instalacnf rampy nad luzka o celkove deice 4500 mm,barevny odstfn RAL 9002, demont<li 

Gl I 

stavajicfch ramp a jejlch likvidace. Pred zahajenim vyroby je nutne provest zamerenf na miste, aby pozadovana v'fbava byla nad 

li.Jzkem. Terminalni jednotky musi bYt umfsteny v takove vzdalenosti od sebe, aby bylo umozneno pouiJvat zvlhcovace a regulatory 
podtlaku zaroven. 



I technicke pozadavky 

1.1. Charakteristika osvetlovacich a instalacnkh ramp k luikum pro Urologii, D1-4.NP: 
II ANO /NE II poznamky I 

• kazda rampa musl byt vybavena Led prfmym osvetlenim se sMrov'(m vypinacem na rampe, neprlmym osvetlenim luzka s externim 

vyplnacem na stene a nocnlm Led svetlem se stmivacem na rampe ANO 

I· kazda rampa musl b'{t osazena rychlospojkami medicinalnich plynu -1ks 02, 2 ks vakuum,l ks SV4 pro !<aide luiko II ANO II I I· kaida rampa musi mit 5 ks samostatnych elektrick'(ch zasuvek ZIS (230 v /SO Hz) pro kazde luzko II ANO I 
• kazda rampa musi mit 4 ks samostatnych elektrici<Ych zasuvek DO (230 V/50 Hz) pro ka~de h.izko 

~ kazda rampa musf mit 6 ks zdirek PA-ochranneho propojeni pro kazde luzko 0 
kazda rampa musi mit 2 ks pripravy pro spojeni pacient- sestra pro kazde luzko ANO I 
kaida rampa musr mit 1 ks pi'ipravy pro slaboproud prop kazde luzko ANO I 
kazda rampa musi mit 1 ks datove dvojzasuvky pro prenos dat pro kazde luzko ANO 

I I kazda rampa musi mit v horni casti medilistu po ceh? deice rampy ANO 
kazda rampa musi mit 1 ks v dolni casti medilistu o deice min.1000mm pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musi mit 2 ks drzaku pump a infuznich sacku a lahvi na tyci o deice 1000mm pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musr mit 1 ks polices uchycenlm na spodni medilistu o min. rozmeru 400x300mm pro kazde luzko ANO 

kazda ramp a musi mit 1 ks drzaku monitoru na medilistu pro kazde luzko-stavajid monitor ANO 

I kazda rampa musl obsahovat uzaviraci ventily medicinalnfch plynu pro celou rampu ANO 

I· kazda rampa musi mit samostatny uzavlracf ventil pro kazdy jednotliv'( druh plynu ANO 
1· kazda rampa musf mft odsouhlasene umisteni a rozlozeni v'(bavy rampy k ose pacienta vedenfm zdravotnickeho pracoviste II ANO 
1.1.3. Technicke parametry 11 ks dvouluzkoyYch ramp pro standardnr pokoje Urologie : I 
• 11 kusu nastennych dvouluzkovych osvetlovaclch a instalacnich ramp nad luzka o celkove deice 4300 mm (2x1SOO mm jedno 

G luzko+1300 mm prodluzovacf kus),barevny odstin RAL 9002, demontaz stavajicfch ramp a jejich likvidace. Pred zahajenim yYroby je 

nutne provest zamereni na miste, aby pozadovana yYbava byla nad luikem. Terminalni jednotky musf b'(t umisteny v takove 

radalenosti od sebe, aby bylo umozneno pouzivat zvlhcovace a regulatory podtlaku zaroveii. 

• kazda rampa musi b'{t vybavena Led prfmym osvetlenfm se snurov'(m vypinacem na rampe, nepi'imym osvetlenfm luzka s externlm 

~I I 
vypinacem na stene a nocnim Led svetlem se stmivacem na rampe 

• kazda rampa musi b'{t osazena rychlospojkami medicinalnfch plynu- 2ks 02, 1 ks vakuum pro kazde luzko 

kazda rampa musi mit 2 ks samostatnych elektrick'{ch zasuvek MOO (230 V/50 Hz) pro kaide luzko ANO 

kazda rampa musi mft 3 ks samostatnych elektrickych zasuvek DO (230 V/50 Hz) pro kazde luzko ANO 

kaida rampa musf mft 2 ks zdirek PA-ochranneho propojenf pro ka2de luzko ANO 

kazda rampa musr mit 2 ks prlpravy pro spojeni pacient- sestra pro ka~de luzko ANO 

kazda rampa musf mft 1 ks pripravy pro slaboproud prop kazde luzko ANO 

I I kazda rampa musf mft 1 ks datove dvojzasuvky pro pi'enos dat pro kazde luzko I ANO 
kazda rampa musi mft 1 ks v hornf casti medilistu o deice min.lOOOmm na stredu luzka pro kazde luzko 

I :~~ II I • kazda rampa musf mft 1 ks v dolnf casti medilistu o deice min.1000mm pro kazde luzko 

I· kazda rampa musi mit 1 ks drzaku pump a infuznich sacku a lahvf na tyci o deice 1000mm pro kazde luzko II ANO I 
I· kazda rampa musf mit 1 ks polices uchycenim na spodni medilistu o min. rozmeru 400x300mm pro kazde luzko II ANO I 



I technkke poiadavky 

1.1. Charakteristika osvetlovaclch a instalacnich ramp k hizkum pro Urologii, D1-4.NP: 
II ANO/NE II eoznamky I 

• kazda rampa musf mft 1 ks drzaku monitoru na hornr medilistU s ramfnkem 200 mm pro kazde luzko-stavajfd monit or ANO 
• kazda rampa musf obsahovat uzavfraci ventily medicinalnfch plynu pro celou rampu I ANO I 
• kazda rampa musi mit samostatny uzavirad ventil pro kazdy j ednot liV'{ druh plynu I ANO I 
• kazda rampa musf mit odsouhlasene umistenf a rozlozeni V'{bavy rampy k ose pacienta vedenfm zdravotnickeho pracoviste 

~~ I 
1.1.4. Technicke parametry 2 ks ti'ihiikov'{ch ramp pro standardnf pokoje Urologie : 

• 3 kusy nastennych triluzkov1{ch osvetlovacfch a instalacnfch ramp nad luzka o celkove deice 6000 mm {3x1500 mm j ed no luzko+l300 

Gl I 

mm prodluzovacf kus),barevny odstfn RAL 9002, demontaz stavajfcfch ramp a jejich likvidace. Pied zahcijenim v'{roby je nutne provest 

zamerenf na miste, aby pozadovana v'{bava byla nad luzkem. Terminalnf jednotky musf bYt umfsteny v takove vzdalenosti od sebe, 
a by bylo umo!neno pouzfvat zvlhcovace a regulatory podtlaku zaroveil. 

• kazda rampa musi bYt vybavena Led pi'fmym osvetlenim se snuroV'{m vypinacem na rampe, nepi'fmym osvetlenfm hizka s externfm 
ANO 

I vypinacem na stene a nocnfm Led svetlem se stmfvacem na rampe 

I· kazda rampa musi byt osazena rychlospojkami medicinalnfch plynu- 2ks 02, 1 ks vakuum pro kazde luzko ANO 
I· kazda rampa musi mit 2 ks samostatnych elektrickych zasuvek MOO (230 V/50 Hz) pro kazde luzko ANO 
I· kazda rampa musi mit 3 ks samostatnych elektrickych zasuvek DO (230 V/50 Hz) pro kazde luzko ANO _j 
• kazda rampa musf mit 2 ks zdii'ek PA-ochranneho propojenf pro kazde luzko ANO 
• kazda rampa musi mit 2 ks prfpravy pro spojeni pacient- sestra pro kazde luzko ANO 

• kazda rampa musi mit 1 ks pi'ipravy pro slaboproud prop kazde luzko 11.11.10 

kazda rampa musi mit 1 ks datove dvojzasuvky pro pi'enos dat pro kazde luzko lr ANO 

kazda rampa musf mit 1 ks v hornf casti medilistu o deice min.lOOOmm na stredu luzka pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musf mft 1 ks v dolnf casti medilistu o deice min.lOOOmm pro kalde luzko ANO 

kazda rampa musf mft 1 ks driaku pump a infuznfch sacku a lahvi na tyci o deice lOOOmm pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musf mit 1 ks polices uchycenfm na spodni medilistu o min. rozmeru 400x300mm pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musi mit 1 ks driaku monitoru na hornf medilistu s raminkem 200 mm pro kazde luzko-stavajid monitor ANO 
kazda rampa musl obsahovat uzavfrad venti!y medicinalnlch plynu pro celou rampu ANO 

I kazda rampa musf mit samostatny uzavfraci ventil pro kazdy jednotliV'{ druh plynu ANO 
I· kazda rampa musf mft odsouhlasene umfsteni a rozlozenf V)fbavy rampy k ose pacienta vedenfm zdravotnickeho pracoviste ANO 



Technlcke poiadavky 

"Luikove rampy pro Traumatologii, budova 01-S.NP" 

technicke poiadavky ANO /NE poznamky 
2.1. Charakteristika osvetlovadch a instalacnlch ramp k luikum pro Traumatologii, 01-S.NP: 

Dodavka luzkov'{ch ramp pro rozvody medicinalnich plynu k pacientskym luzkum na Oddeleni urologie. Tato spociva v dodani l ks 
I I 

dvouluzkove rampy + 1 ks tiiluzkove rampy pro nadstandardni pokoj a 11 kusu dvojluikov-fch + 2 kusu trrJuzkov'ich ramp na 
standardni pokoje vcetne jej ich instalace na stenu,demontaze a likvidace stavajidch luzkov¥ch ramp ,napojeni na jednotlive rozvody ANO 

medicinalnich plynu a elektroinstalaci. 

2.1.1. Technicke parametry 1 ks dvouluikove rampy pro nadstandardni pokoj Traumatologie JIP: . 1 kus nastenne dvojluzkove osvetlovaci a instalacni rampy nad luzka o celkove deice 4000 mm,barevny odstin RAt 9002, demontaz 

I 

stavajicich ramp a jejich likvidace. Pred zahajenim v'iroby je nutne provest zamereni na miste, aby pozadovana v-fbava byla nad 
ANO luikem. Terminalnl jednotky musf bYt umisteny v takove vzdalenosti od sebe, aby bylo umozneno pouzivat zvlhcovace a regulatory 

podtlaku zaroveii. 

• kazda rampa musf byt vybavena Led pi'imym osvetlenim se siiUrov¥m vypinacem na rampe, neprimym osvetlenim luzka s externfm 

I vypinacem na stene a nocnim Led svetlem se stmfvacem na rampe ANO 

• kazda rampa musi byt osazena rychlospojkami medicinalnich plynu -1ks 02, 2 ks vakuum,1 ks SV4 pro kazde luzko ANO 

• kazda rampa musi mft 5 ks samostatnych elektrickych zasuvek ZIS (230 V/50 Hz) pro kazde luzko ANO 

• kazda rampa musi mit 4 ks samostatnych elektrickych zasuvek DO (230 V/50 Hz) pro kazde luzko ANO 

!· kazda rampa musi mit 6 ks zdfrek PA-ochranneho propojeni pro kazde luzko ANO 

I· kazda rampa musf mft 2 ks prfpravy pro spojenf pacient- sestra pro kazde luzko ANO 

• kazda rampa musf mft 1 ks prfpravy pro slaboproud prop kazde hizko 8]8 • kazda rampa musf mit 1 ks datove dvojzasuvky pro prenos dat pro kazde hizko 0 

I· kazda rampa musf mit v horni casti medilistu po cele deice rampy ANO 

!· kazda rampa musi mit 1 ks v dolnf casti mediliStu o deice min.l OOOmm pro ka!de luzko ANO 

I· kazda rampa musf mit 2 ks drzakti pump a infuznfch sacku a lahvi na tyci o deice l OOOmm pro kazde luzko ANO 

I· kazda rampa musi mit 1 ks polices uchycenim na spodnl mediliStu o min. rozmeru 400x300mm pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musf mit 1 ks drzaku monitoru na medilistu pro kazde hizko-stavajici monitor ANO 

kazda rampa musf obsahovat uzavfraci ventily medicinalnfch plynu pro celou rampu ANO 

kazda ramp a musf mft samostatny uzavfrad ventil pro kazdy jednotliv¥ druh plynu ANO 

kazda rampa musf mft odsouhlasene umfstenf a rozlozenf v¥bavy rampy k ose pacienta vedenim zdravotnickeho pracoviste ANO 

jZ.1.Z. Technicke parametry 1 ks tfiluzkove rampy pro nadstandardnf pokoj Urologie JIP: 

• 1 kus nastirmne triluzkove osvlhlovad a instalacni rampy nad luzka o celkove deice 4500 mm,barevny odstin RAL 9002, demont;H 

G I 

stavajicich ramp a jejlch likvldace. Pi'ed zahajenim vyroby je nutne provest zam~renl na mfst~, aby pozadovana V'(bava byla nad 

tuzkem. Termlnalni jednotky musi bYt umisteny v takove vzdalenosti od sebe, aby bylo umozneno pouzfvat zvlhcovace a regulatory 
podtlaku zaroven . 



t echnicke pozadavky I ANO / NE II poznamky I 
2.1. Charakteristika osvetlovadch a instalacnlch ramp k IUikum pro Traumatologli, 01-S.NP: 

• kazda rampa musf byt vybavena Led pi'fmym osvetlenfm se ~Mrovym vypfnacem na rampe, nepi'fmym osvetlenim luzka s externfm 
vypfnacem na stene a nocnfm Led svetlem se stmfvacem na rampe ANO 

• kazda rampa musf byt osazena rychlospojkami medicinalnich plynu -lks 02, 2 ks vakuum,l ks SV4 pro ka~de luzko I ANO I I· kaida rampa musf mft 5 ks samostatnych elektrick'ich zasuvek ZIS (230 v /50 Hz) pro kazde luzko II ANO I 
• kazda ramp a musf mft 4 ks samostatnych elektrickych zasuvek DO (230 v /50 Hz) pro kazde luzko ANO 

• kazda rampa musf mit 6 ks zdfi'ek PA-ochranneho propojenf pro kazde hiZko ANO 

• kazda rampa musf mit 2 ks prfpravy pro spojeni pacient- sestra pro kazde luzko ANO I I· ka~da rampa musi mit 1 ks prfpravy pro slaboproud prop kazde luzko ANO I I· kazda rampa musf mft 1 ks datove dvojzasuvky pro pi'enos dat pro kazde luzko ANO 

'I I • kazda rampa musf mit v horni casti medilistu po cele deice rampy ANO 

• kazda rampa musi mit 1 ks v dolni casti medilistu o deice min.1000mm pro kazde luzko I ANO 

I· kaida rampa musi mit 2 ks drzaku pump a infuznfch sacku a lahvi na tyci o deice lOOOmm pro kaide luzko ANO 

I· kazda rampa musi mit 1 ks polices uchycenim na spodnf mediliStu o min. rozmeru 400x300mm pro ka~de lll~ko ANO 

I • kazda rampa musf mit 1 ks drzaku monitoru na medilistu pro kazde luzko-stavajici monitor ANO 

• kazda rampa musf obsahovat uzaviraci ventily mediclnalnich plynu pro celou rampu ANO 

I· kazda rampa musf mft samostatny uzavfrad ventil pro kaidy jednotlivy druh plynu ANO 

I· kazda rampa musf mit odsouhlasene umfstenr a rozlozenf v'(bavy rampy k ose pacienta vedenim zdravotnickeho pracoviSte ANO 

2.1.3. Technicke parametry 11 ks dvouluzkov'fch ramp pro standardni pokoje Urologie : 

. 11 kusu nastennych dvouluikov'(ch osvetlovadch a instalacnich ramp nad luzka o celkove deice 4300 mm (2x1500 mm jedno 

luzko+1300 mm prodluzovacf kus),barevny odstin RAL 9002, demontaz stavajfcich ramp a jejich likvidace. Pi'ed zahajenfm v'froby je• 
ANO 

nutne provest zamei'enr na mlst e, aby pozadovana v'fbava byla nad luzkem. Terminalni j ednotky musf bYt umisteny v takove 

vzdalenosti od sebe, a by bylo umozneno pouzfvat zvlhcovace a regulat ory podtlaku zaroveii. 

• kazda rampa musf byt vybavena Led pffmym osvetlenfm se snurovym vypfnacem na rampe, nepl'imym osvetlenfm luzka s externfm 

II I 
vypinacem na stene a nocnfm Led svetlem se stmfvacem na rampe 

ANO 

I· kazda rampa musf byt osazena rychlospojkami medicinalnfch plynu- 2ks 02, 1 ks vakuum pro kazde luzko ANO 

I· kaZda rampa musi mit 1 ks samost atnych elektrickych zasuvek M OO (230 V /50 Hz) pro kazde luzko ANO 

I· kazda rampa musi mit 2 ks samostatnych elektrickych zasuvek DO (230 V/50 Hz) pro kazde luzko ANO 

1· kazda rampa musf mft 2 ks zdirek PA-ochranneho propojeni pro kazde luzko ANO 

I I • kazda rampa musi mit 2 ks pi'fpravy pro spojeni pacient- sestra pro kazde hizko ANO 

• kazda rampa musf mft 1 ks pripravy pro slaboproud prop kazde luzko AND I 
I· kazda rampa musi mit 1 ks datove dvojzasuvky pro prenos dat pro kaide luzko ANO I 
• kazda rampa musi mit 1 ks v hornf casti medilistu o deice min.lOOOmm na sti'edu l u~ka pro kazde luzko 

I :~~ II r • kazda rampa musi mit 1 ks drzaku pump a lnfuznfch sacku a lahvf na tyci o deice lOOOmm pro kazde luzko 

• kazda rampa musf obsahovat uzaviraci ventily medicinalnich plynu pro celou rampu I ANO I I· kazda rampa musi mit samostatny uzaviraci ventil pro kazdy jednotliv-{ druh plynu II AND I 



technicke pozadavky I ANO/ NE II poznamky I 
2.1. Charakteristika osvetlovadch a instalacnlch ramp k luzkum pro Traumatologii, 01-S.NP: 

• kazda rampa musf mit odsouhlasene umfstenf a rozlozenf v-tbavy rampy k ose pacienta vedenfm zdravotnickeho pracoviste ANO 

2.1.4. Technicke parametry 2 ks trnuzkov'ich ramp pro standardnf pokoje Urologie: I I . 3 kusy nastennych t i'iluzkov-tch osvetlovacfch a instalacnfch ramp nad luzka o celkove deice 6000 mm (3x1500 mm jedno luzko+l300 

mm prodluzovaci kus).barevny odstfn RAL 9002, demontaz stavajidch ramp a jejich likvidace. Pred zahajenim v'iroby je nutne provest 
ANO zamei'eni na mfst e, aby poiadovana v'ibava byla nad luzkem. Terminalni jednotky musi b'{t umfst eny v takove vzdalenosti od sebe, 

aby bylo umozneno pouzivat zvlhcovace a regulatory podtlaku zaroven. 

• kazda rampa musf bYt vybavena Led pi'fmym osvetlenfm se sr'\Urov-tm vypfnacem na rampe, nepi'fmym osvetlenfm hizka s externfm 

vypfnacem na stene a nocnim Led svetlem se stmivacem na rampe ANO 

J· kazda ram pa musr bYt osazena rychlospojkami medicinalnfch plynu- 2ks 02, 1 ks vakuum pro kazde luzko ANO I I· kazda rampa musi mit 1 ks samostatnych elektrick'{ch zasuvek MOO (230 V/50 Hz) pro kazde luzko ANO I 
• kazda rampa musi mit 2 ks samostatnych elektrickych zasuvek DO (230 V/50 Hz) pro kazde luzko ANO 

II I kazda rampa musf mft 2 ks zdfi'ek PA-ochranneho propojeni pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musf mit 2 ks pl'fpravy pro spojenf pacient- sestra pro kazde luzko ANO I 
kazda rampa musf mit 1 ks prfpravy pro slaboproud prop kazde hizko 

I :~~ II I kaida rampa musf mft 1 ks datove dvojzasuvky pro pi'enos dat pro kazde luzko 

kazda rampa musi mit 1 ks v horn! casti medilistu o deice min.1000mm na sti'edu luzka pro kazde luzko ANO 

kaMa rampa musi mit 1 ks drzaku pump a infuznfch sacku a lahvf na tyci o deice 1000mm pro kazde luzko ANO 

kazda rampa musi mft 1 ks drzaku monitoru na horni mediliStu s ramfnkem 200 mm pro kazde luzko-stavajfd monitor ANO 

kazda rampa musf obsahovat uzavirad ventily medicinalnich plynu pro celou rampu ANO 

kazda rampa musf mft samostatny uzavfrad ventil pro kazdy jednotlivY druh plynu ANO 

• kazda rampa musf mft odsouhlasene um1stenl a rozlozenf v'ibavy rampy k ose pacienta vedenim zdravotnickeho pracoviste ANO 
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Kap. popis polo!~ 
A. UPRAVEN ROZPOCTOVE NAKLADY 

1 C21M- Elektromont41e (MONTA2) 
2 C21M - Elektromontate (MAT.NOSN'i') 
3 Podru!ny materittl 

Rekapltulace 

4 Podll pridrutenych vjkon(J z C21 M a navAzaneho materiAiu 
5 C801-3 - Stavebnl prAce- vyseky, kapsy, rjhy (MONTAl) 
6 Ostatnl material (MAT.NOSNY) 
7 Podrutny material 

8 Ptesun dodavek 
CELKEM URN 

B. HZS 
9 Hodinova zuetovacl sazba 

CELKEM HZS 

C. DODAVKA ZA~IZENI 
10 Dodavka zarlzenl (specifikace) 
11 Doprava dodavek 

CELKEM DODlVKA 

D. VEDLEJ~I ROZPOtTOVE NAKLADY 
12 Doprava 

CELKEM VRN 

REKAPITULACE CELKEM 

CELKEM - naklady bez DPH [Kc] : 
hodnoty DPH: 
naklady vcetne DPH: 
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~ladOPH Z8klad 21% ZBklad 15% 

1n 714,00 
138 060,00 

105,00 

8886.00 
36 622,00 

105,00 
6 903,00 

105,00 
368 500,00 

190 277.00 
1DO 277,00 

230 673,00 
520,00 

231193,00 

1 030,00 
1030,00 

791000,00 

ZAklad 21% 



C21 M - ElektromonWe 
pof ¢ ¢1Slo pol. !!!!~a~lo!k~ jecln.cena mnofatvl Jedn. celllemiK¢1 OPH 

1 210010005 trubka oheb.el.lnsl. typ 39,00 420,00 m 16380,00 21% 

23 R=36mm ( pro 
slaboproudy jako rez.81V8 
) 

2 210100001 ukon¢.vod.v 59,00 444,00 ks 26196,00 21% 
rozv.v¢.zap.a konc.do 
2.5mm2 

3 210220452 oohran.pospoj. v 20,00 360,00 m 7200,00 21% 
pradel.apod. Cu 4-
16mm2 (pu) 

4 210610045 CXKH·R 3Cx1.6 mm2 24,00 360,00 m 6640,00 21% 
750V(PU) 

5 210610046 CXKH-R 3Cx2.5 mm2 27,00 1650,00 m 49950,00 21% 
760V (PU) 

6 210950101 ozneoovacl Atltek ne 27,00 148,00 ks 3996,00 21% 
kabel 

7 211010002 osezenl hmozdinky do 16,00 1120,00 ks 17920,00 21% 
cihlovllho zdlva HM 8 

8 215012130 li~ta vkllldacls vi¢kem 98,00 460,00 m 45080,00 21% 
40mm 

9 220320002 Modul d&lkovll slgalizace 1176.00 2,00 ks 2352,00 21% 
MDS 

Celkem za cenlk : 177714,00 

Z6.klad DPH Zlklad 21% Zlklad 15% Zlklad 0\ 

Cena za cen1k c e lkem: 

C801-3 • Stavebnl erace - vYSek~, ka~s~, ,.Yh~ 
~e. f!slo~ ~Is polo!~ j&dn.eena mnohtvi ~n cetkem ll<cj OPH 

1 61140-3399 Malov~nl- 55,00 180.00 m2 9900.00 21% 
cca6m2/rampu ( veatni 
materil!ilu ) 

2 61240-1191 Oprave omltky s~n , 302,00 30,00 kus 9060,00 21% 
prostupCI, { vcetn6 
materltllu) 

3 97103-5141 vybour.otv .cihl.mallcem. 196,00 42,00 ks 8232,00 21% 
do R• 60mm ll.do 300mm 

4 97908-1111 Odvozsutla 196,00 4,00 t 784,00 21% 
vybouranYch hmot na 
skltldku do 1 km 

5 97908-1121 Odvoz sutl na skladku za 31,00 30.00 km 930,00 21% 
ke!dy dalll1 km 

6 97906-2111 Vnitrostaven~Atnf doprava 784,00 4,00 t 3136,00 21% 
sutl do 10m 

7 97906-2121 Vnltrostaven. doprava 8,00 160,00 t 1280,00 21% 
sutl za ka!dYch dal!fch 
5m 

8 97908-3121 Ulofenl na skltldce 825,00 4,00 I 3300,00 21% 

Celkem za cenlk: 36622,00 

Z6.k1ad DPB Ziklad 21\ Z6.k1ad 15\ Z6.k1ad 0\ 

Cena za cen1k c e l kem : 

Material~ 
~r.e cialo ~1. ~sPQlotky Jedn.cena moozstvl Jedn. celkemiKtl DPH 

0 1 000006 J·Y(ST)Y 4x2x0,6 14,00 120,00 m 1680,00 21% 
2 010107-U CY 6 ZEL. ZLUTY 14,00 360,00 M 5040,00 21% 
3 010175-U CXKH-R 3CX1,5 29,00 360,00 M 10440,00 21% 
4 010176-U CXI<H-R 3CX2,5 38,00 1850,00 M 70300,00 21% 
5 200084 LIST A LV 40X40 56,00 560.00 M 31360,00 21% 

Polyprofll 
6 200148 TR.OHEBNA PVC 2336 28,00 420,00 M 11760,00 21% 

Strana 3/4 



7 240005 HM.+VRUT 2,00 1120,00 KS 
910/SOI6X50/2351099 

08 5628101870010 Atitek z PVC na ozna~ 5,00 148,00 KUS 
kabelu -359050 

09 6225016 PRICHYTKA VAZACI 181 .00 22,00 BAL 
CIMCO 160x2.5m ( 
100ks) 

0 10 YPT16040 Popisovacl tlftek 7.00 74.00 ks 

Celkem za mater161l(: 

Zak1ad DPH Z6k1ad 21% Zik1ad 15% Zak1ad 0\ 
Protez (5, 00%) : 

zak1ad DPH Zaklad 21\ zaklad 15\ ziklad 0\ 
Cena za materi! l y celkem: 

pCJU:. 61alo pol 
01 090493 

02 090493 

03 090493 

04 090493 

0 5 4161010 

Dodavky zai'izeni (specifikace) 
popts polofky jedrr.cena mnotstvl )edn 
Rozvadec RMS.4.1. - 72953,00 1,00 ks 
DOPLN~NI v6etn9 
vyzbroje viz. vykr. - PO + 
( reg~l atyp pro trafo ) 

Rozvadet RMS.4.2. -
OOPLN~N[ v6etn9 
vj'zbroje viz. vykr. - PO 

Rozva~6 RMS.5.1. -
DOPLN~I vtetne 
vyzbro)e vtz. vykr. - PO + 
( regilt atyp pro trafo ) 

Rozvad66 RMS.5.2. -
DOPLN~NI v6etne 
vyzbroje viz. vykr. - PO 

MDS-DIIP20 - Modul 
dalkove stgallzace 

29 412,00 1.00 ks 

72953,00 1,00 ks 

28903,00 1,00 ks 

13 226,00 2,00 KS 

2240,00 21% 

740.00 21% 

3982.00 21% 

516.00 21% 

138060,00 

ceikern [Kt) DPH 
72953,00 21% 

29412,00 21% 

72953,00 21% 

28903,00 21% 

26452,00 21% 

Celkem za dodflvky: 230673.00 

zaklad DPH zaklad 21\ zaklad 15\ zaklad O\ 
Cena za dodAvky celkem: 

Pnice v HZS 
~rt flslo~l ~pis ~lo.tky Jedn.cena· mnotstvi jedn. cekem !Koj 

1 Revize elektro 464.00 35,00 hod. 16240,00 

2 Projekt elektro skutetny 516,00 20,00 hod. 10320.00 
slav 

3 VymMovanl tras. 361.00 20,00 hod. 7220,00 
4 Pflprava staveniMe 361,00 20,00 hod. 7220,00 

5 Sekacl prace 340,00 60,00 hod. 20400,00 
6 Vy!Mfovlmi RAMP. 361,00 30.00 hod. 10830,00 

kabelovych tras. 

7 Spoluprace s reviznfm 361,00 12,00 hod. 4332,00 
technlkem 

8 Demontatni pnice 361,00 240,00 hod. 86640,00 

9 Napojenl na sto\vajicl 361,00 25,00 hod. 9025,00 
okruh 

10 Pfepojeni stavajici 361,00 60,00 hod. 18050,00 
lnstalace 

Celkem za ~rae! v HZS: 190277.00 

Cena za prAci v HZS celkem: 
Ziklad DPH Zak1ad 21% Zak1ad 15\ Zak1ad 0% 

773346,00 
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PROTOKOL 0 PREDAN( A PREVZETI DfLA 

Nazev zakazky: 0 

Zakazkov~ Cislo objednatele: 0 

Zak;bkove ffslo zhotovltele: o 

Objednatel: 

Konecny ufivatel : 

Zhotovitel: Drager Medical s.r.o., Obchodni 124, 251 01 testlice 

Dr~ger Medical s.r.o., Provozovna: Na Vy~ehrade 1098, 572 01 Policka 

Termfn zahajenf dfla 

die smlouvy/objednavky die skutecnosti: prodlenl (dny): 

Term in pfedanl drla 

die smlouvy/objednavky die skutefnosti: prodlenf (d"'l}: 

Ke zpo~deni s predanim dna nedoslo vinou zhotovitele. Sankce die SoD/objednavky nebudou uplatneny. 

zaruky Zaruka od Zaruka do 

24 mesfcl.l na pffstroje 5 vlastnf zarucnfm llstem 00.01.1900 

60 meslcu na zbytek dlla 00.01.1900 

Na zaklade Vlj~e uvedene smlouvy predava zhotovitel dndnfho dne dllo objednateli a objednatel toto dilo pi'ebfra. 

Objednatel akceptuje predane dllo v rozsahu die predavaclho protokolu 

Objednatel prohla~uje, ze prebfra dokoncene dflo bez Vljhrad, ve stavu odpovfdajlclm smluvenemu rozsahu, kvalite, 

funkcnosti a zpusobilosti sloullt svemu ucelu. 

Objednatel prohlaJuje, le prevzate dilo obsahuje nasledujicf vady a nedodelky a zhotovitel souhlasf s vyctem a s 

terminem urcenym k jejich odstranenl 

Pfedal: Pi'evzal: 

jmeno, prfjmenf jmeno, prljmeni 

funkce vedoud projektu funkce 

dne: 




