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Hlášení reklamace

D a tu m 21.10.2021 Č a s 13:56

T y p  z a ř íz e n í ASDEK

M ísto Senohraby

P o p is  r e k la m a c e
Při půlročních prohlídkách se nepodařilo zkalibrovat čidlo IHL (HABD1) na teplotách 30°C a 70°C. Odchylky naměřených 
teplot byly mimo toleranci.
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Převzetí opravy zákazníkem
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