
Ústav experimentální botaniky,v.v.i. 
Akademie věd ČR 

 165 02 Praha 6 – Lysolaje, Rozvojová 263 

              IČO : 61389030 
DIČ : CZ61389030 

OBJEDNÁVKA    číslo :      03/22

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
Česká spořitelna a.s.        
Olbrachtova 1929/62, Praha 4 
pobočka: Komerční centrum Praha Západ 
Štefánikova 17, Praha 5 
kód banky: 0800 
účet č. 4193962 

Dodací lhůta: co nejdříve 
Pro:
V Praze dne: 6.6.2022 

Objednáváme u Vás níže uvedené zboží. 
Fakturu a zboží zašlete na níže uvedenou dodací adresu a uveďte číslo objednávky.     

komplexní revitalizace napájení QTrap 4000           1x 64 130,0  Kč (s DPH) 

Dodací adresa: 
ÚEB AVČR, Rozvojová 313 (budova B2) Praha 6 – 
Lysolaje, 165 02
Tel. 225106803

Ivo Machan 
Osvobození 117  273 
51 Malé Kyšice 
mobil: 720 755 039 

e-mail: @salestools.cz
IČ: 64554376



Zdroje nepřetržitého napájení a motorgenerátory 
Inteligentní systémy energetického řízení 

Optimalizace návrhů energetického zabezpečení 
________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
Ivo Machan  mobil:  
Osvobození 117  e-mail: @salestools.cz
273 51   Malé Kyšice IČO: 64554376 

Vážený pan 

Ústav experimentální botaniky AV ČR 
Rozvojová 313 
Praha 6 - Lysolaje 
165 02   

Dne 3. 6. 2022 

Věc: Nabídka komplexní revitalizace napájení QTrap 4000 

Vážený pane doktore, 

v souladu s Vaším požadavkem a na základě závěrů návštěvy odborníka na Vašem pracovišti, zasílám návrh 
řešení stávající situace související se záložním napájením systému QTrap 4000 v laboratoři rostlinných 
biotechnologií Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze. 

Na základě odborné analýzy stávajícího řešení a posouzení technického stavu jednotlivých komponent 
systému záložního napájení elektrickou energií k hmotnostnímu spektrometru QTrap 4000 doporučujeme, 
po 11 letech nepřetržitého provozu tohoto technologického celku, jeho celkovou revitalizaci. 

Výše uvedenou službu Vám dokážeme poskytnout „na klíč“ a sestávala by z níže uvedených kroků: 
1. Návštěva certifikovaného odborníka za účelem posouzení stávajícího řešení (již uskutečněno)
2. Návštěva certifikovaného odborníka k provedení veškerých úkonů v souladu s bezpečnostními

a kvalitativními normami
3.  Výměna stávajícího elektrického vedení pro napájení záložního zdroje i napájených zařízení
4. Upgrade stávající UPS Eaton PW 9130 3kVA na aktuální model Eaton 9SX 3kVA
5. Konfigurace a odzkoušení nového řešení
6. Plná záruka na dodané výrobky a služby v trvání 24 měsíců
Celková, maximální cena služeb ve výše uvedeném rozsahu byla stanovena na 53.000,- Kč bez DPH 

Garantuji, že uvedená cena nebude v žádném případě překročena a bude účtována v souladu se skutečným, 
konečným rozsahem služeb a použitého materiálu, z tohoto důvodu lze očekávat její celkové snížení o 5 až 
10%. 

V případě zájmu o provedení komplexní revitalizace systému záložního napájení hmotnostního spektrometru 
QTRAP 4000 prosím o vystavení objednávky s uvedením následujících identifikačních údajů dodavatele: 

Osvobození 117 
273 51   Malé Kyšice 
IČ: 64554376 
DIČ: CZ7406160168 

Velice děkuji za laskavou spolupráci a přeji příjemný den. 

S úctou, 

partner AMEDIS pro oblast UPS 


	IvoMachan - oprava napájení Q-Trap 6.6.2022
	22_06_03_nabídka komplexní revitalizace napájení QTrap 4000_ÚEB Praha

