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Kupní smlouva 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
(dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany: 
 

1. Fakultní nemocnice Bulovka 
sídlo:  Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 
IČO:   00064211 
DIČ:   CZ00064211  
zastoupená:   Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice 
bankovní spojení: XXXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXXX 
datová schránka: XXXXXXX 

(dále jen „Kupující“)   
 

a 
 

2. CHEIRÓN a.s. 
zapsaná:  v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8964 
sídlo:  Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6 
zastoupená:  Ing. Jindřichem Petříkem, MBA, člen představenstva 
IČO:   27094987 
DIČ:  CZ27094987 
bankovní spojení:   XXXXXXX 
č. účtu:  XXXXXXX 
datová schránka: XXXXXXX 

(dále jen „Prodávající“) 

(Kupující a Prodávající společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

Článek I.  
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení zadávaného v otevřeném 

nadlimitním řízení na veřejnou zakázku s názvem „Monitorovací systém pacientů vč. 

telemonitorace pro JIP a ambulance Interní kliniky vč. pozáručního servisu“ (dále jen „veřejná 

zakázka“) je realizace předmětné veřejné zakázky, tj. dodávka 1 ks monitorovacího systému 

pacientů vč. telemonitorace včetně příslušenství, jehož technickou specifikaci dokládá Prodávající 

v příloze č. 1 této Smlouvy (dále souhrnně jako „zboží“ nebo též jako „systém“).  

2. Součástí plnění dle této Smlouvy je tak zejména dodání, instalace a uvedení systému do rutinního 

klinického provozu, tj. provedení všech zkoušek a instruktáží k tomu nezbytných, provedení 

veškerých kabelážních instalací, dodání a předání dokladů osvědčujících způsobilost dodávaného 

systému k účelu užívání v České republice a dalších plnění uvedených zejména v tomto článku 

Smlouvy. 

3. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednané 

v této Smlouvě, resp. její příloze č. 1 a Kupující je povinen zboží řádně dodané bez vad převzít a 

zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle článku II. Smlouvy, způsobem dle čl. IV. 

Smlouvy a za podmínek ve Smlouvě dále stanovených. 
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4. Součástí plnění Smlouvy je dále provedení technického a aplikačního zaškolení 2-3 uživatelů 

Kupujícího v jeho sídle, poskytování dalších plnění po dobu záruky zboží, jako např. pravidelné 

technické kontroly – bezpečnostně technické kontroly (dále též jako „BTK“) dle § 45 zákona č. 

89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o 

změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon o zdravotnických prostředcích“) a předání následujících dokumentů Kupujícímu současně 

se zbožím, a to zejména:  

a) záruční list, 

b) platné prohlášení o shodě, vydané dle legislativy evropské či národní notifikovanou osobou 

(pokud platná legislativa takové doklady ke zboží vyžaduje)1, 

c) dále návod k použití a údržbě v ČJ 1x na CD (nebo USB/flash disku) + 1x v tištěné podobě ke 

každému kusu dodaného zboží, 

d) osvědčení, certifikáty a atesty, které jsou vydávány dle zvláštních předpisů pro jednotlivé druhy 

zboží k tomu oprávněnými osobami (pokud platná legislativa takové doklady ke zboží 

vyžaduje), 

e) seznam a certifikáty osob provádějící technické a aplikační zaškolení a servisní činnosti dle 

zákona o zdravotnických prostředcích,  

f) předávací protokol, 

g) protokol o uvedení systému do provozu bez vad, 

h) protokol o provedení technického a aplikačního zaškolení uživatelů Kupujícího. 

5. Prodávající prohlašuje, že je: dovozcem zboží.  

6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prodávaného zboží, resp. že tohoto vlastnictví 

nabude nejpozději před zahájením dodávky zboží Kupujícímu.  

7. Prodávající dále prohlašuje, že zboží dodané dle této Smlouvy bude nové, nepoužívané a 

nemodernizované. Dodávka již použitého, repasovaného, modernizovaného zboží se považuje za 

podstatné porušení Smlouvy. 

8. Prodávající podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v čestném prohlášení k sociálně 

odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky Prodávajícího podané v rámci 

veřejné zakázky. Kupující je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení Prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, 

zavazuje se Prodávající k jejich předložení nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné 

výzvy Kupujícího. 

 

                                                 
1 Kupující požaduje, aby Prodávající předložil prohlášení o shodě a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložené prohlášení o shodě 

musí být v souladu s jedním z níže uvedených bodů: 

  

- Prohlášení o shodě v souladu se směrnicí evropské rady 93/42/EHS (MDD), pokud bylo vydáno do 25. 5. 2021 včetně a je 

stále platné, nebo 

- Prohlášení o shodě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2017/745 (MDR), pokud bylo vydáno od 26. 5. 

2021 včetně 

 

Prohlášení o shodě musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce v souladu § 8 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických 

prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek II. 
Kupní cena 

1. Kupní cena plnění uvedeného v článku I. této Smlouvy byla dohodnuta ve výši:  

               3 746 907,30  Kč bez DPH 

                   786 850,53  Kč výše DPH 21 %  

               4 533 757,83   Kč včetně DPH 21% 

2. Kupní cena bez DPH je konečná, její podrobný výpočet je uveden v příloze č. 2 Smlouvy. Kupní cenu 

v Kč včetně DPH je možné překročit pouze tehdy, dojde-li po uzavření této Smlouvy v době do 

dodání zboží ke změně právních předpisů upravujících sazbu DPH náležející k předmětu této 

Smlouvy. Za správnost stanovení výše a výpočtu DPH odpovídá Prodávající.  

3. Kupní cena pokrývá veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, tj. s dodávkou, 

instalací a zprovozněním systému, včetně nákladů na dopravu až do místa plnění, vč. poplatků, 

pojištění, odměn za licence a aktualizace SW systému, cel atd. Kupní cena zahrnuje také náklady 

Prodávajícího bezprostředně související s dodávkou systému, zejména náklady na zprovoznění a 

předvedení zboží Kupujícímu, na provedení technického a aplikačního zaškolení 2-3 uživatelů 

Kupujícího dle čl. 1 odst. 4 Smlouvy, na záruční plnění a na pravidelné technické kontroly – BTK 

systému v době záruky dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích. 

4. Kupující se stává vlastníkem zboží po předání a převzetí zboží bez vad písemným protokolem 

podepsaným oběma zástupci smluvních stran (viz čl. III. odst. 3 a násl. Smlouvy). 

Článek III.  
Dodací podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající zboží uvedené v čl. I. této Smlouvy dodá Kupujícímu ve 

lhůtě do osmi (8) týdnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o 

konkrétním datu dodání zboží Prodávající vyrozumí Kupujícího, nejpozději 5 pracovních dnů 

předem, a to e-mailem zaslaným na adresu oprávněné osoby Kupujícího uvedenou v odst. 7 tohoto 

čl. Smlouvy. 

2. Prodávající dodá zboží tak, že zboží vybalí, zkompletuje a nainstaluje na konkrétním místě, určeném 

Kupujícím na dodací adrese zboží uvedené v odst. 6, níže, současně zajistí provedení technického 

a aplikačního zaškolení 2-3 uživatelů Kupujícího v sídle Kupujícího osobou Prodávajícího 

autorizovanou výrobcem systému. Prodávající současně Kupujícímu předá ke zboží prohlášení o 

shodě vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a dále: zápis o 

vyzkoušení předaného zboží, záruční list, návod na používání a údržbu v českém jazyce (1x tištěná 

verze a 1x elektronická podoba) a protokol potvrzující provedení technického a aplikačního 

zaškolení instruktáže a další dokumenty dle čl. I. odst. 3 Smlouvy.  

3. O úspěšném provedení zkoušek funkčnosti a uvedení zboží do provozu bez vad Prodávající sepíše 

ve lhůtě do 1 pracovního dne od dodávky na místě plnění písemný „protokol o uvedení systému do 

provozu bez vad“, který bude také potvrzovat splnění všech uvedených povinností uvedených 

v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy a předá jej odpovědnému zaměstnanci Kupujícího 

k potvrzení skutečností v něm uvedených. 

4. Řádné dodání zboží potvrdí Prodávajícímu odpovědný zaměstnanec Kupujícího podpisem 

předávacího protokolu, jehož přílohou bude ze strany Prodávajícího potvrzený protokol o uvedení 

systému do provozu bez vad, a to nejpozději do 1 pracovního dne od předložení těchto dokumentů, 

čímž dojde ke splnění závazku Prodávajícího dodat zboží Kupujícímu. Předávací protokol musí 

obsahovat zejména tyto náležitosti: specifikaci zboží, místo a datum předání zboží, způsobilost 

zboží k použití za účelem uvedeným v prohlášení o shodě a návodech k použití a jiné uživatelské 

dokumentaci v rámci platných legislativních požadavků, způsobilost obsluhy zboží a jsou – li 
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nezbytné, pak i protokoly zkušební, měřící, cejchovací, revizní a další. Naplnění výše uvedených 

požadavků potvrdí Prodávající na předávacím protokolu prohlášením: „Výše uvedený výčet 

dodaných položek zboží splňuje výrobcem uváděné parametry, je plně funkční a bezpečné 

pro použití při poskytování zdravotní péče pracovníky Kupujícího“.   

5. Prodávající je povinen při předání sytému předložit Kupujícímu doklad o registraci servisní 

organizace dle ustanovení § 23 zákona o zdravotnických prostředcích, dále je povinen předložit 

kopie certifikátů (osvědčení) osob Prodávajícího způsobilých k provádění instruktáže personálu pro 

obsluhu a běžnou údržbu systému a kopie certifikátů (osvědčení) osob Prodávajícího způsobilých 

k provádění servisu (bezpečnostně technických kontrol a oprav dodaného systému) dle ustanovení 

§ 41, 45 a 46 zákona o zdravotnických prostředcích. 

6. Odpad, vzniklý při dodání zboží na místě je Prodávající povinen na své náklady odstranit. 

7. Místo plnění je Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň, budova č. 10, 

Interní oddělení. Pověřeným přejímajícím odpovědným zaměstnancem je: Ing. Jan Ševčík, tel.: 

+XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX. 

8. Kupující není povinen převzít zboží, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud neodpovídá 

specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo 

se zbožím nebyla dodána Smlouvou specifikovaná dokumentace. 

9. V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto 

článku určité zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční zboží, 

splňující veškeré parametry specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečné lhůtě 5 

pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném termínu dodání. Ustanovení odstavce 

4. a násl. tohoto článku Smlouvy v tomto případě platí obdobně. 

10. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího převzetím, ke kterému dojde podpisem 

předávacího protokolu a protokolu o uvedení systému do provozu bez vad, potvrzujícím převzetí 

zboží. 

11. Pro řádnou funkci zboží je nutné provádět pravidelné odborné prohlídky a odbornou údržbu 

systému dle zákona o zdravotnických prostředcích, jejichž cena je zahrnuta v kupní ceně zboží, které 

provádí Prodávající v rámci záručního servisu, jehož rozsah a podmínky jsou uvedeny v čl. V. této 

Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že poskytování pozáručního 

servisu systému je předmětem samostatné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím 

Článek IV.  
Platební podmínky 

1. Prodávající po dodání zboží vystaví jeden daňový doklad – fakturu (dále jen „faktura“) ve lhůtě do 

14 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým je den předání zboží předávacím protokolem, 

obsahujícím rovněž přílohu - prostou kopii protokolu o uvedení systému do provozu bez vad a 

který bude obsahovat údaje o Kupujícím tak, jak jsou uvedeny v záhlaví a v článku III. této Smlouvy, 

jakož i všechny zákonné náležitosti.  

2.  Kupující uhradí kupní cenu dle faktury Prodávajícího, vystavené v souladu s odst. 1 tohoto článku 

Smlouvy do 60 dnů ode dne jejího vystavení a doručení Kupujícímu. 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto Smlouvou a právními předpisy a bude 

splatná v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku Smlouvy, a to bezhotovostním 

převodem v Kč na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy. Příloha faktury – 

viz odst. 1 tohoto článku Smlouvy. 

4.  Nebude-li faktura obsahovat veškeré zákonné náležitosti a náležitosti stanovené touto Smlouvou, 

je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu a vyžadovat její doplnění. Nová (60denní) lhůta 

mailto:jan.sevcik@bulovka.cz
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splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet znovu od začátku ode dne, kdy Prodávající doručí 

doplněnou, opravenou nebo nově vystavenou fakturu Kupujícímu. 

5.  Pro úhradu nákladů vynaložených Prodávajícím za poskytnutí servisních úkonů nespadajících pod 

záruční servis (blíže viz čl. V. odst. 6 a příloha č. 3b Smlouvy) se přiměřeně použijí ustanovení tohoto 

článku Smlouvy. Za den zdanitelného plnění se považuje den předání řádně opraveného zboží 

Prodávajícím Kupujícímu. 

Článek V.  
Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

1. Prodávající odpovídá za to, že dodaný systém bude mít po celou záruční dobu (specifikovanou 

v odst. 3 tohoto článku Smlouvy) požadované funkcionality/vlastnosti a jakost. Prodávající odpovídá 

za vady systému, které se projeví při jeho předání a dále za vady, které se projeví v průběhu záruční 

doby, kterými je odchylka/odchylky od funkčnosti či parametrů systému, deklarovaných 

v dokladech k systému nebo v této Smlouvě. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny 

nevhodným a neodborným používáním v rozporu s návodem k používání, což Prodávající musí 

Kupujícímu prokázat.  

2. Množstevní vady a zjevné vady, které lze zjistit již při přebírání zboží, Kupující reklamuje při převzetí. 

V takovém případě není Kupující povinen zboží nebo jeho část převzít. 

3. Jde-li o vadu systému, pro kterou některá jeho deklarovaná funkcionalita/vlastnost nefunguje, i 

částečně, či pro kterou nelze systém použít k jeho účelu, jde o porušení Smlouvy podstatným 

způsobem. V ostatních případech vad jde o nepodstatné porušení Smlouvy.  

4. Záruční doba zboží činí 24 měsíců, a to ode dne dodání zboží; na záruční opravy zboží či jeho 

oddělitelné části, provedené v době posledních pěti měsíců běhu záruky Prodávající poskytuje 

Kupujícímu záruku v délce 6 měsíců. Veškerý servis včetně náhradních dílů, bezpečnostně technické 

kontroly a zkoušky dlouhodobé stability jdou k tíži Prodávajícího.  

5. Kupující zjištěné vady zboží reklamuje v záruční době písemně (e-mailem) bez zbytečného odkladu, 

na v odst. 8 uvedené emailové spojení nebo na tam uvedené telefonické spojení Prodávajícího 

(aktivní mezi 8 – 16 hodinou v pracovních dnech) anebo prostřednictvím specializované SW aplikace 

Prodávajícího určené pro hlášení vad zboží. V reklamaci vždy vadu zboží či její projev popíše, uvede 

požadovaný způsob odstranění vady a připojí kontaktní spojení na osobu, která bude při odstranění 

vady poskytovat Prodávajícímu nezbytnou součinnost.  

6. Prodávající se zavazuje písemně potvrdit dojití reklamace některým v odst. 5 uvedených způsobu 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 hodin od doručení/dojití reklamace.  

7. Pokud Prodávající prokáže Kupujícímu, že za reklamovanou vadu zboží v záruce odpovídá Kupující, 

a Kupující bude trvat na jejím odstranění, Prodávající ji odstraní (nezáruční oprava). Způsob 

poskytování servisních úkonů nespadajících pod záruční servis je uveden v příloze č. 3b Smlouvy. 

Pro tyto případy je Prodávající oprávněn požadovat úhradu všech nákladů spojených s odstraněním 

této vady a Kupující je povinen tyto Prodávajícím vynaložené náklady uhradit. Cena úkonů 

nespadajících pod záruční servis je stanovena v příloze č. 3b této Smlouvy – Podmínky poskytování 

servisních úkonů nespadajících pod záruční servis.  Na nezáruční opravy Prodávající poskytuje 

Kupujícímu záruku v délce 6 měsíců. 

8. Prodávající se zavazuje provádět u Kupujícího servis systému pouze osobami autorizovanými 

výrobcem. Po dobu záruky systému zajišťuje jeho servis Prodávající v místě plnění, není-li to 

proveditelné tak posléze na adrese: CHEIRÓN a.s., sídlo: Republikánská 45, 312 00 Plzeň, tel.: 

xxxxxxx, kontaktní e-mail: xxxxxxxxx *) / firma autorizovaná výrobcem (poddodavatel Prodávajícího), 

jehož sídlo, kontaktní údaje, příp. místo provádění záručního servisu je uvedeno v příloze č. 3a 

Smlouvy. Za plnění závazků vyplývajících ze záručního servisu plně odpovídá Prodávající, a to i 
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v případě využití firmy autorizované výrobcem systému/poddodavatelem Prodávajícího. Součástí 

záručního servisu jsou pravidelné BTK dle doporučení výrobce, v rozsahu dle přílohy č. 3a Smlouvy.  

9. Servisní zásah bude zahájen na místě Kupujícího nejpozději do 48 hodin od oznámení závady 

(písemná reklamace vady nebo požadavek na opravu) a závada bude odstraněna nejpozději do 48 

hodin od zahájení servisního zásahu, při kterém nebude využit náhradní díl a nejpozději do 72 hodin 

od zahájení servisního zásahu, při kterém bude využit náhradní díl. Náklady na odstraňování 

záručních vad zboží nese Prodávající ze svého, a to včetně veškerých nákladů souvisejících 

s odstraněním záruční vady. Servisní zásah lze provádět pouze v pracovních dnech mezi 8 – 16 

hodinou.  

10. V případě oprávněné reklamace neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění (běh záruční 

doby se staví), a to po celou dobu, po kterou nemůže Kupující vadný systém řádně užívat. 

Prodávající je povinen Kupujícímu na jeho vyžádání písemně potvrdit, kdy došlo k reklamaci, jakož 

i provedení opravy a dobu jejího trvání. 

11. V rámci BTK se Prodávající zavazuje dle doporučení výrobce zboží realizovat zejména: 

a) periodické ověřování parametrů a funkčnosti zboží, vykonání předepsaných funkčních kontrol 

zboží, kontrolu přesnosti, vyčištění nepřístupných částí, výměnu povinně měnitelných 

náhradních dílů a kitů, kontrolu chybových událostí a dalších činností v návaznosti na předpis a 

doporučení výrobce zboží, 

b) periodické elektrické kontroly zboží dle ČSN EN 62353. 

12. V případě, že nebude možné dodržet termíny pro opravu závady uvedené v odstavci 9 tohoto 

článku Smlouvy je Prodávající povinen na vlastní náklady zajistit za podmínek platných pro provoz 

systému na území ČR bezúplatné zapůjčení jiného systému nebo jeho jednotlivé části obdobných 

nebo lepších parametrů a shodného účelu (dále jen „jiný systém“) po dobu, než bude nefunkční 

a/nebo omezeně funkční systém opraven a uveden do provozu, nebude-li mezi zástupci smluvních 

stran domluveno jinak. Součástí bezúplatného zapůjčení musí být i bezplatné zaškolení (instruktáž) 

zaměstnanců Kupujícího a bezplatná dodávka veškerého nezbytného příslušenství. Zapůjčený 

systém včetně příslušenství musí být na pracovišti připraven do provozu nejpozději do 72 hodin od 

kdy nastane skutečnost dle první věty tohoto odstavce. V takovém případě dohodne posléze 

Kupující a Prodávající přiměřený termín pro odstranění vady. V případě, že Prodávající odstraní 

závadu v termínu stanoveném dle předchozí věty tohoto odstavce a zároveň po celou dobu opravy 

zajistí, za podmínek stanovených v tomto odstavci, zapůjčení jiného systému nebude Kupující po 

tuto dobu účtovat smluvní pokutu uvedenou v článku VI. odst. 3 Smlouvy.  

13. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění smluvní 

pokuty.  

14. Prodávající garantuje dostupnost servisu systému včetně náhradních dílů po dobu běžnou pro tento 

typ systému, avšak nejméně 6 let od případného ukončení výroby systému výrobcem. 

 
Článek VI.  

Sankce 

1. Při prodlení Prodávajícího s plněním jeho závazků uvedených v čl. I. odst. 8 Smlouvy má Kupující 

právo požadovat po Prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun 

českých) za každý i započatý den prodlení s plněním každého jednotlivého závazku Prodávajícího 

specifikovaného v čl. I. odst. 8 této Smlouvy. 

2. V případě, že Prodávající nedodrží dodací lhůtu uvedenou v čl. III. odst. 1 této Smlouvy, je 

Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun 

českých) za každý i jen započatý den prodlení. 
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3. V případě, že Prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závady, uvedenou v čl. V. odst. 9 této 

Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), za každý i jen započatý den prodlení. 

4. V případě, že Kupující nedodrží lhůtu splatnosti, případně výši platby podle čl. II. odst. 1 nebo čl. IV. 

odst. 2. této Smlouvy, má Prodávající právo požadovat po Kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve 

výši 0,02 % z dlužné částky (v Kč včetně DPH) za každý i jen započatý den prodlení s tím, že 

zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody Prodávajícího. 

5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování příslušnou 

smluvní stranou.  

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní 

strany splnit své závazky dle této Smlouvy. 

Článek VII.  
Odstoupení od Smlouvy 

1. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem 

Prodávajícím, tzn. pokud: 

a) systém dle této Smlouvy není dodán v souladu s některým z ustanovení čl. I. Smlouvy, nebo 

nemá technické parametry uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, nebo pokud specifikace či 

technické parametry systému neodpovídají uživatelskému manuálu předaného současně se 

zbožím, nebo 

b) Pokud se na zboží projeví vada, uvedená v čl. V. odst. 3, věta první nebo  

c) Prodávající bude s dodáním zboží v prodlení o více než 1 měsíc, nebo 

d) Prodávající dodá systém nebo jeho část, které není nová, je již použita, repasovaná nebo jinak 

modernizována. 

2. Prodávající má právo odstoupit od této Smlouvy v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem 

Kupujícím, tzn., pokud se Kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny či její splátky dle 

čl. IV. odst. 2. této Smlouvy delším než 1 měsíc.  

3. V případě odstoupení od Smlouvy tato Smlouva zaniká od počátku, tzn., že smluvní strany jsou si 

povinny bez odkladu vrátit přijatá plnění, přičemž Kupující je povinen zajistit pověřeným 

zaměstnancům Prodávajícího přístup do prostor k předmětu Smlouvy a převzetí dodaného zboží, a 

to nikoli dříve, než bude Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena.  

4. Ostatní nároky smluvních stran z titulu odstoupení od Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 

Smlouvy uvedené v čl. VI., VII. a v čl. IX. odst. 1. Smlouvy. 

 
Článek VIII. 

Licenční ujednání 

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje poskytnout/zajistit Kupujícímu jako součást plnění 

a za cenu zahrnutou v kupní ceně licenci k užívání software (dále jen „SW“), který je nedílnou a 

neoddělitelnou součástí dodávaného systému (včetně všech aktualizací získaných po celou záruční 

dobu) a to k užití pro potřeby Kupujícím. Licence budou poskytnuty jako nevýhradní a na dobu 

trvání majetkových autorských práv k příslušnému SW systému. Bližší označení a popis SW je 

uveden v příloze č. 1 Smlouvy. 

2.    Smluvní strany se dohodly, že poskytnutou licenci nelze vypovědět, a tedy že pro licenční ujednání 

podle této Smlouvy se nepoužije ani ustanovení § 2370 Občanského zákoníku, přičemž se 
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Prodávající zavazuje zajistit, aby jeho dispoziční právo k příslušnému SW trvalo po celu dobu záruky 

systému s tím, že nese odpovědnost za škody vzniklé Kupujícímu s důvodu nedodržení tohoto 

závazku. 

3. Prodávající se současně zavazuje poskytnout/zajistit Kupujícímu všechny dostupné aktualizace 

(upgrade) SW a to minimálně po celou dobu trvání záruční doby podle této Smlouvy. 

4.   Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že plnění dle této Smlouvy, která jsou předmětem 

jakéhokoliv práva duševního vlastnictví je oprávněn distribuovat a poskytovat třetím osobám (vč. 

Kupujícího). Kupující se zavazuje po celou dobu užívání poskytnutého plnění dodržovat licenční 

podmínky, které jsou součástí dodaného SW systému. 

5.   Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že veškeré aktualizace a přechody na novější verze SW 

vztahující se k dodanému systému budou respektovat oficiální doporučení jejich výrobce a rovněž 

budou pocházet ze zdrojů určených výrobcem.  

 
Článek IX.  

Ostatní ustanovení 

1. Prodávající se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály 

dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané Kupujícím k dispozici v souvislosti 

s plněním této Smlouvy. 

2. Prodávající je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Kupujícím, která mu vznikne na 

základě této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím pouze 

na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající je oprávněn 

postoupit jakékoli své právo a/nebo jakoukoli svou pohledávku za Kupujícím, která mu vznikne na 

základě této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu rovněž pouze na základě a v rozsahu 

předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Jakékoli započtení nebo postoupení, které bude 

učiněno v rozporu s tímto odstavcem, bude neplatné. 

3. Kupující je oprávněn započíst svou pohledávku proti pohledávce Prodávajícího z této Smlouvy 

z důvodu:  

a) prodlení Prodávajícího s plněním jeho smluvních povinností, nebo 

b) škody způsobené Kupujícímu, nebo 

c) opakovaného neplnění povinností Prodávajícím, nebo 

d) existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Kupujícího vůči Prodávajícímu.  

4. Prodávající je oprávněn plnit Smlouvu, nebo její část prostřednictvím poddodavatelů, avšak výlučně 

a pouze poddodavatelů uvedených v Poddodavatelském schématu v příloze č. 4 Smlouvy a zavazuje 

se, že poskytne Kupujícímu aktuální seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny 

poddodavatele V případě, že Prodávající nehodlá tuto Smlouvu plnit s pomocí poddodavatelů, 

předloží místo Poddodavatelského schéma čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost taktéž 

uvede v příloze č. 4 Smlouvy. 

5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny soudem 

za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti 

a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že 

takové neplatné či nevymahatelné ustanovení Smlouvy nahradí jiným smluvním ujednáním 

odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

6. Doručování písemností dle této Smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním 

převzetí písemnosti nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené 

v záhlaví této Smlouvy nebo doručováním prostřednictvím datových schránek smluvních stran. 

Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní zásilky nebo 

dodáním do datové schránky druhé smluvní strany. Za poslední známou adresou smluvní strany se 
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považuje adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy příp. nová adresa, kterou smluvní strana druhé 

straně písemně oznámila. 

7. Prodávající souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve Smlouvě v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, a bere na vědomí, že Kupující uveřejní tuto Smlouvu v Registru 

smluv vyjma údajů fyzických osob smluvních stran ve Smlouvě uvedených. 

8. Prodávající se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání Smlouvy, jakož i po celou záruční dobu, 

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Kupujícímu nebo třetí osobě v souvislosti 

s plněním podle této Smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 1 000 000 Kč (slovy: jeden 

milion korun českých). Pojištění musí být sjednáno pro případ odpovědnosti Prodávajícího za škodu, 

která může vzniknout Kupujícímu nebo třetí osobě při plnění závazků Prodávajícího dle této 

Smlouvy, resp. v souvislosti s jejím plněním. Pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti za 

škody na věcech, majetku a zdraví. 

9. Prodávající je povinen na výzvu Kupujícího doložit, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 

v požadovaném rozsahu, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Kupujícího. 

Prodávající k prokázání splnění tohoto požadavku předloží Kupujícímu dokumenty, ze kterých bude 

splnění požadavku na pojištění vyplývat, tj. buď předložením pojistné smlouvy nebo pojistky a 

dokladu o zaplacení pojistného na příslušné období nebo předložením pojistného certifikátu, či 

obdobného dokladu vydaného příslušnou pojišťovnou, jež je ve smluvním vztahu s Prodávajícím. 

10. Prodávající je oprávněn plnit tuto Smlouvu prostřednictvím poddodavatelů, avšak výlučně a pouze 

poddodavatelů uvedených v Poddodavatelském schéma (příloha č. 4 Smlouvy). Prodávající je 

oprávněn změnit a/nebo doplnit uvedené poddodavatele této Smlouvy pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Prodávající prohlašuje, že seznam poddodavatelů 

podílejících se na plnění této Smlouvy je úplný a zavazuje se, že poskytne Kupujícímu aktuální 

seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny poddodavatele. V případě, že Prodávající 

nehodlá smlouvu plnit s pomocí poddodavatelů, předloží místo Poddodavatelského schéma 

prohlášení, ve kterém tuto skutečnost taktéž uvede v příloze č. 4 této Smlouvy. 

 
X.  

Závěrečná ustanovení 

1. Jakákoliv změna v této Smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného 

oběma smluvními stranami. 

2. Právní vztahy touto Smlouvou blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem. Smluvní strany pro 

vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí podpůrně ustanoveními Občanského 

zákoníku o kupní smlouvě (ustanovení § 2079 a násl.). 

3. Jestliže kterákoli ze smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, 

nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo 

práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv 

jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno smluvní stranou, která 

takové vzdání se činí.  

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto 

Smlouvu.  

5. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této 

Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností 

před věcně a místně příslušným soudem Kupujícího. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení, není-li Smlouva vyhotovena pouze 

v jediném elektronickém stejnopisu. 
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7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se 

smluvní stranou. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv postupem 

podle zákona o registru smluv zajistí Kupující. 

8. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem Smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že 

s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  

9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

• Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění  

• Příloha č. 2 - Výpočet kupní ceny 

• Příloha č. 3a - Podmínky záručního servisu 

• Příloha č. 3b - Podmínky poskytování servisních úkonů nespadajících pod záruční servis       
• Příloha č. 4 - Poddodavatelské schéma / Čestné prohlášení 

 

 

 

V Praze: 20.9.2022    V Praze: 09.09.2022 

 

 

 

 

 

ELEKTRONICKY PODEPSÁNO     ELEKTRONICKY PODEPSÁNO 

……………………………………………………………                        ……………………………………………………… 

        Mgr. Jan Kvaček                                            Ing. Jindřich Petřík, MBA 

ředitel nemocnice                     člen představenstva 

    Fakultní nemocnice Bulovka                      CHEIRÓN a.s. 

       Kupující                                         Prodávající 
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění   

Technická specifikace - monitorovací systém JIP a ambulance interní kliniky 

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:
Cheiron

Technické parametry pro monitorovací systém na JIP Interní kliniky 

Pacientský monitor (8ks)

Pacientský lůžkový modulární monitor vitálních funkcí s integrovanou obrazovkou s funkcí umístění modulu do těla monitoru, nebo do připojitelného racku, nebo jejich možná kombinace ANO

Display LCD min. 15“ s min. HD rozlišením vč. automatické regulace jasu dle okolního osvětlení Velikost [15.1"]

Měřené parametry u všech monitorů

EKG (5 a 12 svodů) ANO

SpO2 ANO

NIBP ANO

Teplota ANO

Respirace ANO

IBP (2 kanály) ANO

Další měřené veličiny pomocí přídavných modulů (v závorce počet modulů)

EEG (1ks) ANO

PiCCO (1ks) ANO

Bispektrální index (1ks) ANO

Kapnometrie (4ks) ANO

Zobrazení min. 6 křívek vitálních funkcí včetně možnosti zobrazení 12 svodového EKG až 10 křivek

Analýza ST ANO

Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu ANO

Nastavitelné profily monitoru, umožňující rychlou změnu nastavení monitoru vč. změny zobrazení v závislosti na zvoleném profilu ANO

Uživatelské přizpůsobení obrazovek ANO

Akustické a optické alarmy barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti 3 úrovně

Funkce automatického nastavení alarmových limitů vitálních funkcí, ANO

Tabulkové a grafické trendy v délce min. 48 hodin, zkrácené trendy na hlavní obrazovce, ANO

Uživatelsky definované skupiny trendů ANO

Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru ANO

Léková kalkulace a hemodynamické výpočty ANO

Ovládání pomocí dotykové obrazovky (možno i v kombinaci s rotačním enkodérem) ANO

Uživatelské rozhraní v českém jazyce ANO

LAN pro oboustrannou  komunikaci s centrálou ANO

Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů, ANO

Optimalizace monitoru pro monitoraci dospělého/dítěte ANO

Možnost upevnění monitoru na tyč ANO

Napájení ze sítě se záložním zdrojem pro provoz min. na 3 hod. Výdrž baterie  3 hod
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Transportní monitor (1ks)

Transportní monitor, který po přípojení k lůžkovému monitoru nahrazuje multiparametrický modul ANO

Schopnost měřit min. EKG (3/5/12 svodů s automatickou detekcí), respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota

Při měření EKG automatická analýza, záznam a tisk arytmií z min. 2 svodů ANO

Analýza arytmií v reálném čase ANO

Respirace měřena impedanční metodou ANO

NIBP možno měřit pro všechny věkové kategorie ANO

Barevný displej o velikosti min. 5“ Velikost 5,5"

Automatická optimalizace zobrazení na základě měřených parametrů ANO

Zobrazení min. 5křivek libovolných parametrů a dalších číselných údajů 5 křivek

Hlášení alarmu min. ve 3 úrovních (opticky i akusticky) 3 úrovně

Ovládání dotykem ANO

Přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci zakázky bez přepojování kabelů, čidel, nulování invazivních tlaků, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i 

v případě přesunu modulu do převozního monitoru s minimání možnou prodlevou v monitoraci do cca 3 s ANO

Ochrana min. IP44 ANO

Doba běhu na baterii aspoň 6hod ANO (8 hodin)

Centrální monitor (1ks)

K centrálně 2x LCD monitor o min. velikosti 22“ Velikost 24"

Možnost zobrazit min. 8 pacientů na jednom display ANO

Lze podrobně prohlížet jednoho pacienta, sledování křivek a numerických údajů ANO

Při detailním prohlížení záznamu jednoho pacienta na 1 monitoru dojde k optimalizaci zobrazení na druhém monitoru, kde se budou zobrazovat data ostatních pacientů bez přerušení měření ANO

V základní monitoraci se současné zobrazení 4 křivky a numerické údaje od každého pacienta s možností volby zobrazení pouze číselných hodnot ANO

Možnost individuálního uživatelského nastavení (pro každého monitorovaného pacienta) např. potlačení zobrazení monitoru v režimu stand-by ANO

Možnost barevného rozlišení pacientů ANO

Prohlížení trendových dat od každého připojeného pacienta až 240 hodin zpětně. ANO (240 hod)

Prohlížení alarmových událostí od každého připojeného pacienta až 720 hodin zpětně, nebo minimálně posledních 1000 alarmových událostí ANO (3000 událostí)

Prohlížení komprimovaných křivek EKG až 72 hodin zpětně ANO (240 hod)

Prohlížení až 720 měření NIBP od každého připojeného pacienta ANO (3000 událostí)

Lze tisknout data v reálném čase ANO

Obsahuje funkci správy pacientských informací ANO

Alarmy jsou akustické a optické rozlišeny do 3 skupin dle závažnosti Počet úrovní

Obsahuje kalkulaci leků, hemodynamické výpočty, výpočty oxygenace, ventilační výpočty a renální výpočty ANO

Komplexní multisvodová analýza arytmií, ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku ANO

Podporuje kabelovou datovou síť ANO

Obousměrná komunikace s pacientskými monitory ANO

Komunikace a obsluha v CZ SW ANO

Možnost aktualizace sw – jednoduchý upgrade ANO

Možnost  sledování pacientských dat ze vzdáleného pracoviště, či jiné centrály napojené do stejné sítě ANO

Možnost tisku zpráv, nebo ukládní do pdf ANO

Součástí dodávky bude tiskárna ke každé stanici, náhradní zdroj sloužící k běhu centrály při výpadku napájení (UPS) a klávesnice s myší pro ovládání ANO
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Technické parametry pro monitorovací systém na ambulanci Interní kliniky 

Pacientský monitor (3ks)

Pacientský lůžkový modulární monitor vitálních funkcí s integrovanou obrazovkou s funkcí umístění modulu do těla monitoru, nebo do připojitelného racku, nebo jejich možná kombinace ANO

Display LCD min. 15“ s min. HD rozlišením vč. automatické regulace jasu dle okolního osvětlení Velikost 15,1"

Měřené parametry u všech monitorů

EKG (5 a 12 svodů) ANO

SpO2 ANO

NIBP ANO

Teplota ANO

Respirace ANO

IBP (2 kanály) ANO

Holtrovská monitorace ANO

Další měřené veličiny pomocí přídavných modulů (v závorce počet modulů)

Kapnometrie (3ks) ANO

Zobrazení min. 6 křívek vitálních funkcí včetně možnosti zobrazení 12 svodového EKG až 10 křivek

Analýza ST ANO

Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na obrazovce v závislosti na jejich zobrazeném počtu ANO

Nastavitelné profily monitoru, umožňující rychlou změnu nastavení monitoru vč. změny zobrazení v závislosti na zvoleném profilu ANO

Uživatelské přizpůsobení obrazovek ANO

Akustické a optické alarmy barevně odlišeny v min. 3 skupinách dle závažnosti 3 úrovně

Funkce automatického nastavení alarmových limitů vitálních funkcí, ANO

Tabulkové a grafické trendy v délce min. 48 hodin, zkrácené trendy na hlavní obrazovce, ANO (120 hod)

Uživatelsky definované skupiny trendů ANO

Režim „standby“ - při odpojení pacienta od monitoru ANO

Léková kalkulace a hemodynamické výpočty ANO

Ovládání pomocí dotykové obrazovky (možno i v kombinaci s rotačním enkodérem) ANO

Uživatelské rozhraní v českém jazyce ANO

LAN pro oboustrannou  komunikaci s centrálou ANO

Přístup z jednoho lůžkového monitoru na jiný lůžkový monitor v síti včetně sledování monitorovaných křivek a parametrů a automatického zobrazení alarmových stavů, ANO

Optimalizace monitoru pro monitoraci dospělého/dítěte ANO

Možnost upevnění monitoru na tyč ANO

Napájení ze sítě se záložním zdrojem pro provoz min. na 3 hod. Výdrž baterie 3hod
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Centrální monitor (1ks)

2x LCD monitor o min. velikosti 22“ Velikost 24"

Centrální monitor kompatibilní s monitory od firmy Mindray (v případě nekompatibility nutno dodat 6ks pacientských monitorů dle specifikace výše)

Možnost zobrazit min. 8 pacientů na jednom display ANO

Lze podrobně prohlížet jednoho pacienta, sledování křivek a numerických údajů ANO

Při detailním prohlížení záznamu jednoho pacienta na 1 monitoru dojde k optimalizaci zobrazení na druhém monitoru, kde se budou zobrazovat data ostatních pacientů bez přerušení měření ANO

V základní monitoraci se současné zobrazení 4 křivky a numerické údaje od každého pacienta s možností volby zobrazení pouze číselných hodnot ANO

Možnost individuálního uživatelského nastavení (pro každého monitorovaného pacienta) např. potlačení zobrazení monitoru v režimu stand-by ANO

Možnost barevného rozlišení pacientů ANO

Prohlížení trendových dat od každého připojeného pacienta až 240 hodin zpětně. ANO (240 hod)

Prohlížení alarmových událostí od každého připojeného pacienta až 720 hodin zpětně, nebo minimálně posledních 1000 alarmových událostí ANO (3000 událostí)

Prohlížení komprimovaných křivek EKG až 72 hodin zpětně ANO (240 hod)

Prohlížení až 720 měření NIBP od každého připojeného pacienta ANO (3000 událostí)

Lze tisknout data v reálném čase ANO

Obsahuje funkci správy pacientských informací ANO

Alarmy jsou akustické a optické rozlišeny do 3 skupin dle závažnosti ANO

Obsahuje kalkulaci leků, hemodynamické výpočty, výpočty oxygenace, ventilační výpočty a renální výpočty ANO

Komplexní multisvodová analýza arytmií, ST segmentu a monitorování QT/QTc úseku ANO

Podporuje kabelovou datovou síť ANO

Obousměrná komunikace s pacientskými monitory ANO

Komunikace a obsluha v CZ SW ANO

Možnost aktualizace sw – jednoduchý upgrade ANO

Možnost  sledování pacientských dat ze vzdáleného pracoviště, či jiné centrály napojené do stejné sítě ANO

Možnost tisku zpráv, nebo ukládní do pdf ANO

Součástí dodávky bude tiskárna ke každé stanici, náhradní zdroj sloužící k běhu centrály při výpadku napájení (UPS) a klávesnice s myší pro ovládání ANO

Telemetrický monitor (8ks)

Vlastní barevný dotykový displej 2,5“-5,0“ s automatickým úsporným režimem sloužící pro monitoraci jak pomocí telemetrického systému, tak samostatně (transport v rámci nemocnice) 3,5"

Telemetrická infrastruktura –  pro celou budovu Interní kliniky (4NP - 1NP cca 1800 m2) ANO

Obslužný SW v ČJ ANO

Práce na akumulátory (záložně možnost AA/AAA baterie). ANO

Součástí dodávky 3 akumulátory ke každému monitoru a dobíjecí stanice pro minimálně 8 pacientských jednotek  ANO

Doba provozu na akumulátor min. 24 hodin (při monitorovaní EKG s přenosem na centrálu) Výdrž baterie 40hod

Zobrazení stavu baterie na modulu i na centrální stanici ANO

Zobrazení alespoň dvou křivek v reálném čase a dalších numerických hodnot ANO

Snadné a rychlé zapnutí displeje pro zobrazení pacientských hodnot ANO

Možnost konfigurace obrazovky  ANO

Možnost změny orientace obrazovky pro snadné klinické hodnocení. ANO

Ochrana min IPX7 (monitor musí odolat sprchování a čištění) IPX7

Automatické spojení s telemetrickým systémem po přiblížení do jeho dosahu (například po vnitro-nemocničním přesunu či transportu) ANO
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Posouzení shody dle harmonizovaných technických norem řady ČSN EN 60601

ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost ANO

ČSN EN 60601-2-27 ed. 3 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů ANO

ČSN EN 60601-2-49 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů ANO
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Příloha č. 2 - Výpočet kupní ceny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová nabídka - Monitorovací systém pacientů vč. telemonitorace pro JIP a ambulance 

Popis Název a typ Počet Cena bez DPH za 1 ks
Cena bez DPH 

celkem
DPH 21%

Cena vč. DPH 

celkem

Pacientský monitor (JIP) vč. 

příslušenství Monitor BeneVision N15+MPM13 8                177 550,81 Kč            1 420 406,48 Kč       298 285,36 Kč   1 718 691,84 Kč 

Centrální monitor (JIP) BeneVision CMS / CS 1                211 277,70 Kč               211 277,70 Kč         44 368,32 Kč       255 646,02 Kč 

Transportní monitor vč. Příslušenství Monitor BeneVision N1 1                  86 554,65 Kč                 86 554,65 Kč         18 176,48 Kč       104 731,13 Kč 

Modul EEG Modul EEG k BeneVision 1                  63 451,65 Kč                 63 451,65 Kč         13 324,85 Kč         76 776,50 Kč 

Modul PiCCO Modul PiCCO 2 k BeneVision 1                  49 441,10 Kč                 49 441,10 Kč         10 382,63 Kč         59 823,73 Kč 

Modul Bispektrální index Modul BIS 4-kanál k BeneVision 1                150 255,35 Kč               150 255,35 Kč         31 553,62 Kč       181 808,97 Kč 

Modul Kapnometrie Modul CO2 Artema k BeneVision 7                  26 847,25 Kč               187 930,75 Kč         39 465,46 Kč       227 396,21 Kč 

Pacientský monitor (ambulance) vč. 

Příslušenství Monitor BeneVision N15+MPM13
3

               177 550,81 Kč               532 652,43 Kč       111 857,01 Kč       644 509,44 Kč 

Centrální monitor (ambulance) BeneVision CMS / WS 1                211 277,70 Kč               211 277,70 Kč         44 368,32 Kč       255 646,02 Kč 

Telemetrický monitor  vč. 

Příslušenství BeneVision TM80 8                104 207,44 Kč               833 659,52 Kč       175 068,50 Kč   1 008 728,02 Kč 

3 746 907,33 Kč         786 850,54 Kč    4 533 757,87 Kč Celková nabídková cena za monitorovací systém pacientů vč. telemonitorace pro JIP a ambulance 
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Příloha č. 3a - Podmínky záručního servisu      

 

  Záruční doba Počet měsíců (24)  
 

Záruční servis Nástup na opravu do 48 hodin od oznámení závady (písemná reklamace vady nebo 

požadavek na opravu) a závada bude odstraněna nejpozději do 48 hodin od 

zahájení servisního zásahu, při kterém nebude využit náhradní díl a nejpozději do 

72 hodin od zahájení servisního zásahu, při kterém bude využit náhradní díl. Záruční 

servis bude prováděn v pracovních dnech od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

 

Preventivní technické 

kontroly (BTK), 
na náklady dodavatele 

Po dobu záruky vždy před uplynutím 

jednoho roku provozu systému (tzn. 3x), 

neurčí-li výrobce jinou lhůtu 

1 x za 12 měsíců  

Servisní organizace Název, sídlo, kontaktní údaje (telefon,  

e-mail) 
CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 

Plzeň, tel.: xxxxxxx, kontaktní e-mail: 

xxxxxxxx 

 

 

Příloha č. 3b - Podmínky poskytování servisních úkonů nespadajících pod záruční servis     

 

Příkladný výčet 

servisních úkonů 

nespadajících pod 

záruční servis 

- závady a vady systému způsobené chybnou obsluhou v rozporu s návodem 

k použití, 

- neautorizovaný zásah do systému, 

- poškození systému způsobené vnějšími vlivy (vytopení, požár apod.), 

- poškození systému vlivem napětí v el. síti kupující apod. 

Způsob jejich 

poskytování 
Nástup na opravu do 48 hodin od oznámení závady (požadavek na opravu) a 

závada bude odstraněna nejpozději do 48 hodin od oznámení závady nevyžaduje-

li oprava použití náhradních dílů a nejpozději do 72 hod v případě opravy s 

nutností použití náhradních dílů. Servisní úkony budou prováděny v pracovních 

dnech od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

Cenová ujednání 12.1 Cena servisního zásahu (Kč bez DPH / hod.) 

12.2 V jednotkové ceně není zahrnuta cena dílů, 

jež je nutné použít při opětovném 

zprovoznění systému 

850,00 

Cestovné (Kč bez DPH / cesta tam i zpět) 3 100,00 

Záruční doba 

poskytována na 

servisní úkony 

Min. 6 měsíců 6 měsíců 

Servisní organizace 

Název, sídlo, kontaktní údaje (telefon, e-

mail) 
CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 

312 00 Plzeň, tel.: xxxxxx, 

kontaktní e-mail: 

xxxxxxxx 
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Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů  

 

 
 

 

 

 

 

 

Jméno: ELEKTRON, spol. s r.o.

Sídlo: Lehárova 1819/3, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 48033545

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: Václav Slezák

Údaj o zápisu poddodavatele do veřejného rejstříku: 
C 14758 vedená u Městského soudu v Praze

Tel./fax: 420 603 528 120

E-mail: slezak@elektrontrade.cz

Jméno:

Sídlo:

IČO:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: 

Údaj o zápisu poddodavatele do veřejného rejstříku: 

Tel./fax:

E-mail:

Jméno:

Sídlo:

IČO:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele: 

Údaj o zápisu poddodavatele do veřejného rejstříku: 

Tel./fax:

E-mail:

Seznam poddodavatelů 

 Část plnění VZ, kterou hodlá dodavatel zadat 

poddodavateli

%
 p

o
d

íl
 n

a
 p

ln
ě
n

í 
V

Z

1.

Strukturovaná kabeláž LAN a WLAN pro 

telemetrii MINDRAY
5,80%

Monitorovací systém pacientů vč. telemonitorace pro JIP a ambulance Interní kliniky vč. 

pozáručního servisu

2.

3.


