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Smlouva o poskytování servisních služeb 
(plný servis)

uzavřená na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky: 

„ReactEU-98-KV_Infuzní technika“

Smluvní strany
Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

se sídlem: 


Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 



26365804
DIČ: 



CZ26365804 

bankovní spojení: 

XXXXXXXXXX
číslo účtu: 
 

XXXXXXXXXX

zastoupený:  


MUDr. Josefem Märzem, předsedou představenstva





Ing. Martinem Čvančarou, MBA, členem představenstva

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205

dále jen “Objednatel”

a

Fresenius Kabi s.r.o.
se sídlem / místem podnikání
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 



25135228
DIČ:



CZ25135228
bankovní spojení: 

XXXXXXXXXX
číslo účtu:


XXXXXXXXXX
zastoupený:


Evou Vencovskou, MBA, jednatelem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52618
dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel dále též společně označováni jako „smluvní strany“,
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o poskytování servisních služeb (dále jen „smlouva“).

PREAMBULE
Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění servisních služeb pro zdravotnický přístroj infuzní technika (dále jen „zařízení“) na základě podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „ReactEU-98-KV_Infuzní technika“ (dále jen „zadávací řízení“ a „veřejná zakázka“), viz příloha č. 4, podle příslušných ustanovení zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“), na základě které byla mezi Objednatelem jako zadavatelem této Veřejné zakázky a Dodavatelem jako vybraným dodavatelem v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku uzavřena tato smlouva. Zadávací podmínky a nabídka Dodavatele, kterou podal jako účastník zadávacího řízení, jsou závazné a jsou součástí této smlouvy, i když v ní nejsou výslovně uvedeny. Plnění této smlouvy se řídí také nabídkou Dodavatele, kterou předložil v zadávacím řízení (dál jen „nabídka“), viz Příloha č. 5.
Článek 1

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je provádění celoroční údržby a plného servisu (full servis) prostředku zdravotnické techniky – výše uvedeného zařízení v rozsahu a dle požadavku Objednatele. Technická specifikace zařízení včetně konfigurace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Článek 2

Rozsah prováděné údržby a plného servisu
1. Údržba a plný servis budou Dodavatelem prováděny na zařízení specifikovaném výše v čl. 
1. Z hlediska elektrického připojení se údržba a plný servis prováděná podle této smlouvy vztahuje jen na součásti připojené od přístrojového rozvaděče.

2. Základní služby, údržba a plný servis, podle této smlouvy zahrnují zejména:

· provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol a revizí dle zákona č. 89/2021 Sb., 
o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“); kalibrací dle pokynů výrobce a platné legislativy, dále seřizování, provádění kontrol 
a dalších činností dle pokynů výrobce a právních předpisů, které se k zajištění bezpečnosti 
a funkčnosti přístrojového vybavení vztahují (dále jen „BTK“),

· pravidelnou údržbu a veškerý plný servis zařízení v nejvyšším technickém a kvalitativním rozsahu daným výrobcem;
· opravy poruch a závad zařízení, tj. uvedení zařízení do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů;

· dodávky a montáž všech potřebných náhradních dílů; 

· v případě potřeby instruktáž personálu k obsluze a používání zařízení (zdravotnického prostředku) v nezbytném rozsahu dle ZZP; 

· provádění standardních vylepšení zařízení, včetně provádění povinných aktualizací a upgrade softwarového vybavení zařízení na poslední dostupnou verzi;

· a další neuvedené kontrolní a servisní úkony, ale požadované výrobcem, příp. ZZP. 
Článek 3

Cena za provádění údržby a plného servisu, fakturace 

1. Celková cena za celou dobu trvání této smlouvy, 60 měsíců, je stanovena ve výši: 1 500 000,00 Kč bez DPH (dále jen „cena“). K této ceně bude připočtena DPH 
v zákonné výši.
2. Objednatel se za služby poskytnuté dle článku 2, odst. 2. této smlouvy zavazuje zaplatit Dodavateli cenu formou měsíčních plateb ve výši 25 000,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena stanovená v článku 3 odst. 1. smlouvy je nepřekročitelná pro rozsah údržby a plného servisu stanovený touto smlouvou a jejími přílohami a lze ji měnit pouze na základě písemného dodatku uzavřeného v souladu se zákonem, s výjimkou případu, pokud po uzavření smlouvy a před nebo v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu smlouvy, kdy je Dodavatel oprávněn jednostranně upravit smluvní cenu na částku reflektující tuto případnou změnu. 
4. Dodavatel je oprávněn max. 1 x ročně, nejdříve však po uplynutí 3. roku účinnosti této smlouvy, požadovat navýšení smluvní ceny uvedené v odst. 1 článku 3 této smlouvy, a to s ohledem na míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem za předcházející období a s ohledem na změny celních a kurzových sazeb. Takováto změna ceny musí být učiněna písemnou dohodou obou smluvních stran, která se stane dodatkem k této smlouvě.
5. Cena uvedená v článku 3 odst. 1. smlouvy zahrnuje veškeré náklady Dodavatele související s prováděním údržby a servisu, zejména náklady na dodávky náhradních dílů, případné clo, náklady na dopravu náhradních dílů do místa plnění, výměnu a montáž náhradních dílů, odvoz 
a likvidace vyměněných náhradních dílů včetně obalů k dodaným náhradním dílům, mzdové náklady na práci a cestovní náklady servisního technika. 
6. Cena za provádění plného servisu a údržby zařízení bude Objednatelem hrazena na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), vystavené Dodavatelem 1 x měsíčně (měsíční paušální splátka) v měsíci následujícím po provedení prací. Splatnost faktury je stanovena na 60 dní od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura splňovat předepsané náležitosti nebo bude-li fakturována neodpovídající částka, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli vrátit, přičemž lhůta splatnosti stanovená v předchozí větě začíná běžet až dnem doručení řádné faktury Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet Dodavatele.

7. Pro případ, že Dodavatel je nebo se od data uzavření smlouvy (vystavení objednávky) do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí Dodavatel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Dodavatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
8. Dodavatel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Dodavatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
Článek 4

Specifikace práv a povinností obou smluvních stran

1. Dodavatel podpisem smlouvy prohlašuje, že je dle ZZP oprávněn poskytovat servis dle smlouvy. Výpis z registru zdravotnických prostředků (dále jen „RZPRO“) o registraci osoby provádějící servis daného zařízení či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá registrace této osoby v RZPRO spravovaném SÚKL, tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Dodavatel je povinen Objednatele informovat 
o jakékoliv změně registrace v Registru zdravotnických prostředků, která vznikne vydáním potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti, a to neprodleně, nejdéle však do 1 měsíce od nastalé změny. 
2. Dodavatel je povinen sledovat lhůty pro provádění plného servisu a údržby zařízení v rozsahu specifikovaném v článku 2 této smlouvy (dále jen „plánovaný servis“) a plánovaný servis zařízení (s výjimkou bodu týkajícího se odstraňování závad) provádět i bez výzvy Objednatele v termínech dle vzájemné dohody. 
3. Dodavatel zajistí, aby jeho pracovníci před zahájením každé práce související s prováděním plánovaného plného servisu a údržby zařízení Objednatele uvědomili, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel bude o provádění servisu a údržby, popř. oprav, Dodavatelem uvědomován dopředu prostřednictvím e-mailové adresy  XXXXXXXXXX. Dodavatel bude návštěvy koordinovat s vrchní sestrou oddělení. 
4. Objednatel je povinen nahlásit zjištěné poruchy a závady zařízení u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Objednatel nahlásí zjištěné poruchy a závady buď telefonicky na číslo +420 225 270 570, nebo na e-mailovou adresu czech-info@fresenius-kabi.com. Dodavatel zašle neprodleně Objednateli emailové potvrzení přijetí hlášení poruchy na dohodnuté emailové adresy.
5. Objednatel zajišťuje, aby zařízení bylo uvolněno z provozu, resp. zpřístupněno k provedení stanovených servisních výkonů bez časových ztrát.

6. Objednatel zajistí, aby bez souhlasu Dodavatele nebyl proveden žádný zásah třetí osoby do zařízení. 

7. Na zařízení, které Dodavatel převzal do komplexní péče na základě této smlouvy, má oprávnění provádět servis a údržbu pouze osoba, jejíž oprávnění vychází ze ZZP. 

8. Veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace s osobami provádějícími servis a údržbu bude vedena v českém jazyce. 

9. Jakékoliv zjištěné porušování povinností vyplývajících z této smlouvy je poškozená strana povinna oznámit druhé straně písemně do 1 (jednoho) měsíce po zjištění a vyzvat příslušnou smluvní stranu k nápravě v přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů. Nebude-li porušení ve stanovené lhůtě napraveno, je příslušná poškozená smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit s účinností ode dne doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V případě pochybností se má toto odstoupení za doručené pátým dnem po odeslání (doporučenou poštou).
Článek 5

Podmínky provádění plného servisu a údržby Dodavatelem

1. Nastoupit na opravu je Dodavatel povinen do 2 pracovních dnů od oznámení závady Objednatelem. Opravy se budou prioritně provádět v místě Objednatele, pokud to bude s ohledem na charakter vady možné.

2. Dodavatel je povinen odstranit poruchy a závady nahlášené způsobem podle článku 4. odst. 4, této smlouvy v těchto termínech:

1.1. opravy předmětu smlouvy nevyžadující náhradní díly se Dodavatel zavazuje provést nejpozději do 3 kalendářního dne od nástupu na opravu (zjištění závady), příp. v jiné lhůtě dohodnuté s Objednatelem v konkrétním případě.

1.2. opravy vyžadující použití náhradních dílů se Dodavatel zavazuje provést nejpozději do 
5 kalendářních dnů od nástupu na opravu, příp. v jiné lhůtě dohodnuté s Objednatelem 
v konkrétním případě.
3. Plánovaný servis je Dodavatel povinen provést ve lhůtě oznámené Objednateli podle článku 4 odst. 2. této smlouvy, případně v jiné lhůtě dohodnuté s Objednatelem v konkrétním případě.

4. Lhůty stanovené v odst. 1. tohoto článku smlouvy se adekvátně prodlužují v případě, že Objednatel nezajistí přístup technika Dodavatele k zařízení, a to okamžitě po příchodu technika.
5. Veškeré služby poskytované v rámci plnění předmětu této smlouvy musejí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a předpisy výrobce o údržbě zařízení. Dodavatel je povinen zajistit si pro prováděné servisní úkony veškeré potřebné nástroje, měřící a zkušební pomůcky. 
6. Místem provádění údržby a plného servisu podle této smlouvy je odd. OARIM Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech, Bezručova 1190/19, 356 01 Karlovy Vary, pav. „A“.
Článek 6

Záruka

1. Záruční doba na provedené práce činí 6 měsíců od jejich uskutečnění, na dodané náhradní díly 
12 měsíců od dodání v případě, že tato lhůta přesáhne platnost této servisní smlouvy. 

2. Pokud by Dodavatel nebyl během výše uvedené záruční doby schopen plnit své závazky plynoucí ze záruky, bude hodnota zbývající poskytnuté záruky oceněna příslušným znalcem v oboru 
a výsledná částka bude následně vedena jako pohledávka Objednatele vůči Dodavateli.

Článek 7

Odpovědnost za škody a pojištění

1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětu plnění, a to po celou dobu trvání této smlouvy, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí mít Dodavatel uzavřenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min. ve výši 5.000.000 Kč (slovy: pětmiliónů korun českých). Kopie pojistné smlouvy – popřípadě dokumentu potvrzující takové pojištění tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Dodavatel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu platnosti smlouvy.

2. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění smlouvy tuto skutečnost ověřit.
3. Dodavatel se v případě vzniku odpovědnosti dle odst. 1. tohoto článku zavazuje Objednateli nahradit skutečnou škodu a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Článek 8

Zvláštní ujednání

1. Dodavatel tímto prohlašuje, že jednáním ve věcech technických je pověřen:

XXXXXXXXXX 
tel. XXXXXXXXXX
e-mail.: XXXXXXXXXX
2. Objednatel tímto prohlašuje, že jednáním ve věcech technických jsou pověřeni:

XXXXXXXXXX 
tel. XXXXXXXXXX
email: XXXXXXXXXX,

nebo jím pověřená osoba / pracovníci BMI oddělení /.
Článek 9

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 60 měsíců od skončení záruční doby. 
2. Předčasné ukončení smlouvy je možné pouze ze zákonných důvodů a v souladu se ZZVZ.

Článek 10

Povinnost mlčenlivosti

1. Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že

· o všech důvěrných informacích týkajících se obchodní, technické či výrobní povahy (s výjimkou informací všeobecně nebo veřejně známých nebo informací poskytnutých s předchozím písemným souhlasem Objednatele) a

· o všech osobních a citlivých údajích (zejména dle příslušných ustanoveními Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“), zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), o kterých se dozví (resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které používá k plnění svých povinností) 
v souvislosti s touto smlouvou,

se Dodavatel zavazuje nezneužít, neumožnit k nim přístup třetím osobám, nepoužít je ve prospěch vlastní ani ve prospěch třetích osob, a to ani po ukončení této smlouvy.

Článek 11

Poddodavatelé
1.
Předmět smlouvy je Dodavatel oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů). 
2.
V případě, že Dodavatel prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění části kvalifikace v zadávacím řízení, musí se takový poddodavatel na plnění předmětu smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele, který Dodavatel předložil ve své nabídce podané v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) zákona. 

3. Změna poddodavatele je v průběhu účinnosti této smlouvy možná po písemném souhlasu Objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Dodavatel část kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se na plnění Předmětu smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet, případně převezme i společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění této smlouvy. 

4. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že Dodavatel nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu shora uvedených odst. převzala společnou 
a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně s Dodavatelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů. 

Článek 12

Smluvní pokuty

1. Pokud servisní pracovníci Dodavatele nenastoupí na opravu ve stanovené lhůtě nebo opravu neprovedou ve stanovené lhůtě, zavazuje se Dodavatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý započatý kalendářní den prodlení s nástupem nebo provedením pozáruční opravy, a to samostatně za každou vadu a termín prodlení
2. Pokud servis a revize zařízení nebude provádět osoba k tomu oprávněná dle příslušných právních předpisů, zavazuje se Dodavatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacettisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

3. Pro případ porušení povinnosti použít při poskytování plného servisu zařízení pouze nové náhradní díly doporučené pro tyto účely výrobcem, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacettisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.

4. Pokud by Dodavatel, resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které využije k plnění svých činností, porušili závazek mlčenlivosti uvedený v odst. 10.1. této smlouvy, je Dodavatel povinen k náhradě způsobené škody a k úhradě smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) za každý zjištěný případ.

5. Objednatel uhradí Dodavateli úrok z prodlení s úhradou faktur ve výši 0,01% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6. Smluvní pokuty uvedené ve smlouvě jsou splatné do 30 dnů od doručení písemného oznámení Objednatele nebo Dodavatele o uložení smluvní pokuty na adresu Objednatele nebo Dodavatele.

7. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo dotčené smluvní strany na náhradu škody.
Článek 13
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Dodavatel odpovídá za pohyb svých zaměstnanců nebo osob, které použije k plnění předmětu této smlouvy.  Dále odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zúčastněných na plnění předmětu smlouvy a dodržování předpisů o požární ochraně. Při zahájení prací zabezpečí Dodavatel proškolení těchto osob. Dodavatel je povinen vyšetřit pracovní úrazy svých zaměstnanců, které vznikly při provádění předmětu smlouvy, sepsat o nich záznamy a zaslat je příslušným orgánům.
3. V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Případné spory bude řešit příslušný obecný soud.

4. Dodavatel si je vědom veřejnoprávního charakteru Objednatele a povinností z toho plynoucích.
5. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejní Objednatel tuto smlouvu v registru smluv. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu. 
6. Dodavatel prohlašuje, že žádná informace uvedená v této smlouvě včetně přílohy není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy touto skutečností nedotčena. Strany se dohodnou na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení za ustanovení jiné, které nejlépe splňuje tytéž obchodní účely jako ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné.

8. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. 
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 
a Dodavatel obdrží po jednom výtisku. V případě, že smlouva je uzavřena v elektronické podobě, 
s připojením uznávaného elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, je vyhotoveno jedno provedení této smlouvy. 
10. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

11. Dodavatel podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (např. podmínek smlouvy, podmínek servisní smlouvy vztahující se na předmět smlouvy apod.).

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace zařízení (zdravotnického přístroje) včetně konfigurace 

Příloha č. 2 – Doklad osvědčující způsobilost k servisu zdravotnických prostředků

Příloha č. 3 – Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě

Příloha č. 4 – Zadávací dokumentace – jako externí příloha uložená u Objednatele

Příloha č. 5 – Nabídka Dodavatele v rámci veřejné zakázky – jako externí příloha uložená 
u Objednatele

V Karlových Varech, dne ….…………..


V Praze dne ….…………..
Objednatel




Dodavatel
______________________




________________________
MUDr. Josef März




Eva Vencovská, MBA
předseda představenstva




jednatel
______________________






Ing. Martin Čvančara, MBA







člen představenstva
Příloha č. 1 – Technická specifikace zařízení (zdravotnického přístroje) včetně konfigurace 
	Specifikace dodávky
	Požadovaná hodnota
	Nabízená hodnota*

Splněno ANO/NE

	Obchodní název a typové označení přístroje
	VIGILANT SENTINEL EEU

Z073522

AGILIA SP MC CZ

Z018646

AGILIA VP MC CZ

Z019646

	Výrobce přístroje
	Fresenius Kabi AG

	Technické požadavky monitorovací centrály:

	PC s dotykovou obrazovkou o velikosti min. 23“ (All in one)
	ANO
	ANO

	Switch datové sítě pro zajištění konektivity dokovacích (pracovních) stanic s centrálou
	ANO
	ANO

	Licence minimálně pro 12 lůžek (s možností viditelnosti až 2 ks pracovních stanic u lůžka)
	ANO
	ANO



	Software zobrazující stav všech infuzních přístrojů na oddělení
	ANO
	ANO

	Zobrazení alarmu infuzní techniky
	ANO
	ANO

	Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, podaný objem, zbývající objem, zbývající čas, čas do konce podání infuze
	ANO
	ANO

	Prostředí včetně všech funkcí v českém jazyce
	ANO
	ANO

	Držák monitoru na stěnu nebo stůl
	ANO
	ANO

	Kompletní instalace monitoringu infuzní techniky bude součástí dodávky
	ANO
	ANO

	Identifikace alarmů (optické i akustické) s rozlišením závažnosti
	ANO
	ANO

	Technické požadavky lineárního dávkovače:

	Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech 
	5, 10, 20, 30, 50/60 ml
	ANO

	Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček
	ANO
	ANO

	Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez dalších dodatečných překalibrování)
	ANO
	ANO

	Automatické rozpoznání typu injekční stříkačky vč. zobrazení detekovaného typu na displeji
	ANO
	ANO

	Automatická kontrola správnosti vložené stříkačky
	ANO
	ANO

	Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky)
	ANO
	ANO

	Přesnost dávkování dle normy 
	± 2 %
	ANO

± 1% u přístroje

± 2 % u stříkačky

	Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, ng, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
	ANO
	ANO

	Nastavitelná rychlost dávkování v rozsahu 
	min. 1–1200 ml/h
	ANO

0,1–1200 ml/h

	Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozsahu 
	min. 0,1 – 999 ml
	ANO

0,1–999 ml

	Bolus manuální i s přednastavením objemu/času
	ANO
	ANO



	Automatická redukce bolusového objemu po okluzi
	ANO
	ANO

	Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku
	min. 3 úrovně
	ANO

2 dostupné režimy: variabilní režim nebo režim 3 přednastavených úrovní –

v rozsahu od 50 do 900 mmHg. (25 mmHg přírůstek od 50 do 250 mmHg

/ 50 mmHg přírůstek od 250 do 900 mmHg). Lze aktivovat / deaktivovat či

Upravit

	Knihovna výrobců a typů injekčních stříkaček:

Požadováno zastoupení minimálně 4 typů injekčních stříkaček (z uvedeného seznamu 6 typů injekčních stříkaček níže) + 1 volitelná dle výrobce, a to:

1) Injectomat – Spritze 50ml – výrobce Fresenius Kabi (REF:9000711)

2) Braun Omnifix 20 mL (REF: 4617207V)

3) Braun Omnifix 10 mL- (REF: 4617100V)

4) Braun Omnifix 5 mL - (REF: 461705v)

5) BD Plastipak 20 mL - (REF: 300629)

+

6) min. 1 volitelná dle výrobce


	ano

(uveďte Vaše řešení – min. 4 typy injekčních stříkaček z uvedeného seznamu + uveďte další možné)
	ANO

1. Injectomat – Spritze 50ml – výrobce Fresenius Kabi (REF:9000711)

2. Braun Omnifix 20 mL (REF: 4617207V)

3. Braun Omnifix 10 mL- (REF: 4617100V)

4. Braun Omnifix 5 mL - (REF: 461705v)

5. BD Perfusion 50 mL – (300137)

6. BD Plastipak 30 mL – (301229)

7. Codan 50 mL- (62.8426)

a dalších cca 30 typů viz Systémové komponenty

	Interní paměť na seznam minimálně 200 léků obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu
	ANO
	ANO

Viz Návod k použití 

 

	Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva
	ANO
	ANO

	Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 
	min. v délce 18 znaků
	ANO

	Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání
	ANO
	ANO

	Regulace jasu displeje a podsvícení klávesnice, nebo noční režim s přednastavením časového rozsahu.
	ANO
	ANO



	Napájení lineárního dávkovače z dokovací stanice
	ANO
	ANO

	Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice
	ANO
	ANO

	Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce
	ANO
	ANO

	Optické a zvukové alarmy různých úrovní
	ANO
	ANO



	Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy
	ANO
	ANO



	V případě významného alarmu zastavení dávkování
	ANO
	ANO

Viz Návod k použití



	Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce
	ANO
	ANO

	Technické řešení přístroje zabraňující podání nechtěného bolusu
	ANO
	ANO

	Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)
	ANO
	ANO



	Pohotovostní režim
	ANO
	ANO

	Režim KVO s více rychlostmi
	ANO
	ANO



	Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze
	ANO
	ANO



	Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru
	ANO
	ANO

	Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo opačně při přechodu napájení z akumulátoru na síť 230 V
	ANO
	ANO

	Kapacita interního akumulátoru - uchazeč uvede kapacitu baterie vztaženou k této rychlosti
	minimálně 10 hodin provozu při rychlosti dávkování 5 ml/h –
	ANO

> 11 h při 5 ml/h

	Nabití vybitého akumulátoru do plné kapacity 
	max. 6 hodin
	ANO

Dávkovač vypnutý: < 6 h

	Hmotnost přístroje včetně akumulátoru 
	max. 2,3 kg
	ANO

~ 2,1 kg

	Možnost použití v prostředí MRI, popř. v kompatibilní stanici od stejného výrobce chránící infuzní pumpu před magnetickým polem při MRI vyšetření (při umístění do speciálně odstíněné dokovací stanice) z důvodu ochrany budoucích investic,
	ANO
	ANO

	Vzdálená monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí
	ANO
	ANO

	Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu
	ANO
	ANO

	Nutnost vzájemné propojitelnosti dokovacích stanic LINK+ Agilia CZ mezi sebou i ve spojitosti s nově dodanou infuzní technikou s koncovým propojením do centrálního monitoringu*

*Zadavatel tento parametr požaduje z důvodu ochrany investic z let minulých, tedy nákup dokovacích stanic, kterými OARIM v Karlových Varech disponuje
	ANO
	ANO

	V rámci dodávky ke každému přístroji bude napájecí šňůra, madlo, mechanismus upevnění na infuzní stojan a euro lištu
	ANO
	ANO

	Technické požadavky infuzní pumpy:

	Přesnost dávkování
	max. ± 5 %
	ANO

± 5% a ještě lepší ve většině klinických situací



	Použití dedikovaných bezftalátových infuzních setů, transfuzních setů, setů pro podání parenterální výživy a světlocitlivých látek se silikonovým pumpovým segmentem a s garantovanou přesností dávkování 
	min. 72 hodin
	ANO

Viz Návod k použití



	Automatická kontrola správnosti založeného setu
	ANO
	ANO

	Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase
	ANO
	ANO

	Detekce vzduchu v systému, tedy vzduchových bublin
	min. od 0,01ml
	ANO

Viz Návod k použití



	Přímé zadávání parametrů infuze - rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru po zadání jakýchkoliv dvou z uvedených
	ANO
	ANO

	Nastavitelná rychlost dávkování v rozsahu 
	min. 1 – 999 ml/h
	ANO

0,1–1500 ml/h

	Nastavitelný objem podávaného roztoku v rozsahu 
	min. 0,1 – 2000 ml
	ANO

0,1–9999 ml.

	Bolus manuální i s přednastavením objemu/času
	ANO
	ANO



	Automatická redukce bolusového objemu po okluzi
	ANO
	ANO

	Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku 
	min. 3 úrovně
	ANO

2 dostupné režimy: variabilní nebo režim

3 přednastavených úrovní –

v rozsahu od 50 do 750 mmHg.

(25 mmHg přírůstek od 50 do 250 mmHg / 50 mmHg přírůstek od 250 do

750 mmHg)

	Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva
	ANO
	ANO

	Zobrazení názvu léčiva v délce 
	min. v délce 18 znaků
	ANO

	Interní paměť na seznam minimálně 200 léků obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů
	ANO
	ANO

Viz Návod k použití



	Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje uživatelsky vizuálně kontrolovatelná
	ANO
	ANO

	Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání

	ANO
	ANO

	Regulace jasu displeje a podsvícení klávesnice, nebo noční režim s přednastavením časového rozsahu.
	ANO
	ANO



	Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice
	ANO
	ANO

	Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji v českém jazyce
	ANO
	ANO



	Optické a zvukové alarmy různých úrovní
	ANO
	ANO



	Nastavení hlasitosti akustického alarmu
	ANO
	ANO

	Alarmy minimálně: slabá baterie, vybitá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, vzduch v setu, otevřená dvířka, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, při nečinnosti obsluhy opakování alarmu
	ANO
	ANO

	V případě významného alarmu zastavení dávkování
	ANO
	ANO

	Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce
	ANO
	ANO

	Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při nečinnosti, při otevření dvířek nebo při vyjmutí bezpečnostního infuzního setu z přístroje
	ANO
	ANO

	Provoz pumpy bez kapkového čidla s bezpečnou detekcí konce infuze
	ANO
	ANO

	Pohotovostní režim
	ANO
	ANO

	Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení dezinfekce nebo infuze
	ANO
	ANO



	Režim KVO s více rychlostmi
	ANO
	ANO



	Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru
	ANO
	ANO

	Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo opačně při přechodu napájení z akumulátoru na síť 230 V
	ANO
	ANO

	Kapacita interního akumulátoru – uchazeč uvede kapacitu baterie vztaženou k této rychlosti
	min. 6 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h
	ANO

> 8 h při 25 ml/h

	Nabití vybitého akumulátoru do plné kapacity 
	max. 6 hodin
	ANO

< 6 h

	Hmotnost přístroje včetně akumulátoru 
	max. 2 kg
	ANO

Přibližně 2 kg


Příloha č. 2 – Doklad osvědčující způsobilost k servisu zdravotnických prostředků
[image: image1.png]Q)

SUKL

STATNi UsTAV
PRO KONTROLU LECIV

Srobarova 48
10041 Praha 10

Telefon: +420 272 185 111
Fax: +420271732377

E-mail: posta@sukl.cz
Web: wwwsukl.c:

ADRESAT
Fresenius Kabi .10
MUDr. Jana Rejmontové

ADRESA
Na stri 1702/65,
Praha-Nusie
14000





VÝPIS Z REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen „Ústav“), jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. b) a písm. c) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), eviduje v Registru zdravotnických prostředků ke dni 26.05.2022 následující údaje:
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Nazev

Fresenius Kabi s.r.o.

Sidlo

Na strzi 1702, 14000 Praha, Ceska republika

Kontaktni osoba

MUDr. Jana Rejmontové , jana.rejmontova@fresenius-kabi.com, +420225270560





Seznam činností:

· distributor obecných zdravotnických prostředků

o Zdravotnické prostředky:

 00063896, Bone Marrow Collection Kit with Flexible Pre-Filter and Inline Filters

 00228718, Vak Transfer-Pack s adaptérem Luer typu samec - 1000 ml

 00255396, Amicus Apheresis Kit - double needle

 00270043, CompoFlow Select

 00105320, Systémy vaků na promývání erytrocytů "Ery - wash"

 00105582, BioR 01 plus BBS PF

 00283717, Citronan sodný 4%

 00283709, BioR 02 plus BS PF

 00284090, BioR 01 plus BS PF

 00285683, Compoflex 1F Empty Spike

 00285659, Composelect 4F 63 ml CPD/100 ml SAG-M - RCC - PDS-V

 00285712, Compoflex 3F T&B 63 ml CPD/100 ml SAG-M - PDS-V

 00285704, Compoflex 4F T&B 63 ml CPD/100 ml SAG-M - PDS-V

 00285691, Compoflex 4F Empty Spike

 00286408, Compoflex 1F F730 PLT storage

 00286870, Composelect 4F T&B - CPD/100 ml SAG-M WB + PDS-V

 00289174, CompoStop Flex 2F PLT processing and leuko reduction system

 00289158, CompoStop®

 00308769, 0,9% roztok NaCl

 00435637, Amicus Apheresis Kit – Single needle with pas connector and thrid platelet

storage container

 00447355, Ambix Intraport T POWERFLOW

 00447371, Ambix Intraport CP POWERFLOW

 00447363, Ambix Intraport T

 00447400, Ambix Intraport C

 00449617, ACD-A

 00286424, Compoflex 1F CPDA-1 - Luer M

 00203852, Smartconnect Plasmacell-C Disposable set with attached 1000 ml plasma     colle

 00203860, Smartconnect Plasmacell-C disposable set with pre-connected filters, needle

and containers

 00212329, Reinfusion bag

 00212281, AT3 Autotransfusion Set

 00212273, CATSmart

 00095185, BD Microlanceᵀᴹ needle

 00081154, BD Insyte-Wᵀᴹ

 00081058, BD Venflon Pro Safety kanyla s chráněnou jehlou

 00092806, BD Infusion Plus

 00092793, BD Combi Plug

 00224215, APPLIX Smart/Vision Pump set VarioLine

 00229083, Autotransfúzní set AT1

 00235598, Ambix Intraport CP

 00238385, Injectomat Agilia

 00238406, Injectomat MC Agilia

 00239740, Ambix Intrastick Safe Y-site

 00239775, Ambix NONCORstick Safe Y-site

 00264612, COM.TEC

 00278192, Freka PEG-Set Gastral

 00278205, Freka intestinální sonda

 00278213, Freka Button

 00277042, Souprava pro aferézu AMICUS – Jednojehlová souprava s konektorem

přídavného roztoku pro destičky a systémem Correct Connect

 00277069, Amicus Apheresis Kit - double needle with platelet additive solution connector and correct connect

 00298345, SSP+

 00286563, Compoflex 3F Empty Spike

 00286598, NaCl 0,9 % Fresenius Careflex DUO

 00286600, Composelect 5F T&B CPD/100 ml SAG-M – RCC + PDS-V

 00286619, Purisole SM diluted Careflex DUO

 00287021, Freka FKJ-Set

 00288016, Freka Gastro Tube

 00288761, Injectomat Tiva Agilia

 00288796, Volumat Agilia

 00288841, OPTIMA PT

 00289078, Base A Orchestra

 00299882, Module MVP PT Orchestra

 00293333, Ambix activ Set ambulatory

 00293413, Ambix activ Set stationary

 00288809, Volumat MC Agilia

 00293114, MRI Guard Agilia

 00293261, Ambix activ

 00299866, Base Intensive Orchestra

 00306907, Freka PEG Set Gastric, ENFit

 00306915, Freka FCJ, ENFit

 00306923, Freka Intestinal Tube for Freka PEG, ENFit

 00471013, Volumat Line Infusion set

 00469431, Extension K-NECT MaxPlus

 00470643, AGILIA VP MC

 00469597, Sangodrop B

 00469335, Intradrop Air VS Diabolo

 00517210, Applix Vision

 00469407, Manifold Holder

 00501075, Purisol SM Diluted

 00516891, Introcath plus

 00517034, C5L spotřební materiál pro separaci buněk

 00469319, Infudrop Air P

 00471072, Volumat Line S

 00517018, ATR 120 Collection reservoir

 00517456, Freka-Trelumina FR

 00480884, Volumat Line

 00469263, Infudrop Air 21 P

 00469351, Injectomat Line PVC

 00509421, A2CE0680

 00498355, Jednojehlová souprava pro aferézu AmiCORE se dvěma vaky na destičky

 00517368, activ Set ambulatory

 00505893, Injectomat Line TIVA 180 Twin BCV PVC 180 cm

 00506028, BioM 40 BS

 00512284, Compoflow® WB

 00512524, BD N/A (Combi Cap Luer lock male)

 00517464, FREKA-ENDO INTRODUCER

 00469386, 3-Way-Stopcock

 00509560, Inkubátor krevních destiček

 00467460, NaCL 0,9 % Fresenius

 00469327, Infudrop Air PP

 00517376, Glycine 1,5% CF 1x3000ml bag ML

 00517050, S5L spotřební materiál pro separaci buněk

 00469394, Manifold Stopcock System

 00469415, Back Check Valve

 00484738, BioR flex 01 BBS

 00499286, Antikoagulační roztoky ACD-A, CPD, CPD50

 00511898, Chladnice

 00516867, Injectomat stříkačka

 00469554, Transfusion Set VL TR 00

 00498347, Aferetický systém AmiCORE

 00509608, AMICUS EXCHANGE KIT EA

 00469562, Volumat Line Transfusion Set VL TR 00

 00470627, AGILIA SP MC

 00470635, AGILIA SP TIVA WIFI

 00501606, Irigační roztok NaCl 0,9% VERSYLENE

 00517384, Glycine 1% + Mannitol 1% 1x3000 ml bag ML

 00462248, C.A.T.S.

 00469378, Heidelberger Extension

 00484834, BioR flex 01 BS

 00501753, Irigační roztok Sterilní voda VERSYLENE

 00509544, COMPOFLOW 4F T&B 63CPD

 00517026, ATS SUCTION LINE

 00535769, Freka Tube ENfit

 00535160, Lineární dávkovač Syramed® μSP6000 Premium

 00535793, Set pro podání pumpou Applix

 00529721, Drenážní set ATD

 00540541, EVA VAK 3000 ML

 00535777, Freka trelumina FR 16/9

 00535232, Infudrop Airblock

 00603549, Injectomat syringe

 00603530, Injectomat Line TIVA

 00636439, C5L platelet set ComTec®

 00651532, Ambix Intrastic Safe

 00651559, Ambix Intrastick

 00603581, Infusion Set VL ON 72

 00636244, BioP plus BS PF

 00603645, Sangodrop-Air matic

 00651567, Ambix NONCOR® Plus

 00651575, Ambix Safe-Can

 00636324, BioM 40 BS (with Set)

 00636738, P1R Therapeutic plasma treatment set

 00636789, P1YA Automatic collection of lymphocytes

 00717909, Link + Agilia EU

 00673360, Infuzní set VL ON

 00673504, Infudrop Air 21 P P

 00717060, BD Insyte-N™

 00652746, ATY Y-adapter

 00652682, Reinfusion bag with Y-Adapter

 00653386, LINK 8+ AGILIA INT

 00716199, Amicore Apheresis Kit

 00652412, ATP Post OP Set

 00717896, Agilia Link EU

 00653220, INJECTOMAT MC AGILIA INT

 00653802, Amika Pump Set Bag

 00653255, INJECTOMAT TIVA AGILIA INT

 00653888, Amika Pump Set EasyBag, ENFit universal

 00652770, ATF 120 Fast Start Kit with AT3

 00688239, Freka Pexact I FR 15, ENFit

 00652703, ATR 40 reservoir

 00505885, Extension

 00714505, Alyx Red Cell Kit

 00510051, PL1 Therapeutic plasma exchange

 00603629, VS 50 Transfusion

 00292939, Link+ Agilia

 00573503, Bone Marrow Collection Kit with Flexible Pre-Filter and Inline Filters

 00469650, Sangodrop P 3W

 00509405, BioR 01 plus BBS

 00549108, COMPOFLEX SEG. TUBES

 00535320, Conox

 00505949, VS 50 Transfusion

 00466628, Conox

 00469634, Sangodrop P

 00603418, Extension

 00512540, Twin Transfer Set

 00326676, CompoFlow® Select

 00308144, Sangodrop P

 00603602, Extension K-NECT MaxPlus opaque

 00484332, Roztok InterSol s koncovkou konektoru typu luer

 00509413, BioR 01 plus BBS

 00509579, COMPOFLEX

 00636690, PL1 Therapeutic plasma exchange

 00469423, Extension

 00351441, Twin Transfer Set

 00517237, Twin Transfer Set

 00308136, Sangodrop P 3W

 00240178, Separátor AMICUS

 00292904, Link Agilia

 00517405, BioR 01 plus BBS PF

 00603565, Extension K-NECT MaxPlus opaque

 00756967, Infuzní pumpa Argus A717V

 00765310, Roztok InterSol

 00758698, Amika

 00747112, VIGILANT SENTINEL

 00760990, Vigilant Master Med

 00763294, Ambix NONCORstick Safe

 00747075, Composelect

 00772190, Infudrop P180

 00779464, Freka GastroTube FR 15, ENFit

 00781345, Set PSQ

 00786939, Freka Tube FR 12

 00787704, COMPOFLEX 1F

 00787667, Amika Pump Set Bag

 00787552, Amika+

 00787392, Infusion Set VL

 00787376, Infufil

 00786795, Compoflex 4F

 00239898, Ambix NONCORstick Safe

 00493079, Freka Tube

 00495162, EN Container Adapter

 00495170, Freka-Trelumina FR 16/9 150cm, ENFit

 00495234, Volumat Line VL ON

 00716156, Agilia SP TIVA

 00224645, Composol PS solution

 00493060, Applix Smart/Vision Pump Set VarioLine, ENPlus

 00804260, Apheresis Needle

 00812228, Agilia SP PCA WIFI

 00813167, Amika Pump Set EasyBag mobile, universal, ENFit

 00813319, AMIKA Pump set Varoline, ENFit universal

 00813917, SMARTCONNECT PLASMACELL-C Disposable Set

 00817897, Amika - Pump Set VarioLine

 00836326, BioP flex 05 BS PF

 00845732, Drop senzor

 00842152, Jednorázová souprava SMARTCONNECT PLASMACELL-C

 00859181, APPLIX Smart/Vision Pump set, ENFit univ.

 00861062, COMPOFLEX WITH LUER MALE

 00856968, CONOX - QM7000-M

 00881645, Vigilant Software Suite

 00888038, Injectomat Line PE

 00308056, Separátor AMICUS

 00265199, Roztok InterSol s koncovkou konektoru typu luer

 00304645, AMICUS aferézní souprava

 00303765, Systém pro odběr krevních složek Alyx

 00225648, Alyx Red Cell Kit

 00225621, Amicus Apheresis Kit - Double Needle

 00225613, Bone Marrow Collection Kit

 00225656, Smart Connect Plasmacell-C Disposable Set with attached 1000ml PlasmaLink

Transfer Pack Container

 00225664, Smart Connect Plasmacell-C Disposable Set

 00225672, Smart Connect Plasmacell-C Disposable Set with Pre-Connected Filters, Needle, Collection bags

 00225680, CPD/SAG-M Quad Optipac

 00288083, Freka Pexact

 00896249, Freka Connect

 00896345, Agilia MRI Guard

 00898471, InterSol solution

 00916975, Transfusion Set VL

 00932115, Antikoagulační roztoky ACD-A

 00935324, Ambix Nova Ambulatory Set

 00974139, BioR flex

 00978164, CompoGuard®

 00996127, Amicus MONONUCLEAR CELL KIT

 00996119, Souprava pro aferézu AMICUS – Jednojehlová souprava s konektorem pro

přídavný roztok pro destičky

 01014674, Compostop (non-DEHP)

 01023597, Souprava pro aferézu AMICUS - Corect Conect

 01031394, Dvoujehlova souprava pro aferezu MNC AMICUS se systemem Correct Connect

 01031407, Souprava pro výměnu AMICUS se systémem Correct Connect

 01031431, Aferetická souprava k mimotělní fotoferéze (ECP) AMICUS

 01031933, Jednojehlová souprava pro aferézu AmiCORE se dvěma vaky na destičky,

konektor PAS a systém Correct Connect

 01036494, Souprava pro aferézu AMICUS – Jedna jehla s konektorem PAS a třetím

skladovacím vakem destiček a systémem Correct Connect

 01042835, Fotoaktivační zařízení Phelix

 01042843, Aferetická souprava k mimotělní fotoferéze (ECP) AMICUS – dvojitá jehla

 01045059, Inkubátor krevních destiček – Model PC900-Pro

 01045067, Separátor AMICUS - Modelová řada 6R4590

 01046000, Infusion Set VL ST10 AirBlock

 01045999, Infusion Set VL ST00 - AirBlock

 01047820, Inkubátor krevních destiček, model PC100-Pro

 01051010, Sampling site coupler spike

 01051475, Volumat Line, model: VL ON72 PUR material

 01051483, Volumat Line, model: VL ON22 OP NF Light-protected, PUR material

 01051002, Převodní vak

 01051504, K-Zero

 01051416, Volumat Line, model: VL ST02

 01051424, Volumat Line, model: VL ON401 PUR material

 01051432, Volumat Line, model: VL ON42 OP NF Light-protected, PUR material

 01058765, Aurora plazmaferetický systém

 01060267, Injectomat Syringe 50ml

 01060259, Injectomat Syringe 50ml s kanylou

· osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků

Výrobce: Fresenius Kabi AG

Přílohy:
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Výrobce: Fenwal Inc.

Přílohy:
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Výrobce: Fresenius Vial S.A.S.

Přílohy:
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Výrobce: Fresenius HemoCare GmbH

Přílohy:
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Výrobce: HELMER SCIENTIFIC, LLC

Přílohy:
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Výrobce: Quantium Medical S.L.U.

Přílohy:

[image: image9.png]Typ prilohy

Nizev souboru

Popis

[DakSi ~specifikujte:

|Authotization_letter_FK_CR&SL

|Autorizacni dopis_servis





Příloha č. 3 – Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
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