
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 

Jeremenkova 1191/40a 

779 00 Olomouc - Hodolany 

dne: 19.8.2022 

Věc: cenová nabídka přístrojové techniky 

Kód 1D: 00003229 AGEL Středomoravská nemocniční 
Lokace: 

11 645,00 1 

50 325,00 21% 

11 645,00 21% 

117095,00 

10 568,25 

2 445,45 14 090,45 

24 589,95 141684,95 



Technické parametry 

Kompatibilita 
Kompatibilita se stávalidm vybavením 
Technické oarametrv 
Barevný LCD dotylcový displej 
Přednastavené oro,rramy 
Možnost uživatelských pro1ramů 
Databáze oacientů 
Anatomlcka navigace 
Akustická a optická si•nahzace 
Ovládáni v českém iazyce 

Systém rychlého výběru ne)fastěj!ich programů (nejčastě)!i 
programy dosažitelné 1 dotylcem), snadn.l změna polarity 

Bezoečnostni tfida pfistrole 
Přislu!enstvi 
Přístrojový stolek na stabilnl základně, brzděná kolečka, zásuvky 
na olislu!enstvi 
Elektrottrapeie 
Počet nezávislých výstupů (kanálů) 
Počet výstupů 
Kompletní spektrum nízko a stledofrekventnich proudů a je11ch 
modifikaci včetně stimulaci 

Široká nabidka elektrolečebných proudů m,n,málně: 

Dvouokruhová antispast,cká stimulace dle Hufschmldta a Jantsche 
s nastavením synchronizace kanálů (tzv. splaiené Impulzy) 

Elektrod,agnost,ka • min. měřeni 1/t křivky, reobáze, chronax,e a 
akamodačniho koeficientu, detekce motorického bodu 

Příslušenství 
Ploché �ektrodv 
Pinové návleky na elektrody 
Sada přloevňovadch pásů 
Vakuov.l lednotka 
Aplikace elektroléčebných proudů prostřednictvím vakuových 
elektrod 
Pohodlné přichyceni vakuových elektrod s pěnovým, houbičkami, 
zabraňuilcimi podrá!děni pokofkv 
Kompaktnl design 
Počet nezávislých výstupů 
Operační rei,my 
Pulzní frekvence 
T,chý chod 
Snadná obsluha 
Příslušenství 
Vakuové elektrody 
OSTATNÍ 
Záruka !během záruky BTK a servis zdarma) 
Přistroj musí mít prohlášeni o schodě a CE označeni 

6. Elektroterapie • specifikace 

minimálních požadavků 

Lokace: '\Gt Str idOl"'"rav ' 
nemocn1čn1 a.s Nemocnice AGEL 

P Prov 
Kod l0:00003229 
Množství: 1 ks 

Uchazeč 
Nálev nabízené technolocie 
Výrobce 

Pofadovaná hodnota 

NE 

m,n. 6,s· 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 
ANO 

ANO 

uvede dodavatel 

ANO, min. 3 zásuvky 

min 2 
mln.4 

Ano 

min.: Galvanický proud, o,adynamické 
proudy, Trabert, Exponenoální pulzy, 

Pravoúhlé pulzy, Ruská sumulace, 
Stimulační pulzy, Šikmé pulzy, Kombinované 

pulzy, TENS, NPHV, Sekvence, 2 - pólová 
interference, 4 - pólová Interference, 

lzoplanárnl a vektorové pole, přerušované 
pulzy, H - vlny, Mlkroproudy, 

Stledofrekvenlni vlny, HVT (vysokonapHová 
terapie), IG pulzy, Modulovaný pulzní 

proud, VMS proud, Kotzův proud, EPIR, 
uveďte výčet 

ANO 

ANO 

Ano • min. 4 ks na Jeden přistroj 
Ano • min. 4 ks na leden ořistro, 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 
min.2 

kontinuální a pulznl 
min 4 nastaveni 

ANO 
ANO 

Ano • min. 4 ks na jeden přistroj 

ANO, min. 14 m�siců 
ANO 

B TL zdravotn,cko ttchn,ka. a .s. 

BTL-4615 Premium. BTL·VAC li 

BTL 1ndustfltS Ltd 

Uchazečem uvedená hodnota 

,WO 

7• barevný dotv•o•v d,soltJ 

ANO 100 

ANO> 100 aoz,c 

ANO> 100 "°"'

ANO 

ANO 

ANO 

ANO tzv QUICK p,atokaly /8 aauc) 

l,a 

ANO, 5 lOSUVC'k 

ANO 

4 /1'1 •I-aaly/ 

ANO 

Galvamclcy proud, o,adynam,ckt proudy, Trobert. 

Exponenciální aulzy, Pravoúhle pulzy, lluslcu ,timulaet, 

�r,muločn, pulzy, S,kmt aulzy, Kambmovont aulzy, TENS. 

NPHV, Sekvence, 1 - aólova ,nr,er/trtnrt, 4 - polovd 

mtt1/trtnct, Jzopfonorni o vtktorove pole, prerulovont 

pulty, H-v/ny, M•kropraudy, Stfedof,elcven(ní vlny, HVT 

/vysokonaptrovo teroa,e). IG pulzy. Modulovaný pul1n, 

pravd VMS proud, Kotzův proud, EPIR- arogram pro 

elt«rrickou post itomttrickou rt/axaci 

Eftktrod1a9nost1ka 

ANO Dvouolcruhova ont,sposticlcó stimulace dle 

Hu/schm,dto a Jontscht s na5!0\ftmm synchromzoce 

konolú /tz> spfazent ,mou/zvl 

ANO 

ANO 4•s tldtrodv 5x7 cm 

A/1/0 • 4ks no vit k na tltlctrodu vel 4x lrm 

A/1/0 

ANO 

ANO 

A/1/0 

ANO 

A/1/0 

A/1/0 5 !O ! 5 ZO pulzů/mm 

A/1/0 

ANO 

ANO. orúm 60mm 

ANO. 14 mls,ců 

ANO 




