
Stávající PC 

se softwarem

GE ECHOPAC

DICOM SERVER

MARIE PACS

DICOM

WORKLIST

DICOM WORKLIST
AET:HIS_8243
IP:10.1.251.24
Port:104

DICOM Storage (MARIE PACS)
AET:PIX_SERVER_8243
IP:10.1.251.22
Port:104

Kardiovaskulární ultrazvuk
GE VIVID S60
AET: Volitelné
IP: Volitelné

Stávající stanice se softwarem ECHOPAC, 

Name: ECHOPAC113, IP: 172.22.140.49
AET: IKK_ECHOPAC_01
Sdílená složka SMB: 
\\ECHOPAC113\Archive  
(TCP Port: 445)
Databáze Sybase SQL: ECHOPAC113-DB 
(TCP Port: 2638)

Přenos obrazové dokumentace 
a seznamu pacientů
SMB, TCP 2638+445
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Kardiovaskulární 

ultrazvuk

GE VIVID S60N

Technologická VLAN (L2 sít) 
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Přístroj nebude
připojen k internetu.

PC nebude
připojeno k internetu.

Ethernet
nebo
WIFI

Ethernet
nebo
WIFI

Ethernet
nebo
WIFI


