
 

 
 

OBJEDNÁVKA č.:  2024/2/15- JO 
 
Značka: 2024/2/15- JO SNT Plus s.r.o. 
Vyřizuje:  Novodvorská 994/138 
Tel.:  142 00  Praha 4 
Fax:   
E-mail:  
 
Datum: 14.02.2024 
 

Dobrý den, 
 objednávám provedení technických kontrol u níže uvedených přístrojů dle jednotlivých období 
v roce 2024 podle Vámi poslané cenové nabídky. Termíny pro jednotlivá oddělení lze spojit. 
 

 

Plán údržby Zařízení Typ Inv.číslo Výr.číslo Umístění Ceny bez DPH 21% 

21.03.2024 
CENTRÁLA K 
MONITOROVACÍMU SYSTÉMU 

IntelliVue Information 
Center iX HM02120 US43372239 ARO lůžka 

            

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02006 CN32625024 ARO lůžka 
            

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02159 CN32637695 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02125 DE69491737 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02126 DE69491439 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02127 DE69491202 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02128 DE69491437 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02129 DE69491440 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02130 DE69491679 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02121 DE671J7616 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02122 DE671J7617 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02123 DE671J7615 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02124 DE671J7613 ARO lůžka 
            

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ* Philips IntelliVue MX 550 HM02120 DE671J7635 ARO lůžka 
            

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03035 DE7730A7AV ARO lůžka 

                             
  

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03039 DE7730A7BH ARO lůžka 

                             
  

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03036 DE7730A7BJ ARO lůžka 

                             
  

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03038 DE7730A7BK ARO lůžka 

                             
  

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03037 DE7730A7CN ARO lůžka 

                             
  

31.10.2024 
STANICE CENTRÁLNÍ vč. 
MONITORU Pic iX HW HM03044 US433H7360 ARO lůžka 
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1 Vsetinslgé
Vsetinské nemocnice a.s.

Nemocniéni 955 I755 01 Vsetin

SNT Plus s.r.o.
Novodvorské 994/138
142 00 Praha 4

‘ nemocnlce

OBJEDNAVKA é.: 2024/2/15- JO

Znaéka: 2024/2/15- JO
Vyrizuje:
Tel.:
FaX:
E-mail:

Datum: 14.02.2024

Dobrf/ den,

IC:26871068 I DIC: cz 26871068
T: +420 571818111 | E: nemocnice@nemocnice—vs.cz

Objednévém provedenitechnicch kontrol u ni'ie uvedem'lch pFI'strOjfi dle jednotlivY/ch OdbI’
v roce 2024 pOdIe Vémi poslané cenové nabi'dky. Termi'ny pro jednotliva’ Oddéleni' Ize spojit.

Plén t'ldriby Zai‘izeni Typ lnv.¢':I'slo VVriislo Umi'sténl' Ceny bez DPH 21%
CENTRALA K InteIIiVue Information

21.03.2024 MONITOROVACI’MU SYSTE’MU Center ix HM02120 US43372239 ARO lflika

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02006 CN32625024 ARO lflika

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02159 CN32637695 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue X3 HM02125 DE69491737 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue X3 HM02126 DE69491439 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue X3 HM02127 DE69491202 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue X3 HM02128 DE69491437 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue X3 HM02129 DE69491440 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue X3 HM02130 DE69491679 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue MX 550 HM02121 DE67lJ7616 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue MX 550 HM02122 DE67lJ7617 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue MX 550 HM02123 DE67lJ7615 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’ Philips InteIIiVue MX 550 HM02124 DE67lJ7613 ARO lflika

21.03.2024 MONITOR VITALNI'CH FUNKC|'* Philips InteIIiVue MX 550 HM02120 DE67lJ7635 ARO lflika
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 PACIENTSKY Philips InteIIiVue X3 HM03035 DE7730A7AV ARO lflika
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 PACIENTSKY Philips InteIIiVue X3 HM03039 DE7730A7BH ARO lflika
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 PACIENTSKY Philips InteIIiVue X3 HM03036 DE7730A7BJ ARO lflika
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 PACIENTSKY Philips InteIIiVue X3 HM03038 DE7730A7BK ARO lflika
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 PACIENTSKY Philips InteIIiVue X3 HM03037 DE773OA7CN ARO lflika
STANICE CENTRALNI'vé.

31.10.2024 MONITORU Pic iX HW HM03044 US433H7360 ARO lflika

www.nemocnice-vs.cz



 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02007 CN32625061 dětské oddělení 
              

 

01.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02138 DE69491438 chirurgie JIP 
             

 

21.03.2024 
CENTRÁLA K 
MONITOROVACÍMU SYSTÉMU 

IntelliVue Information 
Center iX HM02131 US43372240 chirurgie JIP 

             
 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02158 CN32637693 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02136 DE671F8918 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02135 DE671F8946 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02134 DE671F8930 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02133 DE671F8936 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02132 DE671F8940 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02139 DE69491448 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02140 DE69491455 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02141 DE69491433 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02142 DE69491449 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02143 DE69491632 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ* Philips IntelliVue MX 550 HM02137 DE671F8927 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 
CENTRÁLA K 
MONITOROVACÍMU SYSTÉMU Pic iX HW HM01826 US43351570 interna - lůžka 1 

              
 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02003 CN32625059 interna - lůžka 1 
              

 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01836 US097D6995 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01837 US097D6997 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01831 US097D6981 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01828 US097D6983 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01827 US097D6984 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01830 US097D6986 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01834 US097D6989 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01838 US097D6992 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01833 US097D6993 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01832 US097D6999 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA * 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01835 US097D6977 interna - lůžka 1 

                  
 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03015 US156R5228 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03017 US156R5227 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03018 US156R5226 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03020 US156R5225 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03014 US156R5224 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03016 US156R5223 interna - lůžka 1 

                               
    

 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02007 CN32625061 dětské oddělení 
              

 

01.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02138 DE69491438 chirurgie JIP 
             

 

21.03.2024 
CENTRÁLA K 
MONITOROVACÍMU SYSTÉMU 

IntelliVue Information 
Center iX HM02131 US43372240 chirurgie JIP 

             
 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02158 CN32637693 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02136 DE671F8918 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02135 DE671F8946 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02134 DE671F8930 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02133 DE671F8936 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM02132 DE671F8940 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02139 DE69491448 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02140 DE69491455 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02141 DE69491433 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02142 DE69491449 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue X3 HM02143 DE69491632 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ* Philips IntelliVue MX 550 HM02137 DE671F8927 chirurgie JIP 
              

 

21.03.2024 
CENTRÁLA K 
MONITOROVACÍMU SYSTÉMU Pic iX HW HM01826 US43351570 interna - lůžka 1 

              
 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02003 CN32625059 interna - lůžka 1 
              

 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01836 US097D6995 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01837 US097D6997 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01831 US097D6981 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01828 US097D6983 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01827 US097D6984 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01830 US097D6986 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01834 US097D6989 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01838 US097D6992 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01833 US097D6993 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01832 US097D6999 interna - lůžka 1 

                  
 

21.03.2024 TELEMETRICKÁ JEDNOTKA * 
MX 40 2.4 GHz Smart 
Hopping HM01835 US097D6977 interna - lůžka 1 

                  
 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03015 US156R5228 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03017 US156R5227 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03018 US156R5226 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03020 US156R5225 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03014 US156R5224 interna - lůžka 1 

                               
    

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03016 US156R5223 interna - lůžka 1 

                               
    

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02007 CN32625061 détské oddéleni’

01.03.2024 MONITOR VITA'LN/ICH FUNKCI' Philips Intel/I'Vue X3 HM02138 DE69491438 chirurgie JIP
CENTRALA K Intel/iVue Information

21.03.2024 MONITOROVACI'IVIU SYSTEMU Center iX HM02131 U543372240 chirurgie JIP

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02158 CN32637693 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue MX 550 HM02136 DE671F8918 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue MX 550 HM02135 DE671F8946 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue MX 550 HM02134 DE671F8930 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue MX 550 HM02133 DE671F8936 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue MX 550 HM02132 DE671F8940 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue X3 HM02139 DE69491448 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue X3 HM02140 DE69491455 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue X3 HM02141 DE69491433 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue X3 HM02142 DE69491449 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl Philips IntelliVue X3 HM02143 DE69491632 chirurgie JIP

21.03.2024 MONITOR VITALNlCH FUNKCl* Philips IntelliVue MX 550 HM02137 DE671F8927 chirurgie JIP
CENTRALA K

21.03.2024 MONITOROVAClMU SYSTEMU Pic iX HW HM01826 US43351570 interna — lf‘iika 1

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02003 CN32625059 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA Hopping HM01836 USO97D6995 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA Hopping HM01837 USO97D6997 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA Hopping HM01831 USO97D6981 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA Hopping HM01828 USO97D6983 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKA JEDNOTKA Hopping HM01827 USO97D6984 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA Hopping HM01830 USO97D6986 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA Hopping HM01834 USO97D6989 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA Hopping HM01838 USO97D6992 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA Hopping HM01833 USO97D6993 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA Hopping HM01832 USO97D6999 interna — lf‘iika 1
MX 40 2.4 GHZ Smart

21.03.2024 TELEMETRICKAJEDNOTKA * Hopping HM01835 USO97D6977 interna — lf‘iika 1
MONITOR PACIENTSKY

31.10.2024 TELEMETRICKY MX 40 HM03015 U3156R5228 interna — lf‘iika 1
MONITOR PACIENTSKY

31.10.2024 TELEMETRICKY MX 40 HM03017 U3156R5227 interna — lf‘iika 1
MONITOR PACIENTSKY

31.10.2024 TELEMETRICKY MX 40 HM03018 U3156R5226 interna — lf‘iika 1
MONITOR PACIENTSKY

31.10.2024 TELEMETRICKY MX 40 HM03020 U3156R5225 interna — lf‘iika 1
MONITOR PACIENTSKY

31.10.2024 TELEMETRICKY MX 40 HM03014 U3156R5224 interna — lf‘iika 1
MONITOR PACIENTSKY

31.10.2024 TELEMETRICKY MX 40 HM03016 U3156R5223 interna — lf‘iika 1
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31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03019 US156R5222 interna - lůžka 1 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02004 CN32625060 Interna - lůžka 2 

29.03.2024 
CENTRÁLA K 
MONITOROVACÍMU SYSTÉMU Pic iX HW HM01825 US43351569 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03022 US156R5218 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03021 US156R5216 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03025 US156R5221 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03024 US156R5220 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03023 US156R5219 Interna - lůžka 2 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02157 CN32637692 interna DIALÝZA 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02005 CN32625062 
interna funkční 
diagnostika 

07.06.2024 
CENTRÁLA K 
MONITOROVACÍMU SYSTÉMU 

IntelliVue Information 
Center iX HM01822 US43351568 interna JIP 

07.06.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02002 CN32625025 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01821 DE58557656 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01818 DE58557642 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01819 DE58557668 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01816 DE58557658 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01817 DE58557678 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01813 DE58557674 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01814 DE58557687 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01815 DE58557662 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01812 DE58557675 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ * Philips IntelliVue MX 700 HM01820 DE58557691 interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03026-1 DE7730A8BV interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03026-2 DE7730A8C0 interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03027-1 DE7730A83Y interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 750 HM03026 DE77656381 interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 750 HM03027 DE77656380 interna JIP 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM01824 DE671E2358 
interna příjem 
EMERGENCI 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ* Philips IntelliVue MX 550 HM01823 DE671E2359 
interna příjem 
EMERGENCI 

31.10.2024 
STANICE CENTRÁLNÍ vč. 
MONITORU Pic iX HW HM03043 US433H7359 

interna příjem 
EMERGENCI 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02156 CN32637696 ONP ženy I 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03033 DE7730A7CT ortopedie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03032 DE7730A74N ortopedie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03034 DE7730A75P ortopedie 

 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03019 US156R5222 interna - lůžka 1 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02004 CN32625060 Interna - lůžka 2 

29.03.2024 
CENTRÁLA K 
MONITOROVACÍMU SYSTÉMU Pic iX HW HM01825 US43351569 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03022 US156R5218 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03021 US156R5216 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03025 US156R5221 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03024 US156R5220 Interna - lůžka 2 

31.10.2024 
MONITOR PACIENTSKÝ 
TELEMETRICKÝ MX 40 HM03023 US156R5219 Interna - lůžka 2 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02157 CN32637692 interna DIALÝZA 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02005 CN32625062 
interna funkční 
diagnostika 

07.06.2024 
CENTRÁLA K 
MONITOROVACÍMU SYSTÉMU 

IntelliVue Information 
Center iX HM01822 US43351568 interna JIP 

07.06.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02002 CN32625025 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01821 DE58557656 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01818 DE58557642 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01819 DE58557668 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01816 DE58557658 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01817 DE58557678 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01813 DE58557674 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01814 DE58557687 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01815 DE58557662 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 700 HM01812 DE58557675 interna JIP 

07.06.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ * Philips IntelliVue MX 700 HM01820 DE58557691 interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03026-1 DE7730A8BV interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03026-2 DE7730A8C0 interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03027-1 DE7730A83Y interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 750 HM03026 DE77656381 interna JIP 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 750 HM03027 DE77656380 interna JIP 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ Philips IntelliVue MX 550 HM01824 DE671E2358 
interna příjem 
EMERGENCI 

21.03.2024 MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ* Philips IntelliVue MX 550 HM01823 DE671E2359 
interna příjem 
EMERGENCI 

31.10.2024 
STANICE CENTRÁLNÍ vč. 
MONITORU Pic iX HW HM03043 US433H7359 

interna příjem 
EMERGENCI 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02156 CN32637696 ONP ženy I 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03033 DE7730A7CT ortopedie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03032 DE7730A74N ortopedie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
PACIENTSKÝ Philips IntelliVue X3 HM03034 DE7730A75P ortopedie 

MONITOR PACIENTSKY'
31.10.2024 TELEMETRICKY Mx 40 HM03019 US156R5222 interna — lflika 1

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02004 CN32625060 Interna — lflika 2
CENTRALA K

29.03.2024 MONITOROVAciMU SYSTE’MU Pic ix HW HM01825 US43351569 Interna — lflika 2
MONITOR PACIENTSKY’

31.10.2024 TELEMETRICKY Mx 40 HM03022 US156R5218 Interna — lflika 2
MONITOR PACIENTSKY’

31.10.2024 TELEMETRICKY Mx 40 HM03021 US156R5216 Interna — lflika 2
MONITOR PACIENTSKY’

31.10.2024 TELEMETRICKY Mx 40 HM03025 US156R5221 Interna — lflika 2
MONITOR PACIENTSKY’

31.10.2024 TELEMETRICKY Mx 40 HM03024 US156R5220 Interna — lflika 2
MONITOR PACIENTSKY’

31.10.2024 TELEMETRICKY Mx 40 HM03023 US156R5219 Interna — lflika 2

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02157 CN32637692 interna DIALYZA
interna funkénl’

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02005 CN32625062 diagnostika
CENTRALA K IntelliVue Information

07.06.2024 MONITOROVAciMU SYSTE’MU Center ix HM01822 US43351568 interna JIP

07.06.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02002 CN32625025 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 700 HM01821 DE58557656 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 700 HM01818 DE58557642 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 700 HM01819 DE58557668 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 700 HM01816 DE58557658 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 700 HM01817 DE58557678 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 700 HM01813 DE58557674 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 700 HM01814 DE58557687 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 700 HM01815 DE58557662 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 700 HM01812 DE58557675 interna JIP

07.06.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl * Philips IntelliVue Mx 700 HM01820 DE58557691 interna JIP
MONITOR VITALNiCH FUNKCl

31.10.2024 (méfl’ci modul) Philips IntelliVue X 3 HM03026—l DE7730A8BV interna JIP
MONITOR VITALNiCH FUNKCl

31.10.2024 (méfl’ci modul) Philips IntelliVue X 3 HM03026—2 DE7730A8C0 interna JIP
MONITOR VITALNiCH FUNKCl

31.10.2024 (méfl’ci modul) Philips IntelliVue X 3 HM03027—l DE7730A83Y interna JIP
MONITOR VITALNiCH FUNKCl

31.10.2024 MODULARNi Philips IntelliVue Mx 750 HM03026 DE77656381 interna JIP
MONITOR VITALNiCH FUNKCl

31.10.2024 MODULARNi Philips IntelliVue Mx 750 HM03027 DE77656380 interna JIP
interna pFI’jem

21.03.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl Philips IntelliVue Mx 550 HM01824 DE671E2358 EMERGENCI
interna pFI’jem

21.03.2024 MONITOR VITALNiCH FUNKCl* Philips IntelliVue Mx 550 HM01823 DE671E2359 EMERGENCI
sTANICE CENTRALNivé. interna ph’jem

31.10.2024 MONITORU Pic ix HW HM03043 US433H7359 EMERGENCI

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02156 CN32637696 ONP zenyl
MONITOR VITALNiCH FUNKCl

31.10.2024 PACIENTSKY Philips IntelliVue x3 HM03033 DE7730A7CT ortopedie
MONITOR VITALNiCH FUNKCl

31.10.2024 PACIENTSKY Philips IntelliVue x3 HM03032 DE7730A74N ortopedie
MONITOR VITALNiCH FUNKCl

31.10.2024 PACIENTSKY Philips IntelliVue x3 HM03034 DE7730A75P ortopedie
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31.10.2024 
STANICE CENTRÁLNÍ vč. 
MONITORU Pic iX HW HM03042 US433H7358 ortopedie 

10.10.2024 KARDIOTOKOGRAF Philips AVALON FM 30 HM03012 DE65942149 porodní sál 

10.10.2024 KARDIOTOKOGRAF Philips AVALON FM 30 HM03010 DE65942148 porodní sál 

10.10.2024 
STANICE CENTRÁLNÍ 
MONITOROVACÍ  KE KTG 

Philips IntelliSpace 
Perinatal HM03012   porodní sál 

26.07.2024 KARDIOTOKOGRAF AVALON FM 30-IP HM02232 DE65935659 porodní sál 

26.07.2024 KARDIOTOKOGRAF AVALON FM 30-IP HM02231 DE65935652 porodní sál 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02155 CN32637694 porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03029-1 DE7730A77A porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03028-1 DE7730A78F porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03030-1 DE7730A7AK porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03031-1 DE7730A76V porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 550 HM03029 DE7580BYHG porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 550 HM03028 DE7580BYHH porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 550 HM03030 DE7580BYHJ porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 550 HM03031 DE7580BYHF porodní-gynekologie 

31.10.2024 
STANICE CENTRÁLNÍ vč. 
MONITORU Pic iX HW HM03041 US433H7357 porodní-gynekologie 

     120 373,00    

Cestovní náklady 3.295,- CZK bez DPH 21% / 1 cesta. 

 

Servis požadujeme v době od 7: 00 do 14: 00 hodin a po telefonické domluvě alespoň 3 dny 
předem. 
 
 
S pozdravem 
 

  
 

   
 

 

31.10.2024 
STANICE CENTRÁLNÍ vč. 
MONITORU Pic iX HW HM03042 US433H7358 ortopedie 

10.10.2024 KARDIOTOKOGRAF Philips AVALON FM 30 HM03012 DE65942149 porodní sál 

10.10.2024 KARDIOTOKOGRAF Philips AVALON FM 30 HM03010 DE65942148 porodní sál 

10.10.2024 
STANICE CENTRÁLNÍ 
MONITOROVACÍ  KE KTG 

Philips IntelliSpace 
Perinatal HM03012   porodní sál 

26.07.2024 KARDIOTOKOGRAF AVALON FM 30-IP HM02232 DE65935659 porodní sál 

26.07.2024 KARDIOTOKOGRAF AVALON FM 30-IP HM02231 DE65935652 porodní sál 

21.03.2024 DEFIBRILÁTOR Philips Efficia DFM 100 HM02155 CN32637694 porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03029-1 DE7730A77A porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03028-1 DE7730A78F porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03030-1 DE7730A7AK porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
(měřící modul) Philips IntelliVue X 3 HM03031-1 DE7730A76V porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 550 HM03029 DE7580BYHG porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 550 HM03028 DE7580BYHH porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 550 HM03030 DE7580BYHJ porodní-gynekologie 

31.10.2024 
MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ 
MODULÁRNÍ Philips IntelliVue MX 550 HM03031 DE7580BYHF porodní-gynekologie 

31.10.2024 
STANICE CENTRÁLNÍ vč. 
MONITORU Pic iX HW HM03041 US433H7357 porodní-gynekologie 

     120 373,00    

Cestovní náklady 3.295,- CZK bez DPH 21% / 1 cesta. 

 

Servis požadujeme v době od 7: 00 do 14: 00 hodin a po telefonické domluvě alespoň 3 dny 
předem. 
 
 
S pozdravem 
 

  
 

   
 

sTANICE CENTRALNI'vé.
31.10.2024 MONITORU Pic iX HW HM03042 US433H7358 ortopedie

10.10.2024 KARDIOTOKOGRAF Philips AVALON FM 30 HM03012 DE65942149 porodni sél

10.10.2024 KARDIOTOKOGRAF Philips AVALON FM 30 HM03010 DE65942148 porodni sél
sTANICE CENTRALNI' Philips IntelliSpace

10.10.2024 MONITOROVACl KE KTG Perinatal HM03012 porodni sél

26.07.2024 KARDIOTOKOGRAF AVALON FM 30—IP HM02232 DE65935659 porodni sél

26.07.2024 KARDIOTOKOGRAF AVALON FM 30—IP HM02231 DE65935652 porodni sél

21.03.2024 DEFIBRILATOR Philips Efficia DFM 100 HM02155 CN32637694 porodni—gynekologie
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 (méfi’ci modul) Philips IntelliVue X 3 HM03029—l DE7730A77A porodni—gynekologie
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 (méfi’ci modul) Philips IntelliVue X 3 HM03028—l DE7730A78F porodni—gynekologie
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 (méfi’ci modul) Philips IntelliVue X 3 HM03030—l DE7730A7AK porodni—gynekologie
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 (méfi’ci modul) Philips IntelliVue X 3 HM03031—l DE7730A76V porodni—gynekologie
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 MODULARNl Philips IntelliVue MX 550 HM03029 DE7580BYHG porodni—gynekologie
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 MODULARNl Philips IntelliVue MX 550 HM03028 DE7580BYHH porodni—gynekologie
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 MODULARNl Philips IntelliVue MX 550 HM03030 DE7580BYHJ porodni—gynekologie
MONITOR VITALNI'CH FUNKCI’

31.10.2024 MODULARNl Philips IntelliVue MX 550 HM03031 DE7580BYHF porodni—gynekologie
sTANICE CENTRALNI'vé.

31.10.2024 MONITORU Pic iX HW HM03041 US433H7357 porodni—gynekologie

120 373,00

Cestovni' néklady 3.295,- CZK bez DPH 21% / 1 cesta.

Servis poiadujeme V dobé Od 7:00 do 14: 00 hOdin a po telefonické domluvé alespofi 3 dny
pFedem.

S pozdravem

www.nemocnice-vs.cz




