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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
k nadlimitní ve ejné zakázce na dodávky s názvem 

„Za ízení pro sledování r stu bun k s obrazovou analýzou bun k v kultu e v reálném 
ase “ 

P edm tem pln ní této ve ejné zakázky je dodávka za ízení pro sledování r stu bun k s obrazovou 
analýzou bun k v kultu e v reálném ase. 

Za ízení pro obrazovou analýzu bun k 

Minimální požadavky na parametry i funkce 

Variantu 
doplní 

ú astník 

Hodnota 
parametru/ 

funkce u 
p edm tu pln ní 

nabízeného 
ú astníkem 

(je-li to relevantní)

Spln no 
ANO/NE 

automatizovaná, neinvazivní vizualizace a kvantifikace 
bun ných biologických proces  (nap .: proliferace, 
apoptóza aj.) adherentních i neadherentních bun k v 
reálném ase v kontrolovaném prost edí v pr b hu delšího 
asového období (dny, týdny) 

ANO 

akvizice dat pomocí vestav né kamery CMOS pro 
minimalizaci fototoxických ú ink  p i dlouhodobém m ení 

ANO 

vybaven objektivem se zv tšením 4x, 10x a 20x, objektivy 
jsou uloženy v pln  automatizované motorizované 
revolverové hlavici 

ANO 4x, 10x, 20x

zobrazení ve sv telném poli, fázovém kontrastu s vysokým 
rozlišením 

ANO 

zobrazení v optických uorescen ních modulech: 
zelená/oranžová/NIR a zelená/ ervená 

modul G/O/NIR: 
zelená: ex453–485nm , em494–533nm
oranžová: ex546–568nm, em576–639nm
NIR: ex648-674nm , em685-756nm

modul G/R: 
zelená: ex441-481nm, em503-544nm
ervená: ex567-607nm, em622-704nm

ANO 

Modul 
zelená/oranžová/
NIR: 
zelená: ex453–
485nm , em494–
533nm 
oranžová: ex546–
568nm, em576–
639nm 
NIR: ex648-674nm 
, em685-756nm 
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Modul 
zelená/ ervená: 
zelená: ex441-
481nm, em503-
544nm 
ervená: ex567-

607nm, em622-
704nm 

automatické po izování snímk  v etn  automatického 
ost ení a autolokalizace 

ANO 

monitoring bun ných pochod  je možný bez nutnosti 
otev ení kultiva ní nádoby (nap íklad víka vícejamkové 
desky), aby nebyla narušena mikrobiologická istota a 
bezpe nost kultury. 

ANO 

umíst ní bun k v pr b hu trvání experimentu je stacionární, 
snímání je provád no p esn  ízeným pohybem 
mikroskopu, který je možno softwarov  ovládat (tj. po et 
snímaných pozic, po et po izovaných snímk , frekvence 
po izování snímku v identické pozici). 

ANO 

nabízí tzv. kapacitní snímání – sou asné monitorování 
minimáln  6 probíhajících experiment  v pln  obsazených 
kultiva ních deskách o formátu 96 nebo 384 jamek 

ANO 

až 6 experiment  
v pln  
obsazených 96- a 
384-jamkových
deskách

kompatibilní s libovoln  komer n  dostupnými kultiva ními 
nádobami - nap .: láhve 25 cm2, 75 cm2, a dále 
velkoformátové 150-175 cm2 a v tší do cca 225 cm2; misky 
tzv. typu Petri o pr m ru 35 mm, 60 mm a 100 mm; 
vícejamkové desky o formátu 6, 12, 24, 48, 96 a 384 jamek 

ANO 

Láhve: 25cm2, 75 
cm2, 150 cm2, 
175cm2, 225 cm2 
Petriho misky: 35 
mm, 60 mm, 100 
mm 
Vícejamkové 
desky: 6-, 12-, 24-, 
48-, 96- a 384-
jamkové 

software musí umož ovat vyhodnocovat tzv. „label-free“ 
po ítání bun k, analýzu subpopulací, po ítání viability a 
klasifikaci bun k na základ  morfologických parametr  

ANO 

software musí umož ovat vyhodnocení kvantifikace r stu, 
proliferace a bun ného zdraví mj. také po realizaci tzv. 
„scratch wound“ – tedy migra ního a invazivního chování 
bun k 

ANO 

p ístroj musí být vybaven dodate ným 96pinovým 
mechanickým za ízením ur eným k rychlému ( ády sekund) 

ANO 
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a opakovatelnému vytvo ení homogenní, 700–800 m široké 
rány v bun ných monovrstvách na deskách o formátu 96 
jamek 
software musí umož ovat identifikaci a analýzu formování a 
narušování endoteliální vaskulární sít ; separátn  pro 
každou jednotlivou jamku 96-jamkové desti ky 

ANO 

software musí umož ovat pokro ilou analýzu sferoid  ve 
3D, dále musí umož ovat kvantifikaci dynamiky r stu 
neurit  a kvantifikaci dynamiky neurální aktivity 

ANO 

možnost pozd jšího rozší ení o další softwarové 
funkcionality 

ANO 

p ístroj lze spustit, programovat a upravovat nastavení 
p ímo a také ve vzdáleném tzv. remote módu pro p ístup 

ANO 

p ístroj umož uje p ipojení do, a p ístup z libovolného 
po tu vzdálených po íta  oprávn ných uživatel  
(neomezený po et uživatelských licencí) 

ANO 

p ístroj pracuje ve standardním inkubátoru pro bun né 
kultury (  220 l) – inkubátor není sou ástí dodávky 

ANO 

max. velikost mikroskopické jednotky 35 x 45 x 48 cm (V x Š 
x H), maximální váha mikroskopické jednotky 24 kg – 
limitováno kapacitou a nosností inkubátoru 

ANO 
rozm ry: 34,1 cm x 
45,0 cm x 47,4 cm 
váha: 23,1 kg 

ovládací a analytický software kompatibilní s osobními 
po íta i vybavenými opera ním systémem Windows verze 
10 

ANO 

export dat v obvyklých formátech grafiky (tj. JPEG, PNG, 
TIFF, MetaMorph Multi Dimensional File v2.0, Meta 
Imaging Series TIFF) a s možností je sekven n  adit do 
videosekvencí ve formátech WMV, AVI a MPEG-4. 

ANO 

úložní kapacita systému minimáln  25 TB (typu RAID Hard 
Drive), rozši itelná ANO 

27,3 TByte RAID 
Hard Drive 
64 GByte RAM 

Zadavatel upozor uje ú astníky, že v p ípad , že nabízené pln ní nespl uje zadavatelem shora 
uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v p ípad , že ú astník ve shora uvedené tabulce uvede 
v ásti výb ru odpov di „ANO/NE“ odpov  „NE“, pop . ve sloupci „Hodnota parametru/funkce 
u p edm tu pln ní nabízeného ú astníkem“ uvede údaj i informace, které budou v rozporu
s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou spl ovat), nespl uje nabídka
ú astníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a taková nabídka bude vy azena a ú astník
bude vylou en z další ú asti v zadávacím ízení.




