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	PŘÍSTROJE JILEMNICE
	
	
	
	
	

	Název přístroje
	Typ
	Výrobní číslo
	Třída  ZP
	Rok pořízení
	Vst. cena
	Poznámka

	ULTRAZVUK
	Aplio 400, TUS- A400/T5
	T5B1532217
	II a
	2015
	XXXXXX
	 

	RTG
	TECHNIX TMS 300 R, pojízdný
	63150595
	II b
	2015
	XXXXXXX
	 

	VRTAČKA kostí
	Orthodrive MBQ 700
	15/00833
	II a
	2015
	XXXXXXXX
	 

	JEDNOTKA  elektrochirurgická
	ESG-400
	15056W140004
	II b
	2015
	XXXXXXXX
	 

	KARDIOTOKOGRAF
	Avalon FM30, typ M2703A
	DE65931475
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	KARDIOTOKOGRAF
	AVALON FM 30, typ M2703A
	DE65931483
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	KARDIOTOKOGRAF
	Avalon FM30, typ M2703A
	DE65931490
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	MORCELÁTOR
	TCM 3000 BL
	1942S1808R
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	ULTRAZVUK
	Xario 100 MX
	M3A1862001
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15790
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15792
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15783
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15791
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15811
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15810
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15809
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15817
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15814
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15736
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15813
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VENTILÁTOR plicní
	Hamilton G5
	15793
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	EKG
	SE-1201
	360253-M18902100002
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	ANALYZÁTOR acidobazický
	GEM Premier 4000
	17101199
	IVD
	2018
	XXXXXXXX
	 

	ULTRAZVUK
	Xario 100 Platinum
	W5E17Y3914
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	EMG
	TruTrace CL4
	1841809
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	EEG
	TruScan Cl24
	1851809
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	MONITOR pacientský
	iMEC 10
	EX-88060222
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	MONITOR pacientský
	iMEC 10
	EX-88060223
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	MONITOR pacientský
	iMEC 10
	EX-88060224
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	EKG
	SE-1201
	360253-M18902100001
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	MONITOR pacientský
	iMEC 10
	EX-88060238
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	MONITOR pacientský
	iMEC 10
	EX-83053851
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	DEFIBRILÁTOR
	Life Point Basic
	182260013
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem
	CARESTATION 650
	SM718300034WA
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem
	CARESTATION 650
	SM718300038WA
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem
	CARESTATION 650
	SM718300039WA
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	PŘÍSTROJ anesteziologický s monitorem
	CARESTATION 650
	SM718300041WA
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	STERILIZÁTOR
	Sterivap 669-2
	5180634
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	STERILIZÁTOR
	Sterivap 669-2
	5180656
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	ČTEČKA
	CR systém FUJI Prima T2
	76991652
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	CT přístroj
	SOMATOM Definition AS +
	92174
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	STŮL operační
	Promerix
	180921-154073
	I
	2018
	XXXXXXXX
	 

	HYSTERORESEKTOSKOP biopolární vč. příslušenství
	OES Elite 
	775693
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	LAMPA operační
	Martin MarLED E9i/E9i v_2017
	183279/1218H001231047
	I
	2018
	XXXXXXXX
	 

	LAMPA operační
	Martin MarLED E9i/E9i v_2017
	183275/1218H001231051
	I
	2018
	XXXXXXXX
	 

	LAMPA operační
	Martin MarLED E9i/E9i v_2017
	183277/1218H001231053
	I
	2018
	XXXXXXXX
	 

	RTG, RAMENO - C
	ZIEHM Vision 23 cm II
	92545
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VIDEOGASTROSKOP
	GIF - HQ190
	2858665
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VIDEOKOLONOSKOP
	CF - HQ190L
	2875023
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	VÁHY
	SOEHNLE Professional 7708
	7708.651811838
	I
	2018
	XXXXXXXX
	 

	ULTRAZVUK
	Xario 100 Platinum
	W5E17Y3915
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	ULTRAZVUK
	Xario 100 MX
	MEC1842156
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	DEFIBRILÁTOR
	Life Point Basic
	182260016
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	DEFIBRILÁTOR
	Life Point Basic
	182260009
	II b
	2018
	XXXXXXXX
	 

	EKG
	SE-1201
	360253-M18902100003
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	ULTRAZVUK
	Q3 B/W 
	6113201806052J
	II a
	2018
	XXXXXXXX
	 

	Pojízdný Mobilett
	 Elara Max
	12401
	 
	2020
	XXXXXXXX
	 

	Dezinfektor na endoskop
	 
	28361
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	UPS
	 Socomec 20kvVA
	ARO
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Videoendoskopický systém s LED
	 
	7248200
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Endoskopický systém
	 
	 
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Gamakamera
	Symbia Intevo Bold
	1668
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Ultrazvuk
	Canon Aplio
	PBA2322724
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Ultrazvuk
	Canon Aplio
	PBA2322726
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Ultrazvuk
	Canon Aplio
	PBA2322727
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Ultrazvuk
	Canon Aplio
	PBA2322728
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Ultrazvuk
	Canon Aplio
	PBA2322725
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Plicní ventilátor
	Hamilton G5
	26004
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Plicní ventilátor
	Hamilton G5
	26020
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Plicní ventilátor
	Hamilton G5
	26051
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Plicní ventilátor
	Hamilton G5
	26178
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Plicní ventilátor
	Hamilton G5
	26179
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	laparoskopická věž
	Olympus
	7242802
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	laparoskopická věž
	Olympus
	7242946
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	laparoskopická věž
	Olympus
	7353247
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Artroskopická věž
	Olympus S200
	7243462
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Artroskopická věž
	Olympus S200
	7243586
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Operační stůl 
	Otesus
	3628
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Operační stůl
	Otesus
	3631
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Anestez.přístroj
	Carestation 650
	SM722450009WA
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Anestez.přístroj
	Carestation 650
	SM72245001WA
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Centrální monitorace
	 
	610-300046
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Centrální monitorace
	 
	610-300049-2
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Centrální monitorace
	 
	610-300044
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025658+AA3-36074700
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025659+AA3-36074701
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025660+AA3-36074702
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025661+AA3-36074703
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025662+AA3-36074704
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025610+AA3-36074705
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025611+AA3-36074706
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025609+AA3-36074708
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025609+AA3-36074708
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N17 +N1
	F2-36025612+AA3-36074709
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072843+AA3-35074326
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072846+AA3-35074320
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072847+AA3-35074324
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072844+AA3-35074325
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072849+AA3-35074319
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072848+AA3-35074321
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072845+AA3-35074318
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072842+AA3-35074323
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072850+AA3-35074327
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072851+AA3-35074322
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072840+AA3-35074317
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072839+AA3-35074316
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	N12+N1
	F8-36072841+AA3-35074315
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský transportní
	N1transportní
	AA3-36074710
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský transportní
	N1transportní
	AA3-36074711
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Kontinuální dialyzační přístroj
	MultiFiltratePRO
	5FTG0364
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239639
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239651
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239642
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239661
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239650
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239653
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239637
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239649
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239659
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239652
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239647
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239638
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239640
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239673
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239655
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25239666
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472063
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472044
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472043
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472051
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472062
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472064
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472059
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472061
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472050
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472055
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472072
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472060
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472070
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472071
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472054
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472047
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472042
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472053
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472015
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472048
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472046
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472045
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472049
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Infuzní pumpa
	Agilia VP MC CZ
	25472052
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116767
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116370
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116358
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116340
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116327
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116336
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116371
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116365
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116348
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116321
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116311
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116313
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116317
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116368
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116338
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116351
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116349
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116318
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116341
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116347
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116361
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116366
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116352
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25116322
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470943
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470952
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25449610
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25449622
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25449606
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25449586
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25449608
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25449619
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470157
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470163
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470155
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470164
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470162
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470154
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470168
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470165
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470174
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470153
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470166
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470175
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470152
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470167
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470176
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470158
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470171
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470160
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470156
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470159
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470170
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470161
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Lineární dávkovač
	Agilia SP MC
	25470169
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449478
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449482
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449483
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449490
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449477
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449481
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449484
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449489
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449476
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449480
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449485
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449488
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449475
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449479
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449486
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	25449487
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908476
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908473
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908477
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908474
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908470
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908478
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908468
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908471
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908472
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dokov.stanice
	Link4+AgiliaEU2
	24908469
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Dorozumívací zařízení sestra-pacient INT A
	 
	 
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Dorozumívací zařízení sestra-pacient INT B
	 
	 
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Elektrochirurgická jednotka
	Olympus
	 
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Úpravna vody, změkčovač GW
	Goldman Water
	24044-CS
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Diagnostická pracovní stanice
	Siemens
	 
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Zařízení pro videokonference
	GiTy
	 
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Americké schauty (dolní končetiny)
	Hypokramed
	123450001651/1652
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	UPS
	ITYS 1000 10kVA
	5124400085
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Externí pásková mechanika
	Dell
	 
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Stropní svítidlo
	Martin
	240103
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Resuscitační jednotka
	Comen BQ
	B1231219012
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Bilirubinometr
	BM-100A
	AP3BD0107003
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	ePM10
	AC7-3B104896
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Monitor pacientský
	ePM10
	AC7-3B104897
	 
	2023
	XXXXXXXX
	 

	Čisticí box bez zásuvky
	BioVendor
	04010921100435
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Vyhřívaná podložka pacienta
	Alfamedic HM
	20230574
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Vyhřívaná podložka pacienta
	Alfamedic HM
	20230577
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Vyhřívaná podložka pacienta
	Alfamedic HM
	20240578
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Vyhřívaná podložka pacienta
	Alfamedic VP
	20240628
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Vyhřívaná podložka pacienta
	Alfamedic VP
	20240581
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Sterilizátor
	BMT 55 EXO
	J211008
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Vyhřívaná podložka
	Alfamedic HM13
	20240603
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	Vyhřívaná podložka
	Alfamedic HM13
	20240648
	 
	2024
	XXXXXXXX
	 

	
	
	
	
	Celkem
	XXXXXXX
	



