
PŘÍLOHA 2 - ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY

Servisní smlouva číslo: 19022016LSA01

ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO VÁHY ROZSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY PRO LABORATORNÍ PŘÍSTROJE
Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje následující činnosti: Pravidelná servisní prohlídka zahrnuje následující činnosti:

=> Ustavení a kontrola umístění váhy. => Ustavení a kontrola umístění přístroje.

=> Záloha konfigurace váhy, je-li to možné. => Záloha konfigurace přístroje, je-li to možné.

=> Funkční čištění váhy. => Funkční čištění přístroje.

=> Kontrola kabeláže a konektorů. => Kontrola kabeláže a konektorů.

=> Seřízení váhy dle postupů výrobce. => Seřízení přístroje dle postupů výrobce.

=> Přezkoušení základních funkcí. => Přezkoušení základních funkcí.

=> Kontrola nastavení výrobních parametrů. => Kontrola nastavení výrobních parametrů.

=> Justování podle postupů výrobce v případě nutnosti. => Justování podle postupů výrobce v případě nutnosti.

=> Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně. => Vyhodnocení stavu zařízení a doporučení náhradních dílů k výměně.

=> Stanovená měřidla - příprava na úřední ověření. => Kalibrace dle postupů výrobce a vystavení kalibračního listu.

=> Stanovená měřidla - vystavení metrologického listu váhy. => Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden).

=> Pracovní měřidla - kalibrace váhy. => Vystavení servisní stvrzenky.

=> Pracovní měřidla - vystavení akreditovaného kalibračního listu. * Vystavení MinWeigh za příplatek.

=> Evidence servisní činnosti dle systému řízení jakosti (pokud je zaveden).

=> Vystavení servisní stvrzenky.
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