„VN Olomouc – Zřízení jednotky dětské NIP“
„Zdravotnické přístroje a vybavení“
Část 1 - Lůžka


K U P N Í   S M L O U V A
č. ………..
k realizaci veřejné zakázky
„VN Olomouc – Zřízení jednotky dětské NIP“
„Zdravotnické přístroje a vybavení“
Část 1. VZ - Lůžka
   

č. ……………


Vojenská nemocnice Olomouc
právní forma:		státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany
sídlo: 			Sušilovo nám.5, 779 00 Olomouc
IČO:			60800691
DIČ:			CZ60800691
zaměstnanec pověřený jednáním/jejímž jménem jedná:
ředitel Vojenské nemocnice Olomouc
			plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda
Bankovní spojení:	KB, a.s. Olomouc
Číslo účtu:		19- 1098070297/0100
kontaktní zaměstnanec:	Ing. Stanislav Koch
č. tel.: +420 585 222 486 č. mobil. tel.: +420 603 903 885
e-mailová adresa: kochs@vnol.cz
datová schránka:  mdasj3u
jako kupující (dále jen „kupující“)	

a

HOSPIMED, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 480
právní forma:		společnost s ručením omezeným
sídlo:      		Malešická 2251/51, 130 00 Praha 
IČO:			00676853
DIČ:			CZ00676853
zastoupená: 		Ing. Radim Celecký, Jana Doubravová, Ing. Věra Svobodová

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:		5274852/0800
kontaktní osoba:	Ing. Denisa Benešová
č. tel.: +420 225 001 597, č. mobil. tel.: +420 602 248 015
e-mailová adresa: denisa.benesova@hospimed.cz
datová schránka:  3eyaqwu
jako prodávající (dále jen „prodávající“)

podle ustanovení §§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu  (dále jen „smlouva“).

I. Úvodní ustanovení

1.1	Smluvní strany prohlašují, že účelem této smlouvy je dodání zdravotnických prostředků dle „Technických specifikací“, které tvoří Přílohu č. 1. této smlouvy. Zdravotnické prostředky uvedené níže v čl. II. odst. 2.1 této smlouvy tvoří Část 1. nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pod názvem „VN Olomouc – Zřízení jednotky dětské NIP“ – „Zdravotnické přístroje a vybavení“. 
	Kupující prohlašuje a činí nesporným, že disponuje příslušným oprávněním ke splnění svých závazků, které mu vyplývají zejména z této kupní smlouvy a je tak odborně způsobilý ke splnění účelu této smlouvy.


II. Předmět smlouvy

2.1	Prodávající prohlašuje, že je povinen na základě této smlouvy umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo a na svůj náklad a nebezpečí dodat kupujícímu:
a) lůžko intenzivní péče vyšší třídy    		10   ks
b) matrace antidekubitní aktivní		              10   ks
c) lůžko intenzivní péče     	              		  4   ks
d) matrace antidekubitní aktivní		                4   ks
e) lůžko dětské		               	  2  ks
f) matrace dětského lůžka			  2  ks
g) [bookmark: _GoBack]noční stolek			                            14  ks
h) transportní  lůžko/lehátko urgentní        	  1  ks


III. Další povinnosti prodávajícího

3.1	Prodávající prohlašuje, že je dále povinen:
· provést veškeré nezbytné zkoušky a měření dodaných zdravotnických prostředků, vč. vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, atd. dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, pokud u konkrétního dodaného zdravotnického prostředku je provedení zkoušek či měření právním předpisem stanoveno, a jejich předání kupujícímu ve 2 /dvou/ vyhotoveních; předmětné doklady budou kupujícímu předány prodávajícím k termínu předání výše uvedených zdravotnických prostředků do místa plnění uvedeném v čl. V. této smlouvy, tedy ještě před samotnou montáží a uvedením zdravotnického prostředku do provozu/užívání;
· zaškolit celkem 15 osob (zaměstnanců kupujícího), které budou provádět obsluhu konkrétního zdravotnického prostředku, u kterého je obecně platnými právními předpisy či výrobcem zdravotnického prostředku zaškolení stanoveno; pokud si to prodávající vyžádá, je povinností kupujícího vyhotovit písemný seznam osob, které mají být zaškoleny; o zaškolení jednotlivých osob doloží prodávající při předání a převzetí zdravotnického prostředku kupujícímu „Protokoly“ o jejich zaškolení;
· nejpozději k termínu předání a převzetí zdravotnických prostředků zpracovat a předložit manipulační a provozní řády pro jejich bezvadné provozování, návody k obsluze, návody na provoz a jejich údržbu, a to vše v českém jazyce ve 2 /dvou/ vyhotoveních, a 1 /jednom/ datovém vyhotovení (CD-ROM); předané návody na provoz a údržbu zdravotnických prostředků musí obsahovat podmínky, při jejichž dodržení bude zdravotnický prostředek správně užíván.



IV. Kupní cena a platební podmínky

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za řádné a včasné splnění předmětu smlouvy dle čl. II. a splnění povinností dle čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena bez DPH			4 224 864,00 Kč

                                      výše DPH  15%                                      	600 047,10 Kč
		          výše DPH 21%				47 155,50 Kč

          Celková cena vč. DPH			4 872 066,60 Kč


4.2 Celková cena dodávky jednotlivých zdravotnických prostředků Části 1. veřejné zakázky činí:


	
Předmět dodávky
	
Počet ks
	
Cena bez DPH v Kč

	
Výše DPH v Kč
15 / 21 %
	
Cena vč. DPH v Kč

	
Lůžko intenzivní péče
vyšší třídy
	

10
	2 301 600,00
	345 240,00
	2 646 840,00

	
Matrace antidekubitní
aktivní
	

10
	1 025 600,00
	153 840,00
	1 179 440,00

	
Lůžko intenzivní péče
	
4
	227 840,00
	34 176,00
	262 016,00

	
Matrace antidekubitní
aktivní
	

4
	303 120,00
	45 468,00
	348 588,00

	
Lůžko dětské
	
2
	134 174,00
	20 126,10
	154 300,10

	
Matrace dětského
lůžka

	

2
	7 980,00
	1 197,00
	9 177,00

	
Noční stolek
	
14
	115 500,00
	24 255,00
	139 755,00

	
Transportní lůžko/lehátko urgentní

	
1
	109 050,00
	22 900,50
	131 950,50



	
C e l k e m
	
4 224 864,00
	
600 047,10
47 155,50
	
4 872 066,60







4.3	Smluvní strany dále prohlašují, že kupní cena v Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní ode dne jejího vystavení, která bude vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů, a na základě předávacího protokolu, ve kterém bude výslovně uvedeno, že předmět této smlouvy byl převzat bez vad a nedodělků. Přílohou vystavené faktury bude fotokopie oběma smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu, která se stane nedílnou součástí vystavené faktury – daňového dokladu.	 Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) značení faktury a její číslo
b) číslo a den uzavření smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění
c) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, IČ, DIČ
d) předmět dodávky
e) den odeslání faktury a datum její splatnosti
f) označení banky a číslo účtu, na který má být uhrazena
g) celkovou fakturovanou částku
   h) údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4.4 Smluvní strany prohlašují, že kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu vystavenou fakturu – daňový doklad v případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou anebo nebude mít některou ze zákonných či smluvních náležitostí anebo příloh s tím, že v takovém případě je prodávající povinen vystavit po doručení vrácené faktury bez zbytečného odkladu novou řádnou fakturu – daňový doklad. Od okamžiku doručení nové řádné faktury – daňového dokladu dle předchozí věty počíná kupujícímu  nová doba splatnosti.
4.5 Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 
4.6 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu 
na číslo uvedené u identifikačních údajů prodávajícího – viz výše. 
4.7 Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


V. Doba a místo plnění, podmínky plnění

5.1	Prodávající prohlašuje, že je povinen provést předmět smlouvy uvedený v č. II. této smlouvy a splnit povinnosti uvedené v čl. III. této smlouvy řádně a bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat kupujícímu doklady k převzetí a užívání dodaných zdravotnických prostředků nejpozději do 1. Listopadu 2016.
5.2   Smluvní strany si předem dohodnou konkrétní termín, ve kterém budou dodány zdravotnické prostředky do místa         plnění. Kupující se zavazuje pro předání zboží a jeho uvedení do provozu poskytnout v místě plnění nezbytnou         součinnost, zajistit účast odpovědných osob vč. osob, které mají být kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání.
5.3   Smluvní strany prohlašují, že místem plnění je sídlo kupujícího.
5.4  Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí dodaných zdravotnických prostředků. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této smlouvy svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.


VI. Záruka

6.1	Prodávající prohlašuje, že poskytne na celý předmět smlouvy záruku. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zdravotnických prostředků uvedených v čl. II. této smlouvy kupujícím a činí  36 měsíců. V případě odstranění vady na zdravotnickém prostředku jeho opravou se dosavadní záruční doba přerušuje a ode dne převzetí opraveného předmětu smlouvy kupujícím počíná běžet od počátku nová záruční doba za stejných podmínek.
6.2  Prodávající je povinen dodat zdravotnické prostředky v množství, jakosti a provedení podle podmínek této smlouvy. Prodávající je povinen dodat předmět prodeje bez právních či faktických vad. Prodávající odpovídá za vady zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. OZ. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží (zdravotnického prostředku), jež určuje tato smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době.
6.3	Smluvní strany prohlašují, že v případě výskytu vady na předmětu smlouvy přísluší kupujícímu tato práva:
		a) odstranění vady dodáním nového předmětu smlouvy bez vady nebo dodání jeho chybějící či vadné části,
		b) odstranění vady její opravou, nebo
		c) odstoupení od kupní smlouvy.
6.4  Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že při oznámení vady je kupující povinen dodržet písemnou formu a identifikovat uzavřenou kupní smlouvu, popsat vzniklé vady a uvést, jaké právo si zvolil (dále jen „reklamace“). Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to však neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
6.5	Prodávající prohlašuje, že v případě, kdy si kupující zvolí právo uvedené výše v tomto článku VI. pod písm.a), je povinen dodat nový předmět smlouvy (zdravotnický prostředek) bez vad nebo dodat jeho chybějící či vadné části nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající dále prohlašuje, že v případě, kdy si kupující zvolí právo uvedené výše v tomto článku VI. pod písm.b), je povinen odstranit vadu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
6.6  V případě, že prodávající písemně prohlásí a odůvodní ve lhůtě do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace, že danou reklamaci nepřijímá, budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů ode dne doručení záporného stanoviska prodávajícího, ke oprávněn určit soudního znalce kupující.
6.7 Spočívala-li volba práva v odstoupení od kupní smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku odpovídající zaplacené kupní ceně za konkrétní zdravotnický prostředek uveden v čl. IV. odst. 4.2 této smlouvy, a to do 10 dnů ode dne doručení písemného odstoupení od kupní smlouvy a ve stejné době odvézt na své náklady vadný předmět smlouvy  (zdravotnický prostředek) od kupujícího.
6.8  Smluvní  strany prohlašují, že v případě, kdy prodávající nesplní své povinnosti vyplývající ze záruky ve sjednané lhůtě, je kupující oprávněn provést realizaci příslušného nároku prostřednictvím třetí osoby vzniklé náklady, jakož i veškeré související náklady vyúčtovat prodávajícímu, který je povinen tyto náklady kupujícímu uhradit ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich nahrazení (zaplacení). Smluvní strany dále prohlašují, že uplatněním nároku kupujícího není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu.

VII. Smluvní pokuty

7.1	Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdy prodávající poruší svou povinnost splnit předmět smlouvy uvedený v čl. II. této smlouvy anebo povinnosti uvedené v čl. III. této smlouvy řádně a včas ve lhůtě a místě uvedené v čl. V. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím za každý případ takovéhoto porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-- Kč za každý byť jen započatý den prodlení prodávajícího s příslušnou povinností až do úplného splnění této povinnosti se splatností 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. 
7.2 Smluvní strany prohlašují, že v případě, kdy kupující poruší svou povinnost zaplatit kupní cenu ve výši a lhůtě splatnosti dle čl.  IV. této smlouvy, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny bez DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý byť jen započatý den prodlení se splatností 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plném rozsahu.


VIII. Závěrečná ustanovení

8.1  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotovena ve třech stejnopisech s tím, že dvě vyhotovení jsou určena pro kupujícího a jedno vyhotovení pro prodávajícího.
8.2	Tuto smlouvu je možné změnit pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
8.3  Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 k této smlouvě, která        obsahuje „Technické specifikace“ dodaných zdravotnických prostředků. 
8.4	Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že rozhodným právem pro tento závazkový vztah je právo (právní řád) České republiky.
8.5	Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 OZ.
8.6	Prodávající prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ust.  § 1765 OZ.
8.7	Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že tato smlouva je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle. Na důkaz toho činí své podpisy.

Příloha č. 1 – Technické specifikace




	V Olomouci dne  ………………..2016
	
	V Praze dne 27.9.2016

	
plk. gšt.MUDr. Martin Svoboda
ředitel nemocnice




……………………………………..
	
	
Ing. Radim Celecký
jednatel




………………………………………..


	podpis a otisk úředního razítka kupujícího
	
	podpis a otisk razítka prodávajícího





Příloha č. 1 kupní smlouvy 


Technické specifikace části 1. veřejné zakázky

Lůžko intenzivní péče vyšší třídy  - 10 kusů
· Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52 
· stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
· bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg  
· zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm  
· čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů
· ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování
· integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru
· laterální náklon +/- 30° pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie 
· Automatický vážící systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase
· náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru
· ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobře dostupná ze strany lůžka
· snímání C ramenem
· mechanické spouštění zádového dílu (CPR)
· odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení
· integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici
· výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou
· sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…)
· Multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice
· v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
· nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka 
s ochranou proti nechtěnému polohování
· kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, páté kolečko 
pro lepší manipulaci s lůžkem
· univerzální lišty a držáky na příslušenství
· držáky na infuzní stojan a hrazdu
· ochranná kolečka v rozích lůžka
· zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
· potenciálové propojení
       příslušenství:
· sada fixačních klínů pro laterální náklon
· držák hadic ventilátoru pro laterální náklon
· držák kyslíkové lahve
· hrazda s madlem
· polička na psaní

Matrace antidekubitní aktivní – 10 kusů:
· integrovaná aktivní antidekubitní matrace se systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů 
· kompresor nepřesahuje půdorys lůžka (integrován)
· ovládání matrace z ovladače lůžka
· mód konstatně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transporní mód
· automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min.
· provzdušnění povrchu matrace pro udržení nízké vlhkosti
· nosnost 250 kg

Lůžko intenzivní  péče - 4 kusy
· Lůžko souladu s platnou normu ČSN 60601-2-52 
· stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
· vnější rozměr lůžka max. 225 x 100 cm
· šířka ložné plochy min. 90 cm
· bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg
· zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm 
· čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů
· ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování
· Ložná plocha tvořená odnímatelnými plastovými díly pro snadnější desinfekci 
· Vizuální signalizace nejnižší polohy lůžka
· Automatické nastavení zádového dílu do 30°
· integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, 
· náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru
· snadno dostupné mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)
· integrované dělené sklopné plastové postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem 
· sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…)
· v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
· kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm
· univerzální lišty a držáky na příslušenství
· držáky na infúzní stojan a hrazdu
· ochranná kolečka v rozích lůžka
· zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
· potenciálové propojení
· příslušenství:
· držák kyslíkové lahve
· hrazda s madlem
· polička na psaní


 Matrace antidekubitní aktivní - 4 ks
· pulzní systém pro léčbu vysokého stupně dekubitu, samonosná s držákem na lůžko
· řízená pulzace
· použití prevence a léčba  4. Stupně dekubitu
· elektronická kontrola veškerých funkcí systému
· vodotěsný, snímatelný, paropropustný povlak, rozepínatelný ze čtyř stran
· připevnitelná k rámu postele
· bezhlučný a bezvibrační motor
· automatická regulace dle váhy pacienta alespoň od 30 do minimálně 250 kg
· systém střídání tlaků v celách minimálně 3-1
· uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při   polohování
· automatická úprava tlaku v celách při polohování zádového dílu lůžka

	 Lůžko dětské - 2kusy
· stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka
· plastový kryt podvozku

	· bezpečná pracovní zátěž minimálně 70kg

	· zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-80 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta

	· elektricky polohovatelná dvoudílná ložná plocha cca 140x70cm (tolerance +/-5cm) - minimálně zádový polohovatelný pomocí elektromotorů

	· náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru

	· mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR

	· kompaktní plastová (velmi snadno čistitelná) odnímatelná čela s aretací 

	· jednodílné nebo dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bezpečná a dobře dostupná aretace v horní části postranic

	· výška čel a postranic minimálně 80cm nad povrchem ložné plochy

	· centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci

	· kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, 
· odkládací výsuvný box na drobný zdrav. materiál

	· univerzální lišty a držáky na příslušenství
· plastový výsuvný box na pleny

	· ochranná kolečka v rozích lůžka

	· svod el. Potenciálu
· infuzní stojan, výškově stavitelný

Matrace dětského lůžka - 2 kusy
	· jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách

	· na povrchu jádra souvislá vrstva alespoň 2cm z viskoelastické pěny

	· potah snadno snímatelný, zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované

	· materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech

	· rozměr dle lůžka, výška 14 cm
· Riziko vzniku dekubitu až IV. Stupně 
· hustota jádra min. 40 kg/m³

	


Noční stolek  -14 kusů
· Oboustranně přístupný pacientský stolek 
· korpus kovový, lakovaný
· integrovaná, výškově stavitelná jídelní deska pomocí posilovací pružiny
· jídelní deska umožňuje náklon
· zásuvky: lakovaná madla, vyjímatelné plastové vložky
· malá horní zásuvka
· velká spodní skříňka 
· odkládací plocha mezi oběma zásuvkami (nika) 


Transportní lůžko/lehátko urgentní - 1kus
· velmi stabilní a jednoduše čistitelný sloupový podvozek lůžka
· hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-90 cm
· dvoudílná ložná plocha nejlépe 195x65 cm
· možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 12° a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°
· integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění
· kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. min. 200 mm
· prostor na umístění tlakové lahve
· univerzální držáky na drobné příslušenství
· ochranná kolečka v rozích lůžka
· nosnost minimálně 200 kg     
· matrace ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem a s integrovanými podložkami pro přesun pacienta
· rentgenovatelná celá ložná plocha pro C-rameno a s možností umístění RTG kazety pod ložnou plochou
· výsuvné řídící madlo v hlavové i nožní části 
· integrovaný sklopný infuzní stojan
· eurolišta po obou stranách lůžka
· držák papírové role.
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