
'Vi Krajská Zdravotní
objednávka 2600091814 ì
Dahnxn Objednávky 31.05.2018 MEDATA Spol s r o
Vyhotovuje: Miıaày Horàkcv'é 11
oddělená; zdravotnická tech. 602 00 Brno
Telefon:

fax:
Mail:

Adresa odběratele (fakturační):
Krajská Zdravotní, a.S.
„ .. , ,o „
boclalnj; p/ebe 331'6/12“ 'v'a-Ée Čıslc dodavaŤHJG u nas
401 13 UStl nad Labem lırıflzz'jL-l

Adresa příjemce, faktury, Zboží/služby: Termin oodavky: 20.06.2018
Krajská zdravotní, a.S.
Masarykova nemocnice v Ústi n.Lab., 0.2.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústi nad Labem

Dodávka pro RDG I.

Fakturujte se splatností 60 dnů! Měna CZK

Pol. Materiál Označení
Obj.množství Jednotka Cena Za jednotkı Hodnota

00010 Oprava UTZ Sond
2 Kus 187.12€,50 šìá.253,co
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Na základě vámi vystaveneho odborného posudku Č. 20180427 ze e
objednávame opravu UZ Sond SL10-2,v.č.5163850 v SLLB-4 "193653 k UZ
přístroji Aixplorer,v.ć. 5162714, a to výměnou Za nove sondy.
Přístroj se nachazi na oddělení RDG I. Masarykovy nemocnice v Ústi nad Labem,
kont.osoba je ved. laborant .

4 4 (ÍH i

Celk.hodn. 5 DPH CZK , 374.255,ŰŰ

Schválil:.... .........
Z důvodu registrace k DPH . . ktuxach a vystavených objednavkach uvadćt
jak adresu Sídla společnosti, tak adresu mista provozovny Ifakturaćni a dodací adresal. Na dodacích
listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury
bez čísla Objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. v případě daňového dokladu musí účet
uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.
Účet musí být zveřejněný.
Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v
Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. ëlnëni předmětu objednavky před jeji
účinnosti se považuje za plnění podle této objednavky.
IČO: 25488627 DIČ: 0225488627 Bankovnispojeni: ČSOB, a.S., č.ú.
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1500.
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jak adresu sídla spelečnestí. tak adresu mista prevesevnv ľíakturaení a dedaeí adresaì. Na dedaeíeh
listech. fakturaeh a estatníeh dekumenteeh uvádějte naše ěísle objednavky a keneevěhe edběratele. Faktury
bez ěísla ebjednavky budeu pevaževany za neúplne a vraeeny dodavateli. v případě daňevěhe dekladu musí účet
uvedený na faktuře splňevat podmínku dalkevéhe přístupu, v seuladu se sněnim sakena e. EBEÍEŰÚd Sb. e DPH.
Účet musi být zveřejněný.
Pekud hedneta předmětu přesahuje 5U UDG Kč bez DPH, nabývá ebjednávka účinnesti nejdříve dnem uveřejnění v
Registru smluv. Bez písemně akeeptaee není ebjednavka uzavřena. slnení předmětu ebjednavkp pred její
úeínnestí se pevažuje ra plnění pedle tete ebjednavkv.
Iűe: 25435527 DIČ: '2525485527 Bankevníspejení: ČECJB, a.s.,. č.11._
speleenest zapsaná v ebehedním rejstříku vedeném Krajským seudem v Ústí nad Labem. eddíl s, vleíka IEEŰ.
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Odbornjzı QQSudek na ultrazvukgvy' přístroj

Adresát: Krajská zdravotní, a.S.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, 0.2.
Radíologická klinika,
Sociální péče 3316 /12A,
401 13 Usti nad Labem

Datum: 27.4.2018
Odborný posudek č.: 201804271
Na předmět: Ultrazvukový přístroj Aixplorer
Výrobní číslo: 5162714

Na Základě vaší Objednávky Č. 2600090008 jsem provedl kontrolu ultrazvukověho přístroje Aixplorer na RDG
oddělení. V Objednávce bylo uvedeno, že některá tlačítka reagují hůře na stisknutí a že u lineární sondy je
poškozená guma, zakrývající aperturu sondy. Během prohlídky přístroje jsem Zjistil následující:

1) Některá tlačítka opravdu reagovala hůře, resp. na jedno stisknutí zareagovala jako na dvě stisknutí, takže
Se Zdálo, jakoby se nedělo nic. Provedl jsem reinstalací systému přístroje a poté se zdála reakce tlačítek
lepší. Na RDG oddělení jsem se domluvil, že budou nějakou dobu sledovat, Zda se funkce tlačítek zlepšila.
Pokud by problémy stále přetrvávaly, bude problém Zřejmě v Ovládacim panelu, což by Se dále muselo
ještě otestovat.

2) Poškození (sedření) gumy je u Obou lineárních sond SL15-4 (ta je uvedena v objednávce) i SLlO-Z (ta
vobjednávce uvedena není). Bohužel toto poškození má již vliv na zobrazení obou Zmíněných sond.
Náznaky poškození gumy lze pozorovat i u konvexní sondy SC6-1, ale tam to ještě není tak dramatické.
Poškození sond nelze opravit, je nutné sondy vyměnit za nové. Navrhuji proto výměnu sondy SL10-2 zanovou sondu SLlO-Z, cena by byla 144 300,- Kč bez DPH, což je 174 603,- Kč včetně DPH. Dále navrhuji
výměnu sondy SL15-4 za novější model sondy §L18-5,_cenýaýbywbylaml_6_§ 000,17Kč bezlVDPl-l,cožnjeý
'199 650,- Kc vcetneUPH.

3) Prachový filtr přístroje je již po letech provozu značně Opotřebený, navrhuji jeho výměnu za nový. Cena
nového filtru je 1 100,- KČ bez DPH, což je 1 331,- KČ včetně DPH.

S pozdravem, V Ĺ Ĺ Ť/Ĺ rx' J'Ífˇ' ' z'/ /
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DA'IĹA.SpOI. S no.
l427ľ19. I-I700 I'rıılıa 4
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MEDATA. Spøı s ı.‹›. KANCELÁŘ wvvEDATAcZMILADY floRAKovÉ 11 - 502 oo BRNO vRBOvAw427.-`19~í-1700PRAHA icz 1852522:| v Dıc` cziaêzszzn
TEL.'602550529'728228144 TEL3225110915'FAX1225 'llC 916 CSOB,A5.,ČUUI9(›Ú(193-10 0300
E-MAIL; INFO@MEDATA.CZ :APIS u Ks v BRNĚ ooDlL ovLOżKA 31651
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výměnu sondy SL15-4 za novější model sondy §L18-5,_cenýaýbywbylaml_6_§ 000,17Kč bezlVDPl-l,cožnjeý
'199 650,- Kc vcetneUPH.

3) Prachový filtr přístroje je již po letech provozu značně Opotřebený, navrhuji jeho výměnu za nový. Cena
nového filtru je 1 100,- KČ bez DPH, což je 1 331,- KČ včetně DPH.

S pozdravem, V Ĺ Ĺ Ť/Ĺ rx' J'Ífˇ' ' z'/ /

1 L' A

”'
-

DA'IĹA.SpOI. S no.
l427ľ19. I-I700 I'rıılıa 4
IIJJ'HS-hı'ı: 225 Illl'łllııiıı'zcvixhzmıı

MEDATA. Spøı s ı.‹›. KANCELÁŘ wvvEDATAcZMILADY floRAKovÉ 11 - 502 oo BRNO vRBOvAw427.-`19~í-1700PRAHA icz 1852522:| v Dıc` cziaêzszzn
TEL.'602550529'728228144 TEL3225110915'FAX1225 'llC 916 CSOB,A5.,ČUUI9(›Ú(193-10 0300
E-MAIL; INFO@MEDATA.CZ :APIS u Ks v BRNĚ ooDlL ovLOżKA 31651

1%'
MEDATA
váš PAR'I'HEH v FEC] o zDRAví

(tlbornyJr ppsudek na ultrazvukgvyzJr přístroj

Adresát: Krajská zdravotní, a.s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Radiologická klinika,
Sociální pěče 3316 /12A,
401 13 Ustí nad Labem

Datum: 22.4.2018
'-'Ildbornjír posudek č.: 2018042371
Na předmět: Ultrazvukovy přístroj Aizplorer
výrobní ěíslo: SIGZ?14

Na základě vaší objednávky č. 2500090008 jsem provedl kontrolu ultrazvukověho přístroje ěixplorer na RDG
oddělení. v objednávce bylo uvedeno, že některá tlačítka reagují hůře na stisknutí a že u lineární sondy jepoškozená guma, zakryvajicí aperturu sondy. Během prohlídky přístroje jsem zjistil následující:

1)

2)

3)

5 pozdravem,

Některá tlačítka opravdu reagovala hůře, resp. na jedno stisknutí zareagovala jako na dvě stisknutí, takže
se zdálo, jakoby se nedělo nic. Provedl jsem reinstalací syste'mu přístroje a potě se zdála reakce tlačítek
lepší. Na RDG oddělení jsem se domluvil, že budou nějakou dobu sledovat, zda se Funkce tlačítek zlepšila.
Pokud by problěmy stále přetrvávaly, bude problěm zřejmě v ovládacím panelu, což by se dále muselo
ještě otestovat.

Poškození (sedření) gumy je u obou lineárních sond SL15-4 (ta je uvedena v objednávce) i 5L10-2 (ta
vobjednávce uvedena není). Bohužel toto poškození má již vliv na zobrazení obou zmíněných sond.Náznaky poškození gumy lze pozorovat i u konvexní sondy 5C6~1, ale tam to ještě není tak dramatickě.
Poškození sond nelze opravit, je nutně sondy vyměnit za nově. Navrhuji proto výměnu sondy SL10P2 zanovou sondu 5L10-2, cena by byla 144 300,- Kč bez DPH, což je 174 603,- Kč včetně DPH. Dále navrhujívyměnu sondy SL15-4 za novější model sondy SL18-5, ce_n_a_bwyr bylam1§_5i_100,_-__I-_<_č bez__[}\lìlj,___r_:o_ž__je___'199 ı550,- Kc vcetne DPH.

PrachovijÍ filtr přístroje je již po letech provozu značně opotřebený, navrhuji jeho výměnu za novy. Cena
nověho filtru je 1 100,- Kč' bez DPH, což je 1 331,“ Kč věetně DPH.
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