Pfiloha ¢.1a Kupni smlouvy: Technicka specifikace dodavky

Automaticky externi defibrilator (AED)
typové oznaceni LIFEPAK 1000 - vyrobce Physio-Control, Inc.,
ktery v plném rozsahu spliiuje niZe uvedené pozadavky zadavatele:

Pristroj:
1 defibrilator s vybavenim pro pouZiti u dospélych pacientti
2. moznost rozsireni vybaveni pro pouZiti i u novorozenci.
3. bifazicky vyboj do 360 Jould, doba nabijeni na 360 Joulid do 12 vtefin.
4. nastaveni sily vyboje dle impedance pacienta
5. textové, hlasové (v ¢eském jazyce) a vizudlni instrukce.
6 automatické vyhodnoceni stavu pacienta, moznost aplikace defibrilaéniho vyboje do dvou minut
) od zahdjeni resuscitace
7. moznost konfigurace sekvence energif defibrilace
moznost roz$iFit pristroj o funkei prepinani do manudlniho rezimu a zobrazovat priibéh EKG
8. kiivky z defibrilacnich elektrod ¢i pouZitim 3 svodového EKG kabelu se zobrazenim hodnoty
srdecni frekvence.
9 LCD displej, minimalni velikost 5,5 pro textové vyzvy a vizualizaci, zobrazujici zdkladni tidaje o
] resuscitaci, v pfipadé rozsireni pro zobrazovani EKG k¥ivky
10. |automaticky vnitini test

Vnitini pamét pristroje:

uloZeni tidajii min. o dvou pacientech alespon v rozsahu: zdznam udélosti, nepfetrzity zdznam

1. EKG a souhrn kédi ¢innosti

12. (uloZeni nepretrzitého monitoringu EKG min. 40 minut

13. |zdznam Udaji o provedenych automatickych testech p¥istroje

14. |moznost prenosu dat do pocitale

15. {kapacita paméti pristroje na min. 100 zdznamd

Baterie:

16. [ vybavena indikatorem stavu kapacity na viditelném misté

17. |jednorazova nenabfijeci

18. |bez nutnosti idrzby

19. |Zivotnost baterie minimdalné 400 vyboji o hodnoté 200 |

20. |garantovana Zivotnost baterie pii pohotovostnim reZimu min. 5 let
21. lvizualni{ upozornéni na vybitou baterii nebo nutnost servisniho zédsahu

Defibrila¢ni elekirody:

22.

kompatibilni{ s elektrodami pouZivanymi ZZS KVK v sanitnich vozidlech

23.

moznost pfepojenti defibrila¢nich elektrod z nabizeného piistroje do defibrildtor pouZivanych
275 KVK pro plynulé pokracovani resuscitace

Dalsi pozadavky na p¥istroj:

24,

maximaln{ hmotnost vetné baterie a jednoho paru defibrilatnich elektrod 3,5 kg

25.

minimalni poZadovand zaruka na p¥istroj 5 let

26.

odolnost pristroje proti pddu z 1 metru, odolnost proti prachu/vodé min. dle IP55




Prislusenstvi:

27. |transportni obal s prostorem pro 2 pary elektrod s pevnym madlem a popruhem pres rameno
28. |bezludrzbova baterie

29. |dva pary defibrila¢nich elektrod

30. |zachranarsky kit (resuscitatni maska, holici strojek, rukavice, niiZky, desinfekéni ubrousek)
31. |navod k obsluze v ceském jazyce

32. |Prohlé4Seni o shodé a navod k pouziti v Ceském jazyce

Dalsi poZzadavky:

33. |Za§ko|em’obs|uhyAED




Pfiloha €.2 Kupni smlouvy: Seznam poddodavatel

Seznam poddodavatell

Nazev vefejné zakdzky: | ,,Dodavka automatickych externich defibrilator 2018

Zadavatel: Zdravotnicka zachranna sluzba Karlovarského kraje, pfispévkova organizace
Dodavatel

Nazev: Medsol s.r.0.

Sidlo: Luind 591/4, Praha 6 - Vokovice, 160 00

ICo: 24201596

Osoba opravnéna jednat

jménem nebo za Michal Baros, jednatel

dodavatele:

Jako opravnény zastupce Cestné prohlasuji, Ze vyse uvedeny dodavatel provede uvedenou vefejnou
zakazku viastnimi silami bez vyuZiti poddodavateld.

Svym podpisem stvrzuji, Ze vySe uvedené Udaje v prohlaseni jsou spravné a zdvazné.

04 06 2018

V Praze dne .............




2 81§ €64 HdQd 2U122A BUSD BAOY|2D
M 8TL LET (Hda zaq Aua3 Z) %TZ Hdd 1u3|SRAN
D1 008 559 Hda z3q 2) A BU BAOY 2D

818 €64 HdQ "2A 1 A W20
outes Ul Jo1e|lqiiep JuIaIXe
0obC €S ovc 6 000 ¥ [4 000 ¢¢ 000T el 1013U07-01SAYd Ayonewoine AnodjuIUDIL
Ul loje|Lquap
8.7 OVL 8LV 8CT 008119 T 00L €V 000T MVd3d 1013U0)-01SAYd juszIxe Aprewoiny
. Hdd sy
Hda "2A 23 A Wi2Hj20 eua) 21 A Hdd 25 251 A wH[2? BUB) 5 3930d £ €2 Ha 99 I A BUSD juageuzo anodAy 29004AA eyjzojod

8T0Z NI0IB|IACLAP YJUIAINB YoAypnewoine eXAepoq

eyzevez eula an

Aua2 judny| sidzoa Auqoipod :Annojuws judnyj €72 eojiid




