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110016 Motomed pro horní i dolní končetiny, 1 ks 
 
Motomed  musí obsahovat a splňovat následující minimální požadavky: 

 

• Motorem poháněný rehabilitační pohybový přístroj pro současnou rehabilitaci horních i 

dolních končetin. 

• Určen k denně prováděnému pasivnímu, asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku. 

• Barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou alespoň 10“. 

• Menu v českém jazyce. 

• Zobrazování údajů o cvičení a jejich vyhodnocení. 

• Léčebné programy volitelné podle cíle tréninku nebo indikace. 

• Motivační program pro trénink zábavnou formou. 

• Program na uvolňování křečí. 

• Asistovaný trénink - pohyb s použitím jen nepatrných sil. 

• Pasivní i aktivní trénink s volitelnou zátěží. 

• Program pro cvičení symetrie nohou. 

• Regulování síly motoru. 

• Trénink symetrie. 

• Nastavitelný poloměr otáčení. 

• Kolečka pro snadnou manipulaci s přístrojem. 

• Plynulý rozjezd a zastavení 

• Celokovová konstrukce, vysoce stabilní. 

• Vodidla pro dolní končetiny s nastavitelnou výškou a podložkami pro lýtka. 

• Bezpečnostní chodidlové podložky. 

• Podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou. 

• Pevná židle. 


