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100010 Rotoped, 1 ks 
 
 
Rotoped, musí obsahovat a splňovat následující požadavky: 

• Magnetický brzdný systém. 

• Bezpečnostní volnoběh. 

• Setrvačník o hmotnosti ≥ 6 kg – vyvážený. 

• Středové uložení osazené ložisky.  

• Plynulé nastavení odporu alespoň v deseti krocích. 

• Stupeň zátěže zobrazitelný přímo na displeji počítače. 

• Nastavení výšky sedla.  

• Nastavení sedla v horizontální ose. 

• Pedály s vyrovnaným těžištěm a řemínky. 

• Volitelný sklon řídítek. 

• Vzdálenost pedálů od sedla min/max 73/100 cm. 

• Transportní kolečka pro snadnou manipulaci. 

• Nosnost alespoň 150 kg. 

• Nastavení cílových hodnot: čas, vzdálenost, spotřeba energie. 

• Nastavení horní meze tepu, při překročení akustická a optická signalizace. 

• Měřené údaje alespoň v rozsahu: čas, rychlost, puls, energetická spotřeba (Kcal), frekvence 

otáček (rpm). 

• Možnost připojení hrudního pásu s přesností EKG. 

 


