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Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram 1  

180007 Stanice dobíjecí k bateriovému systému, 2 ks 

 
Stanice dobíjecí pro kostní vrtačky musí obsahovat a splňovat následující požadavky 

 

• Universální dobíjecí stanice s možností formátování (údržby) baterií. 

• Minimálně 4 nabíjecí sloty. 

• Kompatibilní se stávajícími akumulátory vrtacích systémů TRS a COLIBRI II. 

 

 


