
 
 
----- Přeposlaná zpráva od ******************** <*********************> ----- 
   Datum: Fri, 21 Sep 2018 11:39:24 +0000 
      Od: ****************** <**********************> 
Předmět: RE: iFIS 
    Komu: ******************** 
 
Dobrý den, 
děkujeme za objednávku a potvrzujeme příjem. 
S pozdravem 
 
************************* 
[Getinge]<http://www.getingegroup.com/cz> 
Getinge Czech Republic, s.r.o. 
Na Strži 1702/65 
140 00 Praha 4 
www.getinge.com/cz<http://www.getinge.com/cz> 
From: ****************** [mailto:********************] 
Sent: Friday, September 21, 2018 7:37 AM 
To: ************************** 
Cc: ********************** 
Subject: Bfu Brno: iFIS 
 
 
Zpráva iFIS 
 
 
 
 
Dobrý den, 
 
v příloze Vám zasílám objednávku na servisní práce dle Vaší cenové nabídky. Žádáme o potvrzení této 
objednávky emailem. 
 
 
 
Děkuji a s přáním pěkného dne 
 
*********************** 
 
 
-------- Přeposlaná zpráva --------  
Předmět:  Nabídka Getinge 2018-035 

Datum:  Tue, 18 Sep 2018 09:57:45 +0000 
Od:  ********************* <****************> 

Komu:  ******************** <*****************> 
Kopie:  ***************** <************************> 

 

Dobrý den, 
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v příloze zasíláme nabídku na servis sterilizátoru. 
 
S pozdravem 
 
************************* 
 
Getinge Czech Republic, s.r.o. 
Na Strži 1702/65 
140 00 Praha 4 
www.getinge.com/cz 
 
-----Original Message----- 
From: ************** [mailto:****************] 
Sent: Friday, September 14, 2018 11:16 AM 
To: *********************** 
Cc: ************ 
Subject: [EXT] Poptávka 
 
Dobrý den, 
 
poptávám u Vás cenu za opravu autoklávu ve zvěřinci Biofyzikálního ústavu 
AV ČR, v.v.i. Závada: podtlak v autoklávu nedosahuje stanovené hodnoty. 
Těším se na Vaši brzkou odpověď. 
 
S pozdravem 
***************************** 
pracovník odpovědný za chod zvěřince na Biofyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. 
 
 
This email and any files transmitted with it are confidential and intended 
solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. 
If you have received this email in error please notify the system manager. 
This message contains confidential information and is intended only for the 
individual named. If you are not the named addressee you should not 
disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender 
immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and 
delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient 
you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any 
action in reliance on the contents of this information is strictly 
prohibited. 
 
-------- Přeposlaná zpráva --------  
Předmět:  Poptávka 

Datum:  Fri, 14 Sep 2018 11:16:17 +0200 
Od:  ***************** <*******************> 

Komu:  ************ <***********************> 
Kopie:  ************************** 

 

Dobrý den, 
 
poptávám u Vás cenu za opravu autoklávu ve zvěřinci Biofyzikálního  
ústavu AV ČR, v.v.i. Závada: podtlak v autoklávu nedosahuje stanovené  
hodnoty. 
 
Těším se na Vaši brzkou odpověď a cenovou nabídku. 
S pozdravem 
 
******************************* 
pracovník odpovědný za chod zvěřince na Biofyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. 
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