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OBJEDNÁVKA č.:  2018/10/32- JO 
 
Značka: 2018/10/32- JO Fresenius Kabi s.r.o.- servis infuzní technika 
Vyřizuje:   
Tel.:  CT PARK - Na Rovince 981 
Fax:  720 00 Ostrava Hrabová 
E-mail:  
 
Datum: 22.10.2018 
 
 

 

Dobrý den, 
prosím o provedení technické kontroly u uvedených přístrojů v měsíci listopadu do 23.11.2018. 
Servis požadujeme v době od 7: 00 do 14: 00 hodin a po telefonické domluvě. 
 
Děkuji. 
 
 

Název zařízení Typ zařízení Inv.číslo Int.Ev.číslo Výr.číslo Umístění V provozu od Plán údržby Údržba 

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00540 801226 22532746 23.11.2015 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ TIVA PM 03937 604348 20705495 23.11.2015 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00541 801227 22532747 23.11.2015 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00542 801228 22532748 23.11.2015 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00539 801225 22532741 23.11.2015 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00538 801224 22532740 23.11.2015 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 03887 604298 22893800 23.11.2015 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 03888 604299 22507327 23.11.2015 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00534 801220 22657593 23.11.2015 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00537 801223 22657597 23.11.2015 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00535 801221 22657594 23.11.2015 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00533 801219 22657591 23.11.2015 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00559 8012445 22657599 09.02.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00558 801244 22657598 09.02.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00536 801222 22657596 23.11.2015 23.11.2018   

                

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ Demo     22892653 14.11.2017 23.11.2018 záruka 

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ Demo     23166843 14.11.2017 23.11.2018 záruka 

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00621 801307 22657589 30.03.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00620 801306 22657602 30.03.2016 23.11.2018   
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DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00552 801238 22532752 09.02.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00554 801240 22532750 01.01.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00553 801239 22532751 09.02.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00562 801248 22532753 10.02.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00561 801247 22532754 10.02.2016 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 03938 604349 22507322 01.01.2016 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 03940 604351 22507326 10.02.2016 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 03939 604350 22507324 01.01.2016 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 03941 604352 22507329 10.02.2016 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 03964 604375 22863265 10.03.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00563 801249 22657623 10.02.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00557 801243 22657618 09.02.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00565 801251 22657626 10.02.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00579 801265 22657631 10.03.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00578 801264 22657628 10.03.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00564 801250 22657624 10.02.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00555 801241 22593578 09.02.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00556 801242 22593617 09.02.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00566 801252 22657627 10.02.2016 23.11.2018   

                

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 01583   22532759 10.04.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00575 801261 22532756 10.03.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00574 801260 22532755 10.03.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 01582   22532758 10.04.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 01595   22417047 10.05.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 01581   22532757 10.04.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00573 801259 22532749 10.03.2016 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 20724   22863267 01.04.2016 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 4+ PM 03889 604300 22832794 23.11.2015 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 4+ PM 03886 604297 22832796 23.11.2015 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 20725   22507320 01.04.2016 23.11.2018   

JEDNOTKA 
DOKOVACÍ LINK 6+ AGILIA PM 03965 604376 22863266 10.03.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00577 801263 22657600 10.03.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 01594   22593573 10.05.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 01577   22657605 10.04.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 01580   22657609 10.04.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 01578   22657606 10.04.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 01579   22657608 10.04.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 01593   22593574 10.05.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 00576 801262 22657573 10.03.2016 23.11.2018   



3 

 

                  

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 01599   22417055 06.05.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 01598   22417054 06.05.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 01597   22657555 06.05.2016 23.11.2018   

                

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ PM 22281   22444907 28.12.2017 28.11.2018 záruka 

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ VYP   22267674 28.12.2017 28.11.2018 záruka 

                

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00560 801246 22417057 10.02.2016 23.11.2018   

PUMPA INFUZNÍ AGILIA CZ HM 01596   22657561 06.05.2016 23.11.2018   

DÁVKOVAČ INJEKČNÍ AGILIA CZ HM 00532 801218 22417052 23.11.2015 23.11.2018   

 
 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro volný výjezd z areálu nemocnice si nechejte potvrdit parkovací lístek u p.  v budově 
ředitelství, 1. patro (v nepřítomnosti vyřídíte výjezd na vrátnici). 
 
Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "nepoužívat ( 
mimo provoz)" v případě, že přístroj není schopen provozu. 

 
 




